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William of Ockham (1285-1349)

Abstract
The aim of this work was the development, setup and optimization of a highly
sensitive absorption spectrometer for molecular spectroscopy of extremely weak
absorption lines.
For this purpose the three methods of modulation spectroscopy existing so
far, one-tone, two-tone and wavelength modulation spectroscopy, have been com-
pared. This comparison has been performed with respect to line shape, signal
height and detection frequency. The possible modulation techniques (varying the
laser diode current, using an external electro-optical modulator or detuning of
the laser resonator) and the suppression of the background, caused by interfe-
rence structure (fringes) were for the first time explicitly considered. As a result
it has been demonstrated the averaging of narrow fringes, the decisive advantage
of wavelength modulation for the spectroscopic application. The unwanted high
1/f intensity noise caused by the low modulation frequency used in wavelength
modulation could entirely be compensated by a homemade electronic circuit to
normalize the detector signal to a reference beam. A further benefit of this device
is the independence of the signal amount on the laser intensity.
With this setup a relative sensitivity up to ∆I/I = 2 × 10−6 has been
reached. In combination with a multipass cell of 50m path length this leads to a
detectable absorption coefficient of about 4 × 10−10 cm−1. Presently this is the
highest achievable sensitivity for Doppler-limited spectroscopy covering a wide
wavelength interval.
The laser system for this spectrometer is a single mode diode laser with
antireflection coating on one of the diode’s end facets and an external Littman
resonator with a wide tuning range. The setup of the external resonator was
designed and realized in the author’s masterthesis. Within the scope of the
present work the wavelength region at 800 nm of the resonator has been extended
by a large degree. The resonator can now be applied to the wavelength regions
around both, 1.3µm and 1.5µm. In order to guarantee a linearized scanning
V
range and a constant scanning speed an electronic circuit to control the piezo
element was constructed. With this device a mode-hop free scanning range at
1.5µm of 9 cm−1 (270GHz) corresponding to more than 2 nm was obtained. At
800 nm the scanning range of 12 cm−1 (360GHz) or approximately 0.8 nm was
achieved.
For the spectroscopic application a precise wavelength calibration procedure
was established. The developed solution is a linearization by a 2GHz etalon
signal followed by a fit to a simultaneously recorded reference spectrum. The
resulting position accuracy of an absorption line is in the order of 20MHz. This
represents a significant improvement over the alternative method based on the
interpolation of wavelength measurements at the beginning and the end of a scan.
This absorption spectrometer allowed for the first time the measurement of
the overtone spectra of ozone with approximately 3000 ozone lines within the
wave number interval from 6433 cm−1 to 6669 cm−1. Moreover, a new preparation
technique for pure ozone as required for the measurement and a procedure to
distinguish the O3-lines from the lines of reaction products, like CO2, H2O, H2O2
and hydrocarbons, was established. The underlying software implemented to
meet these requirements can, in addition, be used to determine the concentration
of molecules in the absorption cell. The reference data of line position and line
strengths of molecules needed for this method can be extracted by a reference
measurement or a molecular database like HITRAN.
In the last part of this work the possibility to replace the multipass cell by
a high-finesse optical cavity has been investigated. The advantages are a smaller
volume of the absorption cell, a more compact experimental setup and a longer
equivalent absorption path length. The achievable sensitivity was limited by the
low intensity at the detector and high contribution of interference effects to the
background.
However these investigations were the basis for the establishment of a new
derivative method — similar to wavelength modulation spectroscopy — that
allowed the use of an optical cavity without modulation of the laser. In this
method the necessary frequency shift of the laser light is realized by the Doppler-
effect of the moving piezo driven cavity mirrors.
This is a new technique for performing absorption spectroscopy in an optical
cavity with relatively simple equipment, uncritical adjustment and without a de-
manding stabilization. This technique consequently is well suited for applications
outside of laboratory conditions.
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Die Absorptionsspektroskopie ist eine der fundamentalsten Spektroskopietechni-
ken und hat wesentlich zu unserem Wissen u¨ber die Struktur von Atomen und
Moleku¨len beigetragen. Das erste Absorptionsspektrum wurde im Jahr 1802 von
Wollaston als dunkle Ba¨nder im Emissionsspektrum der Sonne beobachtet [1],
welche 1814 von Fraunhofer und 1820 von Brewster detaillierter untersucht und
auf Lichtabsorptionen in der Sonnenatmospha¨re zuru¨ckgefu¨hrt wurden. Aber erst
40 Jahre spa¨ter zeigten Kirchhoff und Bunsen, daß diese dunklen Ba¨nder mit dem
Emissionsspektrum von Wasserstoff und Natrium korrespondierten [2].
Die Absorptionsspektroskopie basiert auf der direkten Bestimmung der absor-
bierten Energie aus der Differenz von einfallender und transmittierter Intensita¨t,
wa¨hrend bei anderen Spektroskopietechniken die Auswirkungen der absorbierten
Energie wie z.B. Fluoreszenz, Erwa¨rmung (optoakustische und optothermische
Spektroskopie) oder Ionisation nachgewiesen wird [3]. Dadurch ist es mo¨glich,
analytische Messungen ohne Umhu¨llung des Beobachtungsvolumens mit einem
Detektor auch u¨ber große Entfernungen (z.B. LIDAR-Verfahren [3, 4, 5]) oder in
einfachen Meßzellen durchzufu¨hren. Da die absorbierte Lichtmenge bekannt ist,
kann man ohne weitere Informationen u¨ber die Zerfallskana¨le und Relaxations-
prozesse des angeregten Energieniveaus die Sta¨rke des untersuchten U¨bergangs
aus den meßbaren Gro¨ßen des Experiments bestimmen. Ein weiterer Vorteil der
Absorptionsspektroskopie ist, auch mit sehr geringen Intensita¨ten auszukommen,
wa¨hrend bei einem Nachweis der im Moleku¨l deponierten Energie die Empfind-
lichkeit proportional zur Intensita¨t des eingestrahlten Lichts ist.
Methoden
Fu¨r den Bereich des sichtbaren und insbesondere des infraroten Spektrums hat
sich neben den klassischen Gitterspektrographen die Fourierspektroskopie seit
den 70er Jahren als eine Standardmethode der Absorptionsspektroskopie bewa¨hrt
[6, 7]. Das Prinzip der Fourierspektroskopie wurde schon im 19. Jahrhundert
von Michelson vorgeschlagen. Die notwendige numerische Fouriertransformation
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jedoch konnte erst mit den Fortschritten in der Computertechnik mit vertret-
barem Aufwand durchgefu¨hrt werden. Mit dem Aufkommen von durchstimm-
baren Lasern wurden mit lasergestu¨tzten Methoden durch die ho¨here spektrale
Leistungsdichte dopplerfreie Messungen (Sa¨ttigungs- und Polarisationsspektro-
skopie) ermo¨glicht und ho¨here Empfindlichkeiten erreicht. Allerdings ist man
bei der Laserabsorptionsspektroskopie im Gegensatz zur Fourierspektroskopie,
mit welcher der gesamte sichtbare und infrarote Spektralbereich lu¨ckenlos abge-
deckt werden kann, durch die zur Verfu¨gung stehenden Laserwellenla¨ngen ein-
geschra¨nkt. Durch die fortschreitende Entwicklung von sehr breitbandig durch-
stimmbaren Lasersystemen verliert dieser Nachteil immer mehr an Bedeutung.
Mit der Anwendung von derivativen Verfahren, bei denen nicht das direkte
Spektrum, sondern seine Ableitung zur Unterdru¨ckung von Untergrundschwan-
kungen gemessen wird, wurde die Laserabsorptionsspektroskopie in den 80er
Jahren weiterentwickelt. Dabei wurden Methoden verwendet, die sich in a¨hn-
licher Form schon zur Stabilisierung von Lasern auf passive optische Resonato-
ren (Pound-Drever [8]) oder Absorptionslinien bewa¨hrt hatten. In diesen Ver-
fahren wird durch die Verwendung einer ungeradzahligen Ableitung des Linien-
profils ein vorzeichenbehaftetes Signal mit einem Nulldurchgang in der Mitte des
Absorptionsprofils erzeugt, welches zur Regelung der Laserwellenla¨nge verwendet
werden kann. Mit der Erfindung der 2-Ton-Modulation in Jahre 1986 [9] wurde
schließlich eine Empfindlichkeitssteigerung der Messung von Absorptionen bis
nahe an die Shot-Noise Grenze erreicht [10].
Diese derivativen Verfahren verlangen eine Modulation der spektralen Vertei-
lung des Lasers. Die einfachste Methode hierzu ist die Strommodulation einer La-
serdiode. Durch den geringen modensprungfreien Durchstimmbereich einer Laser-
diode von meist nur wenigen 10GHz sind diese Methoden zwar fu¨r die Analytik
an einer oder wenigen Absorptionslinien sehr gut geeignet, fu¨r die Spektroskopie
zur Untersuchung der Struktur von Moleku¨len ist jedoch die kontinuierliche U¨ber-
deckung von weitaus gro¨ßeren Bereichen notwendig. Zu diesem Zweck entstanden
weitere Verfahren wie die Intracavity Laser Absorption Spectroscopy (ICLAS)
[11], welche aber wiederum einen speziellen Laser mit besonderen Eigenschaften
erfordert. In den letzten Jahren erfreute sich die Cavity Ring Down Spectros-
copy (CRDS) einer sehr weiten Verbreitung [12]. Urspru¨nglich zur Messung von
Spiegelreflektivita¨ten gedacht, wurde sie seitdem in vielen Variationen weiterent-
wickelt und sowohl mit gepulsten als auch mit kontinuierlichen Lasern verwendet.
Sie ist unabha¨ngig von den Eigenschaften des verwendeten Lasers, beno¨tigt al-




In dem Wellenla¨ngenbereich von ≈ 0.7µm bis ≈ 1.6µm, der dem in dieser Arbeit
entwickelten Experiment prinzipiell zuga¨nglich ist, entstehen Absorptionslinien
fast ausschließlich durch gleichzeitige mehrfache Anregung von Grundschwingun-
gen eines Moleku¨ls. Diese werden Kombinationsschwingungen oder, in Analogie
zu den akustischen Schwingungen bei Musikinstrumenten, auch Oberto¨ne ge-
nannt. Die Frequenzen dieser Absorptionsu¨berga¨nge liegen unterhalb denen der
elektronischen U¨berga¨nge des Moleku¨ls, die sich typischerweise im sichtbaren
oder ultravioletten Bereich befinden, und oberhalb der Frequenzen der einzelnen
Grundschwingungen, welche sich im allgemeinen im infraroten Wellenla¨ngenbe-
reich von 3 bis 10µm befinden.
Die U¨berga¨nge dieser Kombinationsschwingungen sind in erster Na¨herung bei
den jeweiligen Vielfachen und Summen der Frequenzen der beteiligten Grund-
schwingungen und werden, analog zu den mechanischen Schwingungen, erst durch
den geringen anharmonischen Anteil des Moleku¨lpotentials ermo¨glicht. Deshalb
sind die Absorptionslinien, welche durch diese U¨berga¨nge verursacht werden, sehr
schwach. Gleichzeitig mit einem Schwingungsu¨bergang findet in der Regel auch
eine A¨nderung der Rotationsenergie des Moleku¨ls statt. Die Rotationsenergie ist
zwar sehr klein (im Mikrowellenbereich) gegen die Schwingungsenergie, jedoch er-
geben sich durch die Kombination von Rotations- und Schwingungsenergien sehr
viele mo¨gliche U¨berga¨nge, die zu a¨ußerst komplexen Spektren fu¨hren ko¨nnen
[13, 14, 15, 16].
Die Moleku¨labsorptionen spielen in der Natur eine sehr große Rolle. Sie sind
zusammen mit den Grundschwingungen des Moleku¨ls fu¨r den Treibhauseffekt ver-
antwortlich, weil die Wa¨rmeru¨ckstrahlung der Erde von ihnen zum Teil absorbiert
und zuru¨ckgestrahlt wird. Hochangeregte Schwingungszusta¨nde spielen eine große
Rolle fu¨r die Reaktionswahrscheinlichkeit bei reaktiven Sto¨ßen. Die Beeinflussung
der Reaktionswahrscheinlichkeit bei einem Stoß ist u¨berhaupt erst mo¨glich, weil
als Folge der geringen U¨bergangswahrscheinlichkeiten die Lebensdauern dieser
angeregten Niveaus nicht mehr klein gegenu¨ber der mittleren Zeit bis zu einem
Stoß mit einem eventuellen Reaktionspartner sind. Die bei einer Absorption auf-
genommene Energie wird also nicht sofort wieder abgestrahlt, sondern kann in
dem Moleku¨l bis zum na¨chsten Stoß gespeichert werden. So la¨ßt sich prinzipi-
ell die Wahrscheinlichkeit fu¨r eine chemische Reaktion durch selektive Anregung
von Schwingungsniveaus gezielt steuern. Beispielsweise werden chemische Pro-
zesse in der Atmospha¨re durch Schwingungsanregungen beeinflußt. Die in den
Schwingungsniveaus gespeicherte Energie kann in der Gro¨ßenordnung der Akti-
vierungsenergie einer chemischen Reaktion liegen, und bei schwach gebundenen
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Moleku¨len wie dem Ozon kann sogar die Dissoziationsenergie des Moleku¨ls er-
reicht werden.
Es ist daher von großem Interesse, diese Spektren zu vermessen und anhand
von theoretischen Modellen bestimmten U¨berga¨ngen im Moleku¨l zuzuordnen, um
die Struktur und Eigenschaften von Moleku¨len und damit auch von chemischen
Reaktionen besser zu verstehen.
Die laserspektroskopische Messung von solchen Absorptionslinien dient nicht
nur der spektroskopischen Grundlagenforschung, bei der die U¨bergangsfrequen-
zen und Intensita¨ten von Absorptionslinien bestimmt werden, sondern auch der
Analytik, bei der die Intensita¨tsmessung einer bekannten Absorptionslinie zum
Nachweis und der Konzentrationsbestimmung des entsprechenden Gases genutzt
werden, z.B. in der Spurengasanalyse, zur Luftschadstoffu¨berwachung und zur
U¨berwachung von Verbrennungsprodukten. Es erscheint auf den ersten Blick zwar
widerspru¨chlich, zum Nachweis eines Moleku¨ls ausgerechnet sehr schwache Ab-
sorptionslinien zu verwenden. Dieser Nachteil des Wellenla¨ngenbereichs wird aber
durch die gute Verfu¨gbarkeit und unproblematischen Einsatz von Diodenlasern
im nahen Infrarot und der effizienten und einfachen Detektion durch Photodi-
oden bei Raumtemperatur, auch fu¨r den Einsatz außerhalb von Laborbedingun-
gen, gro¨ßtenteils kompensiert. Hierdurch ist es mo¨glich, sehr viel einfacher und
kostengu¨nstiger als in anderen Wellenla¨ngenbereichen sehr hohe Empfindlichkei-
ten zu erreichen.
Eine weitere Anwendung ist die Verwendung von bekannten Absorptionslinien
als Referenzfrequenz fu¨r Wellenla¨ngenstandards, zur Wellenla¨ngenmessung oder
zur Frequenzstabilisierung von Lasern. Ein Vergleich mit weit entfernten Refe-
renzfrequenzen ist meist unzuverla¨ssiger und mit ho¨herem Aufwand verbunden.
In jedem dieser drei beschriebenen Anwendungsbereiche,
• Spektroskopie zur Untersuchung von Moleku¨len
• Analytik zum Nachweis
• Wellenla¨ngenreferenz
ist eine mo¨glichst hohe Empfindlichkeit gewu¨nscht und es werden zum Teil die-
selben Methoden verwendet. Allerdings unterscheiden sich die zusa¨tzlichen Anfor-
derungen. So soll fu¨r die Spektroskopie ein großer spektraler Bereich zuga¨nglich
sein und die Wellenla¨nge bisher unbekannter Linien bestimmt werden. Dagegen
ist bei der Analytik das Ziel die quantitative Bestimmung der Absorption von
schon bekannten Linien. Fu¨r eine Wellenla¨ngenreferenz zur Stabilisierung von




Ziel der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung eines Laserabsorptionsspektro-
meters im nahen Infrarot mit der ho¨chsten erreichbaren Nachweisempfindlich-
keit zur Untersuchung von Moleku¨len in der Gasphase. Dabei stand die spek-
troskopische Nutzung im Vordergrund, d.h. die Fa¨higkeit, mo¨glichst große Spek-
tralbereiche abzudecken und dabei gleichzeitig eine genaue Wellenla¨ngenbestim-
mung zu jeder aufgenommenen Absorptionslinie vorzunehmen. Zu den Anforde-
rungen geho¨rte weiterhin eine absolute Intensita¨tsbestimmung von gemessenen
Absorptionslinien und eine unkritische Handhabung (Justieraufwand, Vibrations-
und Driftempfindlichkeit). Um diese Ziele zu erreichen, war es notwendig, ein deri-
vatives Verfahren zur effektiven Unterdru¨ckung des unerwu¨nschten Untergrundes
zu finden und mit anderen Techniken zu kombinieren.
Als Lasersystem fu¨r das Spektrometer wurde dabei ein Diodenlaser mit ex-
ternem Resonator im nahen Infrarot mit weitem Durchstimmbereich verwendet.
Dieses Absorptionsspektrometer wurde zur erstmaligen Messung des sehr
schwachen Schwingungs-Rotations-Spektrums von Ozon im Bereich um 1.5µm
angewendet.
Gliederung
Die grundlegenden Prinzipien, Grenzen und Mo¨glichkeiten zur Steigerung der
Empfindlichkeit sind bei allen Anwendungen der Laserabsorptionsspektroskopie






Modulationsspektroskopie“ werden die drei grundlegenden Ver-
fahren, die 1-Ton-, die 2-Ton- und die Wellenla¨ngen-Modulationsspektroskopie
(WMS) vorgestellt und miteinander verglichen. Insbesondere wird untersucht,
inwiefern sich die mo¨glichen unterschiedlichen Modulationstechniken (Strom-
modulation des Diodenlasers, externer elektrooptischer Modulator oder Verstim-
men des Laserresonators) auf die Eigenschaften und erreichbaren Empfindlich-
keiten in den genannten Anwendungsfeldern auswirken und welche davon fu¨r die
Spektroskopie die besten Eigenschaften aufweist.
Der Aufbau des Experiments, das Diodenlasersystem, die Vielfachreflexions-
zellen und die Regelungs- und Detektionselektronik werden im Kapitel 4 be-
schrieben. Weiterhin werden dort die Methode zur Wellenla¨ngenkalibrierung der
gemessenen Spektren mit Hilfe eines Referenzspektrums sowie einige Demonstra-
tionsspektren von CS2 und Empfindlichkeitsmessungen pra¨sentiert.
Das fu¨nfte Kapitel behandelt die erstmalige Spektroskopie von Ozon im Be-
reich um 1.5µm, die Pra¨paration von mo¨glichst reinem Ozon, ein experimentelles
5
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Kriterium zur Identifizierung der Absorptionslinien von Reaktionsprodukten des
Ozons sowie eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse der Auswertung
des Ozonspektrums.
Im sechsten Kapitel wird untersucht, wie sich die Methode der Wellenla¨ngen-
Modulationsspektroskopie anstelle einer Vielfachreflexionszelle auch mit einem
optischen Resonator kombinieren la¨ßt. Aus den Ergebnissen la¨ßt sich eine neue
Methode aus dem Bereich der Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy ableiten,
bei welcher die Vorteile der Wellenla¨ngen-Modulationsspektroskopie zum Tragen




In Abb. 2.1 sind die prinzipiellen Komponenten eines Laserabsorptionsspektro-
meters gezeigt. Neben einem Laser als Lichtquelle, der absorbierenden Gasprobe
in einer Zelle und einem Intensita¨tsdetektor (I1), besteht zusa¨tzlich die Mo¨glich-
keit einer 2-Wege-Vergleichsmessung mit einem zweiten Intensita¨tsdetektor (I2).
Die Experimentsteuerung speichert die Meßdaten und kontrolliert die Laser-
wellenla¨nge. Dieser grundsa¨tzliche Aufbau unterscheidet sich in allen drei An-
wendungsfeldern, der Spektroskopie, der Analytik und der Verwendung als Wel-
lenla¨ngenreferenz nicht. In den folgenden Abschnitten wird der Zusammenhang
zwischen der Abschwa¨chung des Lichtes in der Gaszelle und der U¨bergangswahr-
scheinlichkeit des Moleku¨ls beschrieben. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden
die Effekte aufgefu¨hrt, welche die Empfindlichkeit begrenzen und die prinzipiellen










bzw. (I -I )/I2 1 2
Abbildung 2.1: Grundschema der Laserabsorptionsspektroskopie
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2.1 Meßgro¨ßen der Absorption
Die Meßgro¨ße eines Absorptionsspektrometers ist letztendlich die relative Inten-
sita¨tsa¨nderung ∆I/I0 am Detektor, welche durch die Absorption hervorgerufen
wird. Diese wird mit dem Lambert-Beer-Gesetz beschrieben:
IT = I0 · e−αL












≈ αL fu¨r αL 1 (2.1)
mit: IT : Transmittierte Intensita¨t
I0 : Eingestrahlte Intensita¨t
α : Absorptionskoeffizient [cm−1]
L : La¨nge des Absorptionsweges [cm]
Im folgenden wird ∆I/I0 = αL angenommen, weil bei hochempfindlichen Mes-
sungen αL  1 immer erfu¨llt ist. Das Signal ∆I/I0 einer einzelnen Absorpti-
onslinie ist u¨ber verschiedene Parameter des Experiments und des Moleku¨ls von
der Liniensta¨rke S des U¨bergangs abha¨ngig. Der Zusammenhang fu¨r das zentrale
Maximum einer einzelnen Absorptionslinie ist in der Gleichung (2.2) dargestellt,
wobei die in der Spektroskopie u¨blichen Zentimeter-Einheiten verwendet werden.
Insbesondere die Verwendung von Wellenzahlen ν als reziproke Wellenla¨nge1 in
Zentimetern ( [cm−1], fru¨her auch Kayser [Ky] genannt) ergibt Gro¨ßenordnun-
gen, welche ohne Exponentialschreibweise auskommen, und eine Vereinfachung
bei Umrechnungen (z.B. entspricht 1 cm−1 ≈ 30GHz). Analog hierzu wird in der
Literatur die Liniensta¨rke S u¨berwiegend in [cm] angegeben (die entsprechende
SI-Einheit ist [m2 Hz]). In einigen Publikationen wird die Liniensta¨rke auch auf
ein Mol bezogen, indem S mit der Avogadro-Konstanten NA multipliziert wird,
und auch die Einheit [atm−1 cm−2] wird zum Teil verwendet (z.B. in [17, 18]). In
diesem Fall wird in Gl. (2.2) die Dichte statt in [cm−3] als Druck in [atm] fu¨r eine
Temperatur von 296 ◦K angegeben.
1Zur Unterscheidung von der Frequenz ν in Hertz [Hz] wird bei der Frequenz in
Wellenzahlen [cm−1] in dieser Arbeit ein Querstrich ν verwendet, wie es auch in der Literatur
u¨blich ist.
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mit: cgs-Einheit entsprechende SI-Einheit
L : La¨nge des Absorptionsweges [cm] [m]
N
V : Dichte der Moleku¨le [cm
−3] [m−3]
ν0 : Linienposition in Wellenzahlen [cm−1] [Hz]
P (ν) : dimensionsloses Linienprofil
S : Liniensta¨rke [cm] [m2 Hz]
σ : Absorptionsquerschnitt [cm2] [m2]














σ(ν0) ist der Absorptionsquerschnitt im Maximum des Linienprofils. ∆ν ent-
spricht der Fla¨che unter dem Linienprofil, dessen Maximum auf den Wert 1 nor-
miert wurde. Der Wert und die Einheit von ∆ν ergibt sich aus der Linienbreite δν
und einem dimensionslosen Korrekturfaktor, welcher sich aus der Linienform er-
gibt (Abb. 2.2). ∆ν ist zur Bestimmung der Liniensta¨rke aus den experimentellen
Daten notwendig, daher wird die Berechnung im na¨chsten Abschnitt ausfu¨hrlich
behandelt. Gl. (2.2) wird damit zu:
∆I
I0





Wenn die Absorption nicht von einer einzelnen Absorptionslinie herru¨hrt, sondern
durch mehrere u¨berlappende Linien oder durch ein kontinuierliches Absorptions-
spektrum verursacht wird, kann nicht mehr von einer Liniensta¨rke, sondern nur





Ein experimentell bestimmtes Linienprofil entsteht durch Beitra¨ge verschiede-
ner Verbreiterungsmechanismen, welche jeweils durch eine eigene Linienform und
Breite beschrieben werden. Die wichtigsten Linienformen werden im folgenden
kurz aufgefu¨hrt und erla¨utert.
• Doppler-Verbreiterung : Durch die Bewegung der Moleku¨le, welche in einer
Gaszelle durch die thermische Geschwindigkeitsverteilung bestimmt wird,
entsteht eine Doppler-Verschiebung. Die U¨berlagerung aller Geschwindig-
































mit: T : Temperatur in Kelvin
k : Boltzmann-Konstante
ν0/λ0 : Frequenz [Hz] bzw. Wellenla¨nge [m] des U¨berganges
m : Masse des Moleku¨ls
u : Atomare Masseneinheit
M : Molmasse des Moleku¨ls
• Druckverbreiterung : Die Moleku¨le stoßen in einem Gas miteinander und
erfahren dadurch eine Druckverbreiterung mit einem Lorentz-Profil:
1
1 + 4(ν − ν0)/δνP )2 (2.7)
Die Druckverbreiterung mit einer FWHM-Breite von δνP liegt bei Mo-
leku¨len in der Gro¨ßenordnung von einigen MHz/mbar.
• Natu¨rliche Linienbreite : Das Moleku¨l absorbiert Photonen innerhalb seiner





















Abbildung 2.2: Gauß-, Lorentz- und Dreieck-Profil im Vergleich bei gleicher
FWHM und Ho¨he
• Apparatefunktion : Das Spektrometer besitzt nur eine begrenzte Auflo¨sung,
welche mit der Apparatefunktion beschrieben wird. Diese ist zum Beispiel
bei einem Laserspektometer das spektrale Profil des Lasers oder bei einem
Gitterspektrographen dessen Transmissionskurve.
In der Laserspektroskopie ist im allgemeinen die Druckverbreiterung oder die
Doppler-Verbreiterung dominierend und die natu¨rliche Linienbreite und die
Laserlinienbreite ko¨nnen vernachla¨ssigt werden.
Das resultierende Profil wird durch die Faltung der jeweiligen Einzelprofile
berechnet. Eine Faltung ist no¨tig, weil die Verbreiterungsmechanismen voneinan-
der unabha¨ngig sind und sich gegenseitig abtasten. Anschaulich ausgedru¨ckt be-
schreiben die Verbreiterungsprofile die Wahrscheinlichkeit, mit der die Frequenz
des eingestrahlten Lichtes als Funktion des Abstandes zur Profilmitte verschoben
bzw. noch absorbiert wird. Im Gegensatz dazu wu¨rden z.B. die Transmissions-
kurven zweier optischer Filter nur miteinander multipliziert werden, weil diese
Kurven gegeneinander fixiert sind und sich nicht abtasten. Monochromatisches
Licht wu¨rde auch nach Durchgang durch beliebig viele Filter noch dieselbe Fre-
quenz aufweisen, wa¨hrend sich bei einer Faltung mit einem Profil die spektrale
Verteilung a¨ndern wu¨rde.
Aus Gl. (2.3) ist ersichtlich, daß ∆ν dem Verha¨ltnis zwischen Maximum und
Fla¨che des Profils entspricht und somit nur von Form und Breite des Absorpti-
onsprofils abha¨ngt. Dies kann man sich an einem Dreieckprofil veranschaulichen
(Abb. 2.2), bei dem ∆ν gleich der FWHM-Linienbreite in Wellenzahlen wa¨re.
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Der Zusammenhang von ∆ν mit der FWHM-Linienbreite eines Gauß-Profils glei-
cher Ho¨he betra¨gt ∆ν = 1.064 × FWHM, bei einem Lorentz-Profil allerdings
schon ∆ν = 1.571 × FWHM aufgrund der flacher abfallenden Flanken (Rech-
nung siehe Anhang A.1). Weil das Lorentz-Profil der Druckverbreiterung und
das Gauß-Profil der Doppler-Verbreiterung in vielen Fa¨llen eine Breite in der-
selben Gro¨ßenordnung besitzen, la¨ßt sich das tatsa¨chliche Linienprofil nur durch
eine Faltung zwischen beiden Profilen beschreiben. Das resultierende Voigt-Profil
ist nicht mehr durch einen analytischen Ausdruck zu beschreiben, sondern nur
noch durch das Faltungsintegral. Eine gute Na¨herung fu¨r ∆ν als Funktion aller
Gauß- (δνGi) und Lorentz-Linienbreiten (δνLi) ist der folgende Ausdruck. Er ist
in dieser Arbeit entwickelt worden (z.B. fu¨r Abb. 2.3) und mit einem maximalen
Fehler von 1% behaftet. (Herleitung siehe Anhang A.1: Faltungen und Integrale
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Fu¨r die resultierende Linienbreite δνV von Voigt-Profilen existieren mehrere em-
pirische Na¨herungen [19], wobei die von Whiting verwendete Approximation [20]









Beide Na¨herungen mu¨ssen sich fu¨r ab an die Werte fu¨r ein Gauß- und fu¨r ba
an die Werte fu¨r ein Lorentz-Profil anna¨hern.
2.3 Liniensta¨rke und U¨bergangswahrscheinlich-
keit
Mit der Besetzung des Ausgangsniveaus ist die Liniensta¨rke mit den Einstein-












2.4. Grenzen der Empfindlichkeit
mit: h : Planck-Konstante
c : Lichtgeschwindigkeit
n1/N : Wahrscheinlichkeit, mit der das Ausgangsniveau besetzt ist
B12 : Einsteinkoeffizient der induzierten Absorption
g1, g2 : statistische Gewichte des jeweiligen Zustandes
Falls sich in dem angeregten Niveau keine nennenswerte Besetzung n2 befindet,
kann der Anteil der stimulierten Emission in der Klammer vernachla¨ssigt wer-
den. Der Anteil der besetzten Ausgangsniveaus n1/N ergibt sich im thermischen










Mit den Beziehungen zwischen den Einsteinkoeffizienten (z.B. aus [3]) ergibt sich












Falls der Zustand 2 noch in weitere Niveaus zerfallen kann, addieren sich die
jeweiligen U¨bergangswahrscheinlichkeiten und die Lebensdauer verku¨rzt sich.
2.4 Grenzen der Empfindlichkeit
2.4.1 Maßstab fu¨r die Empfindlichkeit
Fu¨r die mo¨gliche Beschreibung der Empfindlichkeit eines Absorptionsspektrome-
ters wurden in den letzten Abschnitten vier verschiedene Gro¨ßen erwa¨hnt: Die
relative Absorption ∆I/I0, der Absorptionskoeffizient α [cm
−1], der Absorptions-
querschnitt σ [cm2] und die Liniensta¨rke S [cm]. Dabei ha¨ngt die Verknu¨pfung
dieser Gro¨ßen von den Experimentbedingungen (Druck, Partialdruck, Tempe-
ratur, La¨nge der Meßzelle) und den Moleku¨lparametern (Dopplerverbreiterung
bzw. Moleku¨lgewicht , Fremd- und Eigendruckverbreiterung, Dampfdruck, Beset-
zung des Ausgangsniveaus) ab. Die Anwendung entscheidet daher, welche dieser
Gro¨ßen fu¨r einen Vergleich verschiedener Spektrometer geeignet ist.
Um verschiedene Methoden fu¨r ein bestimmtes Moleku¨l miteinander zu ver-
gleichen, ist die erreichbare Liniensta¨rke der beste Maßstab. Bei einem kontinu-




Fu¨r einen Vergleich der Leistungsfa¨higkeit verschiedener Methoden und Spek-
trometer eignet sich der Absorptionskoeffizient, bei einer variabel wa¨hlbaren Ab-
sorptionsstrecke ist auch die relative Absorption ∆I/I0 geeignet. Nochmals kom-
plizierter werden die Zusammenha¨nge fu¨r derivative Verfahren, welche kontinu-
ierliche Spektren u¨berhaupt nicht nachweisen ko¨nnen. Hier ist auch die meßbare
relative Absorption ∆I/I0 von der Linienform und der Linienbreite abha¨ngig.
Die beste Methode fu¨r einen Vergleich ist daher, die Messung einer bestimm-
ten Absorptionslinie eines Moleku¨ls mit reproduzierten Werten von Druck und
Temperatur durchzufu¨hren.
2.4.2 Rauschen und Untergrund
Das Absorptionssignal besteht aus dem eigentlichen Nutzsignal und unerwu¨nsch-
ten Anteilen, den Rauschkomponenten und dem Untergrund, welche die Emp-
findlichkeit begrenzen. Im folgenden wird zwischen dem Begriff Rauschen und
anderen Beitra¨gen zum Untergrund unterschieden. Als Rauschen werden Bei-
tra¨ge bezeichnet, welche mit la¨ngerer Mittelung abnehmen, im allgemeinen mit
der Wurzel der Meßzeit.
Mit Schwankungen und Untergrund werden dagegen auch Anteile am Signal
beschrieben, die ab einer bestimmten Integrationszeit nicht mehr abnehmen, son-
dern konstant bleiben oder sogar wieder ansteigen, z.B. bei Drifteffekten.
2.4.2.1 Schrotrauschen
Das Schrotrauschen entsteht durch die Quantennatur des Lichtes bzw. des Stro-
mes. Weil die Photonen bzw. die Elektronen der Poisson-Statistik unterliegen
ist fu¨r große Za¨hlraten N das Schwankungsquadrat ∆N2 = N . Fu¨r die Zahl N
der Elektronen, welche den Detektor in der Zeit τ bei einer Bestrahlung mit der





wobei η die Quanteneffizienz des Detektors ist. Mit der Bandbreite2 2∆f = 1/τ











Als Beispiel ergibt sich mit den Werten λ = 1.5µm, η = 80%, P = 0.1mW und
∆f = 10Hz ein R/S von 2× 10−7.
2Der Faktor 2 ergibt sich, weil die Bandbreite als f ± ∆f definiert ist und somit ein Fre-
quenzintervall von 2∆f mit der Integrationszeit τ abgedeckt wird.
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2.4.2.2 Detektorrauschen
Unter Detektorrauschen sind alle Rauschanteile zusammengefaßt, welche un-
abha¨ngig von der Intensita¨t nach dem Auftreffen auf den Detektor entstehen
und gro¨ßtenteils durch das thermische Rauschen bedingt sind. Es wird vom Her-
steller im allgemeinen als NEP (Noise Equivalent Power) in W/
√
Hz angegeben.
Mit der Wurzel der Rauschbandbreite ∆f multipliziert ergibt sich die Leistung
welche mit einem Rausch/Signal-Verha¨ltnis von eins nachgewiesen werden kann.
Bei einem Betrieb der Photodiode mit einer Gegenspannung entspricht dieses
Rauschen im wesentlichen dem Schrotrauschen des Dunkelsperrstromes. Dieser
kann relativ leicht gemessen werden (Gro¨ßenordnung nA bis µA) und ermo¨glicht
gegebenenfalls eine Selektion verschiedener Dioden. Das Schrotrauschen ist pro-
portional zur Fla¨che der Photodiode und kann durch Ku¨hlung des Detektors
deutlich (gegenu¨ber Raumtemperatur um mehr als eine Gro¨ßenordnung) verbes-
sert werden. Typische Werte der NEP fu¨r Silizium und Germanium Dioden bei
Raumtemperatur liegen im Bereich von 10−14 bis 10−12W/
√
Hz. Mit dem oben-
genannten Beispiel erha¨lt man also ein R/S von < 10−8, das ist kleiner als das
Schrotrauschen durch das einfallende Laserlicht. Eine weitere, ha¨ufig verwende-
te Gro¨ße zur Beschreibung der Detektorempfindlichkeit ist die Detectivity D∗,






Sie ermo¨glicht es, die minimal nachweisbare Strahlungsleistung [W/m2] zu er-
mitteln. Beim Einsatz von Lasern trifft die gesamte Leistung des zu messenden
Lichtstrahls im allgemeinen innerhalb der Detektorfla¨che auf, so daß die NEP
(bei ausreichend großer Detektorfla¨che) die wichtigere Gro¨ße ist.
2.4.2.3 Intensita¨tsrauschen des Lasers und 1/f-Rauschen
Das Intensita¨tsrauschen wird durch die spezifischen Eigenschaften des Lasers
bestimmt und besteht aus vielen Rauschkomponenten [23]. Wa¨hrend Schrot-
rauschen und thermisches Rauschen fu¨r Frequenzen hν  kT weißes Rauschen
und somit frequenzunabha¨ngig ist, nehmen Intensita¨tsrauschen und Versta¨rker-
rauschen mit zunehmender Frequenz ab. Das resultierendes Rauschspektrum aus
vielen verschiedenen Rauscheffekten kann vereinfacht mit einer 1/f Einhu¨llenden
dargestellt werden [24].
Durch eine 2-Wege-Vergleichsmessung oder bei einem modulierten Signal
durch eine hohe Detektionsfrequenz kann das Intensita¨tsrauschen des Lasers un-
terdru¨ckt werden. Das Versta¨rkerrauschen der Elektronik hinter dem Detektor ist
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in den meisten Fa¨llen gegenu¨ber dem Schrotrauschen und dem Detektorrauschen
vernachla¨ssigbar.
2.4.2.4 Intensita¨tsschwankungen des Lasers
Neben dem Intensita¨tsrauschen des Lasers kann sich die Intensita¨t aber auch auf
eine nichtstatistische Art a¨ndern. So kann sich die Intensita¨t mit der Zeit, der
Temperatur oder in Abha¨ngigkeit von der gewa¨hlten Laserwellenla¨nge a¨ndern
und dadurch zum Untergrund eines aufgenommenen Spektrums beitragen.
2.4.2.5 Transmissionsschwankungen im Experiment
A¨nderungen der Transmission im optischen Weg, welche nicht durch die eigentlich
zu untersuchende Absorption erzeugt werden, ko¨nnen durch Interferenzeffekte
und durch teilweise Abschattung des Laserstrahls verursacht werden.
Durch kleine mechanische Schwingungen im experimentellen Aufbau ko¨nnen
Vignettierungen oder Verschmutzungen auf Oberfla¨chen Intensita¨tsa¨nderungen
bewirken. Auch bei einer A¨nderung der Intensita¨tsverteilung im Querschnitt des
Laserstrahls durch Modenfluktuationen kann eine Intensita¨tsa¨nderung verursacht
werden.
Schon sehr geringe Anteile von gestreutem oder ru¨ckreflektiertem, interferie-
rendem Licht ko¨nnen eine große A¨nderung der Transmission verursachen. Ein
interferierender Teil von z.B. nur 10−10 der Intensita¨t des Laserstrahls kann zwi-
schen konstruktiver und destruktiver Interferenz eine Transmissionsa¨nderung von
4× 10−5 bewirken.
Diese Effekte sind der am schwersten zu unterdru¨ckende Beitrag zum Un-
tergrund. Wa¨hrend die mechanischen Schwingungen nur bei bestimmten, relativ
niedrigen Frequenzen auftreten, erzeugen die Interferenzen einen Untergrund aus
einer U¨berlagerung von vielen periodischen Strukturen, welche sich durch Drift-
effekte auch zeitlich a¨ndern. Bei einer 2-Wege-Vergleichsmessung wirken sich diese
Effekte erst am und nach dem Strahlteiler aus.
2.4.3 Mo¨glichkeiten zur Optimierung der Empfindlichkeit
In diesem Abschnitt werden die experimentellen Ansa¨tze genannt, mit denen die
Empfindlichkeit erho¨ht werden kann. Diese Ansa¨tze ko¨nnen sich auch erga¨nzen
und miteinander kombiniert werden. Man kann grundsa¨tzlich zwischen einer
Erho¨hung des Signals und Vergleichsmessungen mit und ohne Absorption zur
Unterdru¨ckung des Untergrundes bzw. Rauschens unterscheiden.
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          (1 entspricht Signal bei p→ ∞)
 Linienbreite im Verhältnis 
          zur Dopplerbreite
Druck als Verhältnis Druckverbreiterung zu Dopplerbreite
Abbildung 2.3: Linienbreite und Signalgro¨ße als Funktion des Druckes bei ei-
ner monochromatischen Lichtquelle, berechnet mit den Na¨herungen Gl. (2.8) und
(2.9).
Falls die Lichtquelle breitbandiger ist als die Absorptionslinie steigt die Absorp-
tion immer proportional zum Druck
2.4.3.1 Signalgro¨ße
Die direkteste Methode zur Empfindlichkeitssteigerung ist eine Vergro¨ßerung des
Signals ∆I/I0, indem mehr Moleku¨le zur Absorption beitragen. Dies ist durch
eine Verla¨ngerung des Absorptionsweges oder eine Erho¨hung der Dichte der Mo-
leku¨le in der Zelle mo¨glich. Eine Steigerung der Empfindlichkeit durch Verla¨nge-
rung der effektiven Absorptionsstrecke wird z.B. bei der Cavity-Ringdown Spek-
troskopie und der Intracavity Absorptions-Laserspektroskopie realisiert.
Bei einer Erho¨hung des Druckes wird die zunehmende Dichte allerdings mit ei-
ner Verschlechterung der Auflo¨sung durch steigende Druckverbreiterung erkauft.
Wie in Abb. 2.3 gezeigt, fu¨hrt bei einem Spektrometer mit hoher Auflo¨sung (d.h.
die Breite der Apparatefunktion < Absorptionslinienbreite δν) ein Anstieg der
Druckverbreiterung u¨ber die Dopplerbreite hinaus auch zu keiner wesentlich wei-
teren Erho¨hung des Signals. Anschaulich bedeutet dies, daß die Fla¨che unter dem
Absorptionsprofil α(ν) zwar proportional zur Dichte ist, die Breite aber im we-
sentlichen von der Druckverbreiterung bestimmt wird. Die maximale Absorption
in der Profilmitte bleibt also bei dominierender Druckverbreiterung nahezu un-
vera¨ndert. Eine Mo¨glichkeit zur Kompensation dieses Effektes und gleichzeitiger
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Erho¨hung der Auflo¨sung ist die Ku¨hlung der Gasprobe. Hierdurch wird sowohl
die Dopplerbreite als auch die Druckverbreiterung und damit das ∆ν in Gl. (2.4)
verringert bei gleichbleibender Dichte und demzufolge ansteigender Absorption
in der Profilmitte α(ν0).
Der optimale Druck in der Absorptionszelle liegt also in dem Bereich, in dem
die Druckverbreiterung ungefa¨hr der Dopplerbreite entspricht, bei einer mo¨glichst
niedrigen Temperatur. Einer Ku¨hlung der Meßzelle ist allerdings durch den ab-
nehmenden Dampfdruck des Probengases eine Grenze gesetzt. Daru¨berhinaus
treten in der Praxis durch eine Ku¨hlung der Zelle auch technische Probleme auf,
vor allem durch Kondensation der Luftfeuchtigkeit an den Fenstern der Meßzelle.
2.4.3.2 Spektrale Vergleichsmessung
Das Ziel der spektralen Vergleichsmessung ist die Subtraktion von Transmissions-
und Intensita¨tsschwankungen im Experiment. Hierzu wird das Signal abwech-
selnd auf der Absorptionslinie und frequenzverschoben neben der Absorptionslinie
gemessen. Dadurch ist aber nur noch eine Information u¨ber die Absorptionsa¨nde-
rung, die durch diese Frequenzverschiebung auftritt, verfu¨gbar und das Resultat
entspricht einer Ableitung des eigentlichen Spektrums. Aus diesem Grund werden
die Methoden der spektralen Vergleichsmessung auch derivative oder modulati-
onsspektroskopische Verfahren genannt, weil fu¨r die Frequenzverschiebung das
Spektrum der Lichtquelle moduliert wird. Das Absorptionssignal kann dadurch
phasen- und frequenzselektiv mit einem Lock-In Versta¨rker nachgewiesen werden.
Diese Modulationstechniken werden ausfu¨hrlich im na¨chsten Kapitel behandelt.
2.4.3.3 2-Wege-Vergleichsmessung
Der Einfluß des Intensita¨tsrauschens des Lasers kann durch eine 2-Wege-
Vergleichmessung mittels Strahlteilung vor der Meßzelle und der elektronischen
Bildung des Quotienten von I1 und I2 sehr effektiv unterdru¨ckt werden (um ca.
den Faktor 1000, siehe Abschnitt 4.1.3 und A.3.1). Dieser Quotient ist im Ideal-
fall unabha¨ngig von der Intensita¨t des Lasers, so daß eine abnehmende Intensita¨t
sich nur noch durch eine relative Zunahme des Schrot- und Detektorrauschens
bemerkbar macht, aber keine A¨nderung der Signalgro¨ße mehr bewirkt. Auch der
Einfluß von Transmissionsschwankungen vor dem Strahlteiler wird damit unter-
dru¨ckt.
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2.4.3.4 Probenmodulation
Die Probenmodulation ist die ideale Form der Vergleichsmessung, weil ausschließ-
lich die zu messende Absorption moduliert und damit sowohl Intensita¨tsschwan-
kungen der Lichtquelle als auch Transmissionsschwankungen des Experiments
subtrahiert werden ko¨nnen. Denkbar ist z.B. eine Frequenzverschiebung der un-
tersuchten U¨berga¨nge durch den Stark-Effekt [25], indem ein periodisches E-Feld
angelegt wird. Analog hierzu ist auch eine Verschiebung der Niveaus mit einem
Magnetfeld durch den Zeeman-Effekt (Laser-magnetische Resonanz, LMR) oder
eine Geschwindigkeitsmodulation von Ionen durch ein elektrisches-Feld mo¨glich
[3]. Auch ein periodischer Gasfluß durch die Absorptionszelle entspricht prinzi-
piell einer Probenmodulation mit sehr niedriger Frequenz. Leider ist dies nicht
in allen Fa¨llen mo¨glich oder nur mit großem Aufwand und von den jeweiligen
Moleku¨leigenschaften der zu untersuchenden Probe abha¨ngig. So bleibt in den
meisten Fa¨llen nur eine Kombination der 2-Wege- und spektralen Vergleichsmes-
sung, um eine weitgehend untergrundfreie Messung zu ermo¨glichen.
Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde beschrieben, welche Parameter das Meßsignal eines Ab-
sorptionsspektrometers mit der U¨bergangswahrscheinlichkeit eines Moleku¨ls ver-
knu¨pfen.
Neben der Gro¨ße des Meßsignals wird die Empfindlichkeit eines Spektrometers
durch den Untergrund und das Rauschen begrenzt. Wa¨hrend das Rauschen durch
la¨ngeres oder wiederholtes Messen und Mitteln abnimmt, bleibt der Untergrund
bestehen. Nur durch eine Messung dieses Untergrundes ohne Absorption und






Das Prinzip der Modulationsspektroskopie ist es, eine periodisch abwechselnde
Messung der Absorption bei starker und schwacher Absorption durchzufu¨hren,
z.B. abwechselnd in der Mitte und neben einer Absorptionslinie. Damit erha¨lt
man eine Information u¨ber die A¨nderung der Absorption in dem Intervall, in dem
die Wellenla¨nge periodisch gea¨ndert (moduliert) wird. Beitra¨ge zum Signal, die
nicht durch die Absorption verursacht werden, bleiben innerhalb des Intervalls,
in dem die Wellenla¨nge moduliert wird, idealerweise konstant und werden somit
voneinander subtrahiert.
Es gibt drei grundlegende modulationspektroskopische Verfahren, die in die-
sem Kapitel vorgestellt werden und in ihren speziellen Eigenschaften fu¨r die Spek-
troskopie miteinander verglichen werden.
3.1 Wellenla¨ngen-Modulationsspektroskopie
(WMS)
Bei der Wellenla¨ngen-Modulationsspektroskopie wird die Wellenla¨nge (entspricht
der Laserfrequenz ν) mit der Modulationsfrequenz Ω periodisch verstimmt. Liegt
in der Mitte dieses Modulationsbereiches eine Absorptionslinie an der Stelle ν0
mit dem Profil P (ν − ν0) wird dieses zweimal pro Periode abgetastet, wie es
in Abb. 3.1 illustriert ist. Typischerweise wird mit einem Lock-In-Versta¨rker die
Frequenzkomponente mit der zweifachen Modulationsfrequenz 2Ω in dem trans-
mittierten Signal bestimmt.
Dieses Prinzip ist das a¨lteste modulationsspektroskopische Verfahren und
wurde schon bei Gitterspektrographen mit bewegten Prismen oder Spiegeln reali-
siert [26]. Trotz der Einfachheit dieses Prinzips ist die Berechnung der resultieren-
den Linienform und Signalgro¨ße recht aufwendig und zum Teil nicht analytisch,
sondern nur numerisch mo¨glich.
Das periodische Abfahren des Profils P ergibt im zeitlichen Verlauf ein Si-
gnal P (ν − ν0 +∆νmod sin(Ωt)). Dabei ist 2∆νmod der gesamte Modulationshub,
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Abbildung 3.1: Signalentstehung bei der Wellenla¨ngenmodulation
u¨ber welchen die Laserwellenla¨nge vera¨ndert wird. Die phasenempfindliche De-
tektion des Signals auf der Frequenz n · Ω entspricht der Bestimmung des n-ten
Fourierkoeffizienten dieses Signals:






ν − ν0 +∆νmod sin (Ωt)
)
· cos (n · Ωt) dt (3.1)
Die Spitze-Spitze Amplitude Ass, welche sich aus dem doppelten Wert des Fou-
rierkoeffizienten ergibt, wurde gewa¨hlt, um einen besseren Vergleich mit dem
Signal P (0) des unmodulierten Lasers zu ermo¨glichen. Dieses relative Absorpti-
onsignal P (0) in der Mitte des Profils wird im folgenden zur Vereinfachung auf
1 normiert. Ass gibt daher die relative Gro¨ße des WMS-Signals gegenu¨ber der
direkten Absorption im zentralen Maximum des Linienprofils an.
In Gl. (3.1) ko¨nnen neben der zweiten Harmonischen auch andere Vielfache
der Modulationsfrequenz gewa¨hlt werden. Fu¨r ein Stabilisierungssignal ist es not-
wendig, ein ungeradzahliges n zu verwenden, um ein vorzeichenbehaftetes Signal
mit einen Nulldurchgang in der Mitte der Absorptionslinie zu erhalten. Fu¨r die
Auswertung eines Spektrums ist eine symmetrische Signalform mit einem Ma-
ximum in der Mitte von Vorteil, so daß hier bevorzugt geradzahlige Harmoni-
sche benutzt werden. In [27] wird die Verwendung ho¨herer Harmonischer als der
Zweiten zur Unterdru¨ckung von Interferenz-Strukturen vorgeschlagen. Dabei ist
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Abbildung 3.2: Spitze-Spitze Amplitude bei der Wellenla¨ngenmodulation als Funk-
tion der Modulationstiefe fu¨r ein Gauß- und Lorentz-Profil bei der Detektion auf
der 2-fachen und 4-fachen Modulationsfrequenz
allerdings ein ho¨herer Modulationshub no¨tig, um eine optimale Signalgro¨ße zu
erreichen (siehe Abb. 3.2). Dennoch ist dieses Signal immer kleiner als das der
zweiten Harmonischen. Bei der WMS wird daher typischerweise die zweite Har-
monische verwendet.
Um das Signal der WMS zu optimieren ist es nicht notwendig, die gesamte
Linienform zu kennen, sondern es reicht aus, ihr Maximum in der Mitte des
Profils zu berechnen. Unter der Voraussetzung einer symmetrischen Linienform










· cos (2Ωt) dt (3.2)
Dieses Integral ist fu¨r den Spezialfall eines Lorentz-Profils (Gl. (2.7)) elementar
lo¨sbar, wie schon im Jahr 1965 in [28] gezeigt wurde. Die FWHM-Breite des






















Fu¨r die anderen Kurven in Abb. 3.2 wurde Gl. (3.1) numerisch gelo¨st und das
Maximum ebenfalls numerisch bestimmt. Es ist zu sehen, daß ein Gauß-Profil
bei gleicher Breite und Ho¨he ein gro¨ßeres maximales WMS-Signal liefert als
ein Lorentz-Profil (87% statt 69%) und gleichzeitig ein etwas kleinerer Mo-
dulationshub no¨tig ist(2.11×FWHM anstelle 2.20×FWHM bei einem Lorentz-
Profil). Technisch ist ein kleiner Modulationshub vorteilhafter, weil dadurch ho¨he-
re Modulationfrequenzen mo¨glich sind und eine unerwu¨nschte, eventuelle In-
tensita¨tsa¨nderung mit dem Modulationshub (auch RAM, Restamplitudenmodu-
lation, genannt) geringer ist. Bemerkenswert ist auch die Abnahme des Signals
mit gro¨ßerem Verha¨ltnis von Modulationshub zu Linienbreite. Diese Eigenschaft
unterdru¨ckt unerwu¨nschte Strukturen, welche schma¨ler als die Absorptionslinien
sind. Solche Strukturen ko¨nnen z.B. in einer Multipasszelle entstehen (Fringes,
siehe 4.1.2.1).
Die WMS ist daher bei kleinen Linienbreiten mit einem Gauß-Profil besonders
vorteilhaft. Diese Bedingung ist bei einem Doppler-Profil mit geringer Druckver-
 
Abbildung 3.3: Linien im Abstand des 4, 2, 1 und 0.6-fachen der FWHM-
Linienbreite des Gauß-Profils. Von oben nach unten: Gauß-Linienprofil, 2. Ab-




Abb. 3.3 illustriert eine weitere Eigenschaft eines derivativen Spektrums. Ge-
genu¨ber dem direkten Spektrum (oben) zeigt die Ableitung (in diesem Fall die
zweite Ableitung) eine bessere Trennung eng benachbarter Linien. Bei einem re-
lativ großen Modulationshub, wie er fu¨r ein optimales Signal notwendig ist, ergibt
sich aber eine gewisse Modulationsverbreiterung der Linien (unten), die diesen
Vorteil wieder ungefa¨hr kompensiert.
Fu¨r die Darstellung des WMS-Signals in Abb. 3.3 und in Abb. 5.8 wurde
eine eigene einfache empirische Na¨herung an die numerisch berechnete WMS-




Ass(ν − ν0) ∝ (1− 3x2) exp (−3(x/2)2) (3.4)
Fu¨r das Diagramm in Abb. 3.4 wurde das WMS-Signal als Funktion des Mo-
dulationshubes und des Druckes mit einer Laserwellenla¨nge in der Mitte einer
CO2-Absorptionslinie (bei 6490.061 cm
−1 und mit 1.8 × 10−24 cm Liniensta¨rke)
aufgenommen. Fu¨r die Fremddruckmessung wurde Luft u¨ber eine Ku¨hlfalle mit
flu¨ssig Stickstoff eingelassen, um die CO2-Konzentration nicht mitzuerho¨hen. Bei
der Eigendruckmessung (Abb. 3.5) mußte eine schwa¨chere CO2-Absorptionslinie
(bei 6468.544 cm−1 und mit 2.9 × 10−25 cm Liniensta¨rke) gewa¨hlt werden, um
keine Sa¨ttigungseffekte und U¨bersteuerung des Lock-In Versta¨rkers bei hohen
CO2-Dru¨cken zu erhalten. Die U¨bereinstimmung mit dem berechneten Kurven-
verlauf in Abb. 3.2 ist gut zu erkennen.
Fu¨r den praktischen Betrieb kann diesen beiden Diagrammen auch ein brauch-
barer Wert fu¨r den Zellendruck entnommen werden. Mit steigendem Druck nimmt
das Signal zwar zu, aber ebenso der no¨tige Modulationshub und die Auflo¨sung
sinkt entsprechend. Wie auch schon im vorherigen Kapitel fu¨r das direkte Ab-
sorptionssignal begru¨ndet wurde, ist der Druckbereich von 20 bis 50mbar fu¨r die
meisten Moleku¨le der beste Kompromiss zwischen Auflo¨sung und Signalgro¨ße.
3.2 1-Ton-Modulationsspektroskopie
Wenn die Modulationsfrequenz Ω bis zur Gro¨ßenordnung des Modulationshu-
bes ∆νmod anwa¨chst, existieren nur noch wenige Seitenba¨nder im Frequenzbild
(Abb. 3.6). Bei der WMS ist die Modulationsfrequenz im allgemeinen durch die
mechanische Tra¨gheit der frequenzbestimmenden Elemente des Lasers limitiert.
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Abbildung 3.4: Gemessenes WMS-Signal als Funktion des Modulationshubs und
des Fremddrucks bei einem CO2 -Partialdruck von 1mbar





























Abbildung 3.5: Gemessenes WMS-Signal als Funktion des Modulationshubes und
des Eigendruckes von CO2
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Abbildung 3.6: Seitenba¨nder bei der 1-Ton Modulation. Die Frequenz ist in Ein-
heiten der Modulationsfrequenz, die Amplitude relativ zu der des unmodulierten
Tra¨gers aufgetragen
Eine sehr viel ho¨here Frequenz ist durch die Verwendung eines Phasenmodula-
tors (z.B. ein elektrooptischer Modulator) mo¨glich. Typischerweise wird hierbei
ein kleiner Phasenhub verwendet und nur die ersten Seitenba¨nder betrachtet.
(Abb. 3.6 und AnhangA.2). U¨ber die 1-Ton Spektroskopie wurde zum ersten-
mal in [29] berichtet. Die Detektion erfolgt direkt auf Ω. Das Signal entspricht
der Absorptionsdifferenz zwischen dem linken und rechten Seitenband, wenn die
ho¨heren Seitenba¨nder in erster Na¨herung vernachla¨ssigt werden, und hat beim
U¨berfahren einer Linie die Form eines Dispersionsprofils.
Die Problematik bei der 1-Ton Modulation liegt in der Erzeugung einer rei-
nen Frequenzmodulation. Jeder Anteil einer Restamplitudenmodulation (RAM)
fu¨hrt zu einem Untergrundsignal. Außerdem kann die Detektionsfrequenz nicht
frei gewa¨hlt werden, sondern muß fu¨r ein optimales Signal in der Gro¨ßenordnung
der Linienbreite liegen. Dadurch wird im allgemeinen eine sehr hohe Detektions-
frequenz notwendig, welche zwar Vorteile bezu¨glich des 1/f Rauschverhaltens
aufweist, dem aber Nachteile wie eine notwendigerweise kleine Detektorfla¨che
und mo¨gliche HF-Einstrahlung der Modulationsfrequenz gegenu¨berstehen. Die
Amplitude des 1-Ton-Signals gegenu¨ber der direkten Absorption ha¨ngt von der
Sta¨rke der ersten Seitenba¨nder ab. Das theoretische Maximum der Amplitude
des ersten Seitenbandes betra¨gt 0.58 (Maximum der ersten Besselfunktion J1(x),
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siehe AnhangA.2), dabei entstehen aber auch ho¨here Seitenba¨nder, die durch
benachbarte Absorptionslinien das Signal verfa¨lschen ko¨nnen.
Im Unterschied zu den beiden anderen modulationsspektroskopischen Ver-
fahren wird bei der 1-Ton-Modulation die Variation der Amplitude und nicht
der Intensita¨t gemessen. So wird auch ohne Abschwa¨chung der Seitenba¨nder ein
Signal generiert, wenn der Brechungsindex fu¨r rechtes und linkes Seitenband un-
terschiedlich ist.
Trotz aller praktischen Nachteile ist es mit diesem Verfahren gelungen, na-
hezu Schrotrausch-limitierte Messungen durchzufu¨hren [10] und in Kombination
mit einem optischen Resonator hoher Finesse ha¨lt es sogar den Empfindlichkeits-
rekord [30, 31]. Bei diesen Messungen wurde aber ein sehr hoher Aufwand zur
Unterdru¨ckung der Restamplitudenmodulation betrieben, welcher den fu¨r die ei-
gentliche Modulationsspektroskopie weit u¨bersteigt.
3.3 2-Ton-Modulationsspektroskopie
Die 2-Ton-Modulationsspektroskopie wurde zum erstenmal in [9] vorgestellt. In
Abb. 3.7 ist das Prinzip der 2-Ton-Modulation anschaulich illustriert. Die hoch-
frequente Modulation νmod erzeugt Seitenba¨nder, deren Abstand zur Laserwel-
lenla¨nge in etwa der Linienbreite der Absorptionslinie entspricht. Diese Sei-
tenba¨nder erfahren also eine geringere Absorption als die unmodulierte Laser-
strahlung in der Mitte des Absorptionsprofils. Mit einer niedrigen Frequenz Ω wer-
den diese Seitenba¨nder wiederum moduliert. Die transmittierte Intensita¨t wird
mit einem Lock-In-Versta¨rker auf der Frequenz Ω nachgewiesen. Das resultieren-
de Signal entspricht der Differenz zwischen dem Spektrum ohne hochfrequente
Modulation (Abb. 3.7 oben) und mit hochfrequenter Modulation (Abb. 3.7 un-
ten).
Aus Abb. 3.7 kann auch direkt ein analytischer Ausdruck fu¨r die Linienform
des 2-Ton-Signals bei einem Linienprofil P (ν − ν0) hergeleitet werden:
Ass(ν − ν0) = P (ν − ν0)−
+∞∑
n=−∞
ISB n · P (ν − ν0 + n · νmod) (3.5)
ISB n ist die Intensita¨t des n-ten Seitenbandes relativ zur unmodulierten Intensita¨t
des Lasers. Fu¨r eine reine Frequenz- bzw. Phasenmodulation ergibt sich ISB n aus
den Besselfunktionen (siehe AnhangA.2):




2 · P (ν − ν0 + n · νmod) (3.6)
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Abbildung 3.7: Signalentstehung bei der 2-Ton Modulation
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Dieser Ausdruck ist einfacher als die Beschreibung der 2-Ton-Modulation in an-
deren Quellen [9]. Das liegt an einer Na¨herung, die schon in Abb. 3.7 enthalten ist:
Die hohe Frequenz νmod wird im Frequenzbild dargestellt, wa¨hrend die niedrige
Frequenz Ω im Zeitbild betrachtet wird. Das hat zur Folge, daß die Seitenba¨nder,
welche durch Ω erzeugt werden, nicht beru¨cksichtigt werden und somit der Aus-
druck nur fu¨r Ω νmod gu¨ltig ist.
Entscheidend bei diesem Verfahren ist es, ob die Gesamtintensita¨t mit dem
Ein- und Ausschalten der hochfrequenten Modulation ohne Absorption konstant
bleibt. Falls sich die Gesamtintensita¨t a¨ndert ergibt dies direkt ein Signal auf der
Modulationsfrequenz. Eine reine Phasen- oder Frequenzmodulation erfu¨llt diese
Bedingung, ist aber im Gegensatz zur 1-Ton-Modulation nicht unbedingt not-
wendig. Bei einer Amplitudenmodulation ist es nur notwendig, daß die mittlere
Intensita¨t konstant bleibt, d.h. die Modulation muß die gleiche Intensita¨t hin-
zufu¨gen und wegnehmen. Eine sinusfo¨rmige Amplitudenmodulation besitzt sogar
den Vorteil, daß keine Seitenba¨nder n ≥ 2 in gro¨ßerem Abstand als νmod von der
Laserwellenla¨nge existieren. Dies ko¨nnten von benachbarten Absorptionslinien
‘Geisterbilder’ erzeugen. Sogar eine U¨berlagerung zwischen Frequenz- und Am-
plitudenmodulation ist mo¨glich, allerdings ergeben sich dann asymmetrische Sei-
tenba¨nder und eine asymmetrische Linienform (erla¨utert im AnhangA.2). Diese
Mischung von Frequenz- und Amplitudenmodulation erzeugt aber im Gegensatz
zur 1-Ton-Modulation keinen zusa¨tzlichen Untergrund.
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 Verstärkungsprofil der Laserdiode


































Frequenz rel. zur Laserfrequenz in GHz
Abbildung 3.8: Seitenba¨nder bei einer Laserdiode in Relation zu ihrem Modenab-
stand und Versta¨rkungsprofil
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Diese entscheidende Bedingung ist in idealer Weise erfu¨llt, wenn dem Strom
einer Laserdiode die hochfrequente Modulation νmod u¨berlagert wird. Bei einer
Modulationsfrequenz im Bereich von 1GHz ist der Abstand der Seitenba¨nder
sehr klein gegen den Modenabstand der Laserdiode (typisch > 100GHz) und
der Breite ihres Versta¨rkungsprofils (einige THz). Das bedeutet, daß die opti-
schen Verluste fu¨r die Mittenfrequenz und die Seitenba¨nder nahezu identisch sind
(Abb. 3.8). Der mittlere Pumpstrom der Laserdiode bleibt ebenfalls konstant, weil
diesem ja nur zusa¨tzlich die hochfrequente Komponente der Modulation u¨berla-
gert wird. Dadurch bleibt die mittlere Ausgangsleistung des Lasers konstant und
es werden nur die Seitenba¨nder erzeugt, wie es in der Bedingung fu¨r die 2-Ton-
Modulation gefordert wurde. Hier ist der Fall einer gemischten Frequenz- und
Amplitudenmodulation gegeben, weil die A¨nderung des Laserdiodestroms auch
Ihren Brechungsindex beeinflußt und so zu einer Frequenza¨nderung fu¨hrt. Da-
durch wird aber nicht die erreichbare Nachweisempfindlichkeit verschlechtert.
Ein weiterer Vorteil ist die freie Wahl der niedrigen Modulationsfrequenz Ω.
So kann sie ho¨her als die sto¨renden frequenzabha¨ngigen Rauschkomponenten sein,
aber niedrig genug fu¨r einen einfachen Detektor mit einer relativ großen empfind-
lichen Fla¨che und ohne aufwendige Elektronik.
Somit ist diese Methode in Verbindung mit einer Laserdiode nahezu ideal fu¨r
eine Anwendung in der Analytik.
In der AG Demtro¨der wurde eine Variante der 2-Ton-Modulation entwickelt,
die Amplituden/Phasenmodulations–Spektroskopie (AM/PM–Spektroskopie [32,
33, 34]) genannt wurde. Der Unterschied liegt in der Art und Weise wie der hoch-
frequente Anteil νmod mit der niedrigen Frequenz Ω moduliert wird. Bei der 2-Ton
Modulation wird dies durch eine Biphase-Modulation erreicht, bei der AM/PM–
Spektroskopie durch eine Amplitudenmodulation (Erkla¨rung siehe AnhangA.2).
Daraus resultiert bei der AM/PM–Spektroskopie eine Detektion auf der Frequenz
Ω, wa¨hrend bei der 2-Ton-Modulation die Detektion auf der Frequenz 2Ω erfolgt
(siehe Abbildung in AnhangA.2.1). An den grundlegenden Eigenschaften a¨ndert
sich dadurch aber nichts.
3.4 Technische Realisierung der Modulation
Um die beschriebenen Modulationen dem Lichtstrahl eines Lasers aufzupra¨gen,
wurden folgende Mo¨glichkeiten untersucht:
• Laserdiodenstrom: Er kann in einem weiten Frequenzbereich von 0Hz bis
in den GHz–Bereich moduliert werden. In Kombination mit einem externen
Resonator erleiden hochfrequente Seitenba¨nder allerdings sehr starke Ver-
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luste. Die Modulation des Diodenstrom fu¨hrt immer zu einer gleichzeitigen
Amplituden– und Frequenz/Phasenmodulation, bei einem externen Reso-
nator ist die Frequenza¨nderung durch dessen stabilisierende Wirkung aber
viel kleiner. Diese Methode ist daher hauptsa¨chlich fu¨r die 2-Ton Modu-
lation bei einer Laserdiode ohne externen Resonator geeignet. Fu¨r diesen
Zweck besitzt sie die oben genannten speziellen Vorteile, die zu einer ha¨ufi-
gen Anwendung dieser Methode in Verbindung mit Laserdioden gefu¨hrt
hat.
• Externer elektrooptischer Modulator (EOM): Er kann mit beliebigen Fre-
quenzen moduliert werden, erreicht aber nur einen begrenzten Phasenhub.
Dadurch sind hohe Frequenzen (Gro¨ßenordnung Linienbreite) notwendig
fu¨r eine merkliche Vera¨nderung der spektralen Verteilung der Laserstrah-
lung. Theoretisch ist ein EOM ein idealer Phasenmodulator, praktisch ent-
steht aber fast immer eine Restamplitudenmodulation durch Doppelbre-
chung und Mehrfachreflexionen im Modulationskristall, die mit hohem ex-
perimentellen Aufwand unterdru¨ckt werden mu¨ssen.
• Mechanisches Verstimmen des Laserresonators: Die Modulationsfrequenz
ist durch die mechanischen Gegebenheiten des Lasersystems begrenzt. Das
Verstimmen des Laserresonators u¨ber einen kleinen Bereich beeinflußt nor-
malerweise nicht die Intensita¨t der Laserstrahlung, so daß von einer nahe-
zu idealen niederfrequenten Frequenzmodulation gesprochen werden kann.
Diese Methode ist daher ausschließlich fu¨r Wellenla¨ngenmodulation geeig-
net.
3.5 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden die drei existierenden modulationsspektro-
skopischen Methoden, die 1-Ton-, die 2-Ton- und die Wellenla¨ngen-
Modulationsspektroskopie, in ihren Eigenschaften untersucht. In den Tabellen
3.1 und 3.2 sind die Ergebnisse zusammengefaßt.
Die entscheidenden Vorteile fu¨r die Verwendung der WMS zur Spektroskopie
in dieser Arbeit sind:
• Die Fa¨higkeit, u¨ber kleine Strukturen im Spektrum zu mitteln.
• Das große Signal relativ zur direkten Absorption.




WMS 1-Ton 2-Ton / AM/PM
Modulationsfrequenz Ω niedrig hoch frei wa¨hlbar
Detektionsfrequenz 2× Ω 1× Ω 2× Ω 1× Ω
Signalamplitude Ass/αL 69-87% ≈ 50% ≈ 50%
Nebenmaxima nein ja ja, bei FM-Modulation
Tabelle 3.1: Zusammengefaßter Vergleich der drei verschiedenen modulationspek-
troskopischen Verfahren
WMS 1-Ton 2-Ton
Laserresonator ++ — —
Laserdioden-Strom o o ++
Laserdioden-Strom bei externem Resonator — o o
EOM — + o
Tabelle 3.2: Mo¨gliche Kombinationen von Modulationstechnik und den drei ver-
schiedenen modulationspektroskopischen Verfahren
— = unmo¨glich; o = mo¨glich, aber nicht sinnvoll; + = sehr gut, aber mit Ein-
schra¨nkungen in der Praxis; ++ = sehr gut mit einfacher Realisierung
Besonders der erste Punkt ist entscheidend, weil in vielen Experimenten mit Mul-
tipasszellen die entstehenden Interferenzstrukturen die Nachweisempfindlichkeit
begrenzen [25, 35]. Die anderen Verfahren besitzen diesen Vorteil nicht, weil sie
diskrete Seitenba¨nder zum Abtasten der Absorptionslinie verwenden. Der Nach-
teil der niedrigen Detektionsfrequenz kann experimentell kompensiert werden wie
im na¨chsten Kapitel beschrieben wird.
Die in Vergleichen ha¨ufig favorisierte 2-Ton-Modulation ist eine optimale und
einfache Methode fu¨r eine Laserdiode ohne externen Resonator. Mit einem ex-
ternen Resonator wird aber bei dieser Methode durch die hohen Verluste der
Seitenba¨nder ein starker Untergrund im Meßsignal erzeugt, der nur schwer zu
kompensieren ist. Auch in Verbindung mit einem EOM ist die 2-Ton-Modulation
bzw. AM/PM–Spektroskopie mit einem starken Untergrund durch die Rest-
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Abbildung 4.1: Aufbau zur Wellenla¨ngen-Modulationsspektroskopie
In diesem Kapitel wird der Aufbau des Experiments und seine Komponenten im
Detail beschrieben. Danach werden einige gemessene Spektren im Vergleich zu
anderen Spektroskopie-Verfahren gezeigt und eine Analyse der erreichten Emp-
findlichkeit durchgefu¨hrt.
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Einen U¨berblick u¨ber den gesamten Aufbau der WMS zeigt Abb. 4.1 und das
Foto in Abb. 4.2. Als Lasersystem wird ein Diodenlaser mit selbstgebauten ex-
ternen Littman-Resonator verwendet. Damit ko¨nnen modensprungfreie Intervalle
bis zu 12 cm−1 abgefahren werden und somit auch gro¨ßere Spektralbereiche effi-
zient aufgenommen werden. Zur Da¨mpfung von Ru¨ckreflexen in den Laser wird
der Laserstrahl durch einen optischen Isolator gefu¨hrt. Fu¨r die Messung der Wel-
lenla¨nge kann danach mit einem elektromagnetischen Klappspiegel das Laserlicht
zu einem Michelson-Wavemeter gefu¨hrt werden. Dieses Wavemeter ist ausfu¨hr-
lich in [36, 37] beschrieben. Der Meßwert des Wavemeters kann u¨ber eine serielle
Schnittstelle vom Steuerungsrechner erfaßt werden, so daß eine vollautomatische
Wellenla¨ngenmessung am Anfang und Ende eines Scans mo¨glich ist.
Fu¨r die U¨berlagerung des He-Ne Justierlasers mit dem infraroten Laser wird
ein Kaltlichtspiegel (Edmund Optics ‘Cold Mirror’ 43-959 1) verwendet, der ku¨rze-
re Wellenla¨ngen (‘kaltes’ Licht ab ≈ 700 nm und damit auch die He-Ne Wel-
lenla¨nge von 633 nm) reflektiert, wa¨hrend la¨ngere Wellenla¨ngen (‘warmes’ Licht)
fast ungehindert transmittiert werden.
Zur Kontrolle der Lasermode wird ein optischer Spectrum Analyzer (Spectra-
Physics Model 470 2) verwendet mit zwei Spiegelsa¨tzen fu¨r die Bereiche um 0.8µm
und um 1.5µm. Mit abgeschalteter Sa¨gezahnspannung dient dieser Spectrum
Analyzer gleichzeitig als 2GHz Etalon zur Linearisierung der Spektren. Ein klei-
ner Teil des Laserlichts wird zur Aufnahme des Referenzspektrums abgezweigt.
Ein entscheidendes Bauteil ist der Polarisationsstrahlteiler fu¨r die Auftei-
lung des Laserstrahls in einen Meß- und Referenzlichtstrahl. Hierzu wurde ein
Wollaston-Prisma verwendet, welches keinerlei parallele Fla¨chen besitzt. Diese
ko¨nnten Interferenzeffekte bewirken, welche das Strahlteilungsverha¨ltnis beein-
flussen. Mit dem Polarisationsfilter kann das Teilungsverha¨ltnis auf den optima-
len Wert von 2:1 am ‘Balanced Ratiometric Detector’ eingestellt werden. Nach
Durchgang durch die Multipasszelle dienen goldbeschichtete spha¨rische Spiegel
mit einer Brennweite von 50mm (Edmund Optics 43-836) zur Fokussierung auf
die Fotodioden. Eine Linse wu¨rde durch Reflexionen an Vorder- und Ru¨ckseite
zu Interferenzeffekten fu¨hren und ha¨tte eine schlechtere Transmission.
Die Schnittstelle zum Steuerungscomputer wird durch den Lock-In-Versta¨rker
(PerkinElmer/EG&G Model 7260 3) bereitgestellt. Er besitzt drei Analog–
1Edmund Industrie Optik GmbH, Greschbachstraße 23, D-76229 Karlsruhe,
http://www.edmundoptics.com
2Spectra-Physics GmbH, Guerickeweg 7, D-64291 Darmstadt,
http://www.spectra-physics.de
3PerkinElmer GmbH & Ko KG, Otto-Hesse-Straße 19, D-64293 Darmstadt,
http://www.signalrecovery.com
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Abbildung 4.2: Foto des experimentellen Aufbaus
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Abbildung 4.4: Schematischer Aufbau des oben gezeigten Littman Lasers
38
4.1. Komponenten
Digital–Konverter, welche fu¨r die Aufnahme des Referenzspektrums, des 21GHz
Etalonsignals und des 2GHz Etalonsignals dienen. Zusammen mit der X– und
Y– Komponente des Lock-In–Signals werden bei der Aufnahme eines Spektrums
diese fu¨nf Meßwerte aufgezeichnet.
4.1 Komponenten
4.1.1 Lasersystem
Der Littman-Resonator [38] wurde in der Diplomarbeit des Verfassers [39] entwor-
fen und aufgebaut. Seine herausragende Sta¨rke ist der große Durchstimmbereich,
welcher nur durch den Verstellweg des eingebauten Piezoelements zur Drehung
des Hebelarms mit dem Resonatorspiegel begrenzt ist.
Abb. 4.6 zeigt fu¨r den Bereich um 800 nm den erzielbaren Durchstimmbereich
als Funktion der Drehachsenposition. Die Berechnung basiert auf einer Methode
von Metcalf und McNicholl [40] und ist in [39, 41] ausfu¨hrlich hergeleitet und be-
schrieben. Die zugrundeliegende Formel fu¨r die Phasenverschiebung im Resonator




(x1 − x3 + x2 (cosα+ cos β)) (4.1)
x2 ist darin der Abstand zwischen Drehachse und Gitterebene, alle weiteren
Gro¨ßen sind in Abb. 4.5 erkla¨rt. Die Bedingung fu¨r einen modensprungfreien
Durchstimmbereich ist eine A¨nderung von Φ(λ) von weniger als 2pi. Fu¨r die Dar-
stellung wurde fu¨r jede Position der Drehachse die Werte fu¨r x1, x2 und x3 be-
stimmt und numerisch mit Gl. (4.1) die Wellenla¨ngena¨nderung bestimmt, bei der
sich Φ(λ) um 2pi gea¨ndert hat. Das Ergebnis ist in Abb. 4.6 dargestellt und auch
in [41] vero¨ffentlicht. Bemerkenswert ist der hohe kontinuierliche Durchstimmbe-
reich in einem sehr schmalen, aber langen Bereich der Drehachsenposition. Bei
der Konstruktion eines Littmann-Resonators genu¨gt fu¨r die Drehachsenposition
also ein einziger feinjustierbarer Freiheitsgrad, um eine Position in dem zula¨ssigen
Bereich fu¨r die Drehachsenposition zu finden.
4.1.1.1 Erweiterung auf 1.3 und 1.5 µm
Um den nutzbaren Spektralbereich zu la¨ngeren Wellenla¨ngen zu erweitern, wur-
den neben den vorhandenen Laserdioden fu¨r den Bereich um 800 nm weitere,
entspiegelte Laserdioden von der Firma Sacher Lasertechnik 4, je 2 Stu¨ck fu¨r
4Sacher Lasertechnik, Hannah-Arendt-Str.3-7, D-35037 Marburg,
http://www.sacher.de
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Abbildung 4.5: Geometrische Anordnung des Littman-Resonators






0 nm 2 nm 4 nm 6 nm 8 nm 10 nm 12 nm 14 nm 16 nm 18 nm 20 nm
Abbildung 4.6: Modensprungfreier Durchstimmbereich als Funktion der Dreh-
achsenposition, eine vergro¨ßerte Darstellung des gru¨n markierten Bereichs in
Abb. 4.5, welcher die Drehachse schneidet
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1.3µm (SAL-1260-5 und SAL-1300-5) und fu¨r 1.5µm (SAL-1500-5 und SAL-
1550-5) beschafft. Alle Laserdioden sind fu¨r eine Ausgangsleistung von 10mW
vor der Entspieglung ausgelegt und mit einer Antireflex-Beschichtung fu¨r eine
Restreflektivita¨t von < 5 × 10−4 versehen. Fu¨r die Anpassung des Littman-
Resonators an diese Wellenla¨ngen wurde der Aluminium-Resonator-Endspiegel
durch einen Spiegel mit Goldoberfa¨che (Edmund Optics Nr.32-085) ersetzt. Als
Gitter wurde fu¨r 1.3µm ein holographisch hergestelltes, aluminiumbeschichtetes
Gitter mit 1200Linien/mm (Edmund Optics 43-215) sowie alternativ ein gold-
beschichtetes geritztes (‘ruled’) Gitter ebenfalls mit 1200Linien/mm und einem
Blazewinkel von 37 ◦(Edmund Optics 43-852) verwendet. Fu¨r 1.5µm wurde ein
geritztes, goldbeschichtetes Gitter mit 830Linien/mm und einem Blazewinkel von
30 ◦(Edmund Optics 46-080) gewa¨hlt.
Als Kollimationsoptik wurde eine aspha¨rische Linse (Thorlabs C330 TM-C 5),
antireflexbeschichtet fu¨r 1050-1550 nm benutzt. Die hohe numerische Apertur die-
ser Linse von 0.68 ist aufgrund der großen Beugungskeule der Laserdioden unbe-
dingt notwendig.
4.1.1.2 Piezoregelung
Bei der Spektroskopie mit der Wellenla¨ngenmodulation ist es wu¨nschenswert
einen linearen Scanbereich des Lasers und einen konstanten Modulationshub,
unabha¨ngig von der Laserposition, zu erhalten. Ein Piezoelement besitzt aber
immer eine Hysterese, die nur mit einer Regelung durch einen Positionssensor
ausgeglichen werden kann. Zu diesem Zweck wurde ein Piezoelement mit Deh-
nungsmeßstreifen (Piezomechanik GmbH PSt 150/5/60 VS10 DMS 6) in den
Laserresonator eingebaut und die Ausleseelektronik und Regelung fu¨r das Piezo-
element selbst entwickelt. Der Positionssensor und das Schema der Regelung sind
im Anhang A.3.2 und A.3.3 Seite 105 dokumentiert.
Abb. 4.7 zeigt die Hysterese des Piezoelementes, indem das Signal des Positi-
onssensors beim Hin und Herfahren einer linearen Spannungsrampe aufgezeichnet
wurde. In Abb. 4.9 ist ein Scan mit eingeschalteter Piezoregelung gezeigt. Im obe-
ren Bild, welches die Wellenzahl als Funktion der Meßpunkte zeigt, ist mit dem
bloßen Auge keine Abweichung mehr von einem linearen Verhalten zu erkennen.
5Thorlabs, Laubacher Weg 27, D-35305 Gru¨nberg,
http://www.thorlabs.com
6Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH, Berg am Lain Str. 64, D-81673 Mu¨nchen,
http://www.piezomechanik.com
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Abbildung 4.7: Hysterese des Piezoelementes
4.1.2 Vielfachreflexionszellen
In diesem Experiment werden zwei Herriott Zellen verwendet, um einen lan-
gen optischen Absorptionsweg zu erhalten. Eine Herriott-Zelle besteht aus zwei
spha¨rischen Spiegeln, welche in einem etwas geringerem Abstand als ihre Brenn-
weite angeordnet sind. Einer der Spiegel ist mit einer Bohrung versehen, durch
die der Lichtstrahl ein- und wieder austritt, allerdings unter etwas unterschied-
lichem Winkel. Diese Anordnung ist einem konfokalen optischen Resonator sehr
a¨hnlich, nur kommt es zu keiner Interferenz des einfallenden Lichtes. Die Re-
flektionspunkte des Lichtstrahls auf den Spiegeln bilden eine Ellipse, nach deren
Vollendung der Lichtstrahl die Zelle wieder verla¨ßt. Der Winkel, um den sich ein
Reflektionspunkt auf der Ellipse bei einem Umlauf weiterdreht, wird durch die
Differenz des Abstandes der Zellenspiegel zu ihrer Brennweite bestimmt [42].
Eine der Zellen besitzt etwa 50m Absorptionsweg und goldbeschichtete Spie-
gel, wa¨hrend die zweite Zelle etwa 70m Absorptionsweg und dielektrische Spiegel
fu¨r Wellenla¨ngen um 820 nm besitzt. Beide Zellen sind fast 1m lang und fu¨r
50 bzw. 70 Umla¨ufe konstruiert. Berechnung und Aufbau dieser beiden Zellen
ist in [34] beschrieben, eine allgemeine theoretische Behandlung der Optik von























Abbildung 4.8: Interferenzstruktur (Fringes) des Transmissionssignals der Multi-
passzellen. Die gestrichelte Sinuskurve stellt die Modulationsspannung am Piezo-
element des Lasers da, die durchgezogenen Kurve ist die Intensita¨tstransmission
der Multipasszelle. Die Periodizita¨t der Struktur entspricht zweimal der Umlauf-
zeit in der Zelle (4L/c) oder 75MHz, analog einem konfokalen Resonator
4.1.2.1 Entstehung von Interferenzstrukturen
Wenn sich zwei benachbarte Reflektionspunkte auf einem Spiegel der Multipass-
zelle leicht u¨berlappen kommt es zu unerwu¨nschter Interferenz und die Intensita¨t
auf der Spiegeloberfla¨che a¨ndert sich, je nachdem ob destruktive oder konstruk-
tive Interferenz vorliegt. Wa¨ren die Spiegel der Multipasszelle perfekte 100%
Spiegel ha¨tte dies keinen Einfluß auf das reflektierte Licht. Bei realen Spiegeln
wird durch die A¨nderung der Intensita¨t auch das reflektierte Licht beeinflußt.
Diese A¨nderung in der Transmission der Multipasszelle zeigt Abb. 4.8 bei einer
Modulation der Laserwellenla¨nge. Mit einem Abstand von ca. 75MHz werden
etwa 10 dieser Fringes durch den Modulationshub der WMS u¨berstrichen und
dabei gemittelt.
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4.1.3 Intensita¨tsnormierung mit einem ’Balanced
Ratiometric Detector’ (BRD)








Fu¨r ein Ausgangssignal von 0 muß die Intensita¨t I2 doppelt so groß sein wie die
Intensita¨t I1. Im Anhang A.3.1 ist der Schaltplan und eine detaillierte Beschrei-
bung der Elektronik mit einer Herleitung von Gl. (4.2) aufgefu¨hrt.
Nach Gl. (A.11) im Anhang Seite 104 bewirkt eine 10 prozentige Ab-
schwa¨chung eines der Lichtstrahlen eine Spannungsa¨nderung um 2Volt, wie auch
experimentell u¨berpru¨ft wurde. Ebenfalls durch eine Messung konnte besta¨tigt
werden, daß die Unterdru¨ckung von Intensita¨tsa¨nderungen auf beiden Fotodioden
gro¨ßer als ein Faktor 1000 (60 dB) ist. Eine starke Intensita¨tsmodulation der La-
serintensita¨t von 20% fu¨hrte nur zu einem Signal von ca. 2mV am Ausgang des
BRD.
4.2 Linearisierung und Frequenz-Kalibrierung
der Spektren
Mit den aufgenommenen Daten des Referenzspektrums und des 2GHz Etalons
kann eine genaue Bestimmung der Wellenzahl zu jedem Meßpunkt erfolgen. In
Abb. 5.7, Seite 63 ist ein Beispiel fu¨r ein Referenzspektrum und die ungewo¨hn-
liche Form des 2GHz Etalonsignals, welche durch die Wellenla¨ngenmodulation
entsteht. In einem ersten Schritt werden alle Positionen der Etalonmaxima be-
stimmt und damit eine tabellarisierte Korrekturfunktion erstellt, fu¨r die der Ab-
stand der Etalon-Peaks genau a¨quidistant ist. Mit dieser linearisierten Funktion
werden in einem zweiten Schritt die Referenzlinien angefittet. Fu¨r den Bereich
um 1.5µm wurden als Referenzlinien C2H2 Linien verwendet, deren Wellenzahlen
in [43, 44] zu finden sind. Das Anfitten dieser Referenzlinien ergibt einen mitt-
leren Fehler um 20MHz. Das ist nur unwesentlich schlechter als die angegebene
Genauigkeit der Referenzlinien. Die bisher in der Arbeitsgruppe u¨bliche Methode
zur Wellenla¨ngenbestimmung, eine Wellenla¨ngenmessung am Anfang und Ende
eines Einzelspektrums mit einem Michelson-Wavemeter und anschließender In-
terpolation auf jeden Meßpunkt, fu¨hrt hier zu sehr großen Fehlern im Bereich
von mehreren 100MHz. Der Grund hierfu¨r ist das Driften der Laserwellenla¨nge
nach dem Abschalten der Modulation und dem Anhalten des Scans. Fu¨r eine
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Oben: Wellenzahl fu¨r jeden Meßpunkt eines Beispielscans
Mitte: Nach Abzug einer Geraden und Umrechnung in MHz
Unten: Nach Abzug eines quadratischen Polynoms und Umrechnung in MHz
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grobe Bestimmung zum Auffinden der Referenzlinien wird dennoch eine automa-
tische Messung mit dem Michelson-Wavemeter am Anfang und Ende eines Scans
durchgefu¨hrt.
Abb. 4.9 zeigt die Abweichung der erhaltenen Wellenzahlen als Funktion des
Meßpunktes von einem linearen Verlauf (Mitte) bzw. dem eines quadratischen
Polynoms (unten). Die periodischen Schwankung entstehen vermutlich durch die
mechanische Lagerung des Hebelarms mit dem Endspiegel im Littman-Resonator.
Dieser ist auf einer polierten Stahlkugel gelagert, die keine perfekte Kugelgestalt
hat. Die Abweichungen von etwa 200MHz werden schon durch einen Positions-
fehler des Endspiegels von λ/20 ausgelo¨st. (Der Modenabstand des Resonators
betra¨gt 2GHz)
4.3 Demonstrationsspektren
In Abb. 4.10 ist ein Vergleich der WMS mit der AM/PM–Spektroskopie ([32, 34,
39, 46]) dargestellt. Deutlich ist die große Drift der Original Daten (oben) zu
erkennen und das wesentlich schlechtere Signal gegenu¨ber dem Untergrund.
Noch deutlicher fa¨llt der Vergleich mit der optoakustischen Spektroskopie [47,
48] mit Farbzentrenlaser aus (Abb. 4.11). Hier ist trotz des niedrigeren Druckes
und der sehr viel schwa¨cheren Leistung eine deutliche Verbesserung sowohl der
Auflo¨sung als auch des Verha¨ltnisses Signal zu Untergrund zu sehen. Eine weitere
Bande des Kohlenstoffdisulfids (CS2), deren Position zwar bekannt war, aber
mit dem optoakustischen Spektrometer nicht aufgefunden werden konnte [49],
zeigt Abb. 4.12. Mit der WMS konnten sie problemlos gemessen werden. Einen
weiteren praktischen Vorteil zeigt die Abb. 4.13: Sie demonstriert den extrem
hohen kontinuierlichen Durchstimmbereich des Lasersystems, hier 12 cm−1 mit
dem Spektrum von H2O und dem 21GHz Etalonsignal.
4.4 Empfindlichkeitsanalyse
4.4.1 Schrotrauschen
Bei der Berechnung des Schrotrauschens ist zu beachten, daß durch den BRD-
Detektor nur der Strom der Photodiode I1 zum Signal beitra¨gt, aber zum Schrot-
rauschen des Signals der Strom von I1 und I2. Dadurch verschlechtert sich das
R/S aus Gl. (2.14), Seite 14 um den Faktor 3 (bei einem I2/I1 von 2 [50]). Der-
selbe Effekt tritt durch die spektrale Vergleichsmessung mit der WMS auf. Im







































Abbildung 4.10: H2S-Spektrum von 12006 cm
−1 bis 12008 cm−1 mit 80mbar in
der 70m Herriott-Zelle aus [45, 46]
Oben: 2-Ton–Signal (AM/PM-Spektrometer) unbearbeitete Daten
Mitte: 2-Ton–Signal (AM/PM-Spektrometer) nach Subtraktion einer Geraden
Unten: WMS–Signal unbearbeitete Daten unter gleichem Druck und Temperatur
in der gleichen 70m Zelle
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Abbildung 4.11: CS2-Spektrum, oben mit dem optoakustischen Spektrometer aus
[47, 48] aufgenommen, unten mit dem in diesem Kapitel beschriebenen Spektro-
meter. Trotz des geringeren Druckes und der wesentlich geringeren Leistung des
Lasers ist eine deutlich ho¨here Empfindlichkeit und Auflo¨sung zu erkennen
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Abbildung 4.12: CS2 -Spektrum mit der (22
03 )← (00 00 ) Bande, deren Ursprung
bei 6571 cm−1 liegt [49]
















Abbildung 4.13: Demonstration von 12 cm−1 kontinuierlichen Durchstimmbereich
in der Umgebung von 820 nm. Es wurde das Spektrum von H2O mit 10mbar
Dampfdruck und das Transmissionssignal des 21GHz Etalons aufgezeichnet.
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Ha¨lfte nur der Untergrund ohne Absorption. Der U¨bergang zwischen der Mes-
sung mit und ohne Absorption ist aber sinusfo¨rmig und nicht sprunghaft, so daß
letztendlich nur der Effektivwert des Signals za¨hlt, welcher nur der 2
√
2-te Teil
der Spitze-Spitze Amplitude ist. Diese Amplitude des WMS-Signals betra¨gt im
Optimum fu¨r ein Gauß-Profil 87% des eigentlichen Absorptionssignals (siehe Ab-
schnitt 3.1), so daß sich das R/S nochmals um mehr als den Faktor 3 (berechnet
sich aus 2
√
2/0.87) verschlechtert. Durch die beiden Vergleichsmessungen nimmt
das R/S des Schrotrauschens um etwa eine Gro¨ßenordnung zu.
Fu¨r die Bandbreite ∆f wird die ENBW (Equivalent Noise Band Width) des
Lock-In Versta¨rkers eingesetzt. Bei den typischerweise verwendeten Einstellun-
gen (Zeitkonstante 20ms, Slope 24 dB) wird eine ENBW von 6Hz am Lock-In
Versta¨rker angezeigt. Es ergibt sich bei einer Wellenla¨nge von 1.5µm, einer Quan-
teneffizienz von 80%, einer Leistung von 0.1mW und einem ∆f von 6Hz ein
durch Schrotrauschen bedingtes R/S von ≈ 1× 10−6.
4.4.2 Kalibrierung Absorption/Meßsignal
Die Kalibrierung des Meßsignals wurde auf zwei verschiedene Arten durchgefu¨hrt:
• Die Proportionalita¨t zwischen dem Signal des BRD und einer Inten-
sita¨tsa¨nderung von 10% betra¨gt 2Volt (Berechnet und gemessen, siehe
Abschnitt 4.1.3). Der Lock-In Versta¨rker zeigt das gemessene Signal als Ef-
fektivwert an ((Ass/(2
√
2)), dazu kommt noch der Faktor von 0.87 aus der
WMS fu¨r ein Gauß-Profil bei optimalen Modulationshub. Eine Absorpti-
on von 100% wu¨rde also einem extrapolierten Signal von etwa 6Volt am
Lock-In entsprechen. Der Untergrund betra¨gt je nach Justierung der Zel-
le zwischen 10µV und 50µV (siehe z.B. Abb. 4.12). Das entspricht einer
relativen Absorption von 2 × 10−6 oder mit 50m Absorptionsweg einem
Absorptionskoeffizienten von 4× 10−10 cm−1.
• Die zweite Methode ist das Vermessen einer bekannten Absorptionsline.
Gut geeignet dafu¨r sind die CO2-Linien aus Abb. 3.4 und 3.5 auf Seite 26
unter Verwendung von Gl. (2.4), Seite 9. Das Ergebnis stimmt innerhalb der
Fehlergrenzen (±10%) mit der ersten Methode u¨berein und liefert ebenfalls
ein theoretisches Lock-In-Signal von 6Volt fu¨r eine 100% Absorption in der
Multipasszelle.
Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde der experimentelle Aufbau beschrieben und anhand
von Demonstrationsspektren die deutliche Verbesserung gegenu¨ber anderen Ver-
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fahren gezeigt. Durch die Verwendung eines ‘Balanced Ratiometric Detector’
konnte erstmals eine nahezu Schrotrauschen-limitierte Empfindlichkeit mit der
Wellenla¨ngen-Modulationsspektroskopie erzielt werden. Mit dem beschriebenen
Verfahren zur Wellenla¨ngenkalibrierung kann die Position einer Absorptionslinie
mit einem mittleren Fehler von etwa 20MHz bestimmt werden.
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5. Ozonspektroskopie
5.1 Motivation und bisherige Messungen
Aufgrund seiner Bedeutung fu¨r die Atmospha¨renphysik [51, 52, 53, 54] und sei-
nen außergewo¨hnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften war das
Ozonmoleku¨l schon ha¨ufig Gegenstand spektroskopischer Untersuchungen in al-
len Spektralbereichen. Eine Zusammenfassung (aus dem Jahr 1998) der bisheri-
gen Ergebnisse aus dem Infraroten und Mikrowellen-Bereich ist in [55], aus dem
Bereich der elektronischen U¨berga¨nge in [56] zu finden.
Im nahen Infrarot um 1.5µm ist das Absorptionsspektrum des Ozons von
besonderem Interesse, weil die U¨bergangsenergie der untersuchten Schwingungs-
spektren mit ≈ 0.8 eV sehr viel na¨her bei der niedrigen Dissoziationsenergie
von 1.05 eV liegt als es bei den meisten anderen Moleku¨len mo¨glich ist. Aller-
dings konnten bis jetzt wegen der geringen Liniensta¨rken und dem spontanen
Zerfall von Ozon keine Spektren in diesem Wellenla¨ngenbereich mit konventio-
nellen Methoden, wie z.B. der Fourier-Spektroskopie, gemessen werden. Beson-
ders problematisch fu¨r ein FTIR-Spektrometer ist die A¨nderung des Spektrums
wa¨hrend der Messung, wodurch die erreichbare Empfindlichkeit begrenzt wird.
So wurden bisher im la¨ngerwelligen Infrarot zwar zahlreiche Spektren von Ozon-
Kombinationsschwingungen aufgenommen und zugeordnet [57, 58], bei der bis
heute kurzwelligsten Messung im Bereich 5500 cm−1 bis 5570 cm−1 [59] mit einem
FTIR-Spektrometer konnten aber nur U¨berga¨nge mit einer Liniensta¨rke gro¨ßer
3 × 10−26 cm beru¨cksichtigt werden. Dabei wurden Linien der (015)-Bande und
(114)-Bande der 6. Polyade (d.h. 6 Schwingungsquanten werden gleichzeitig von
einem absorbierten Photon angeregt) gemessen und zugeordnet. Die schwa¨chsten
Ozonlinien, welche in der vorliegenden Arbeit gemessen werden konnten, haben
dagegen eine Liniensta¨rke von 1 × 10−28 cm, sind also ungefa¨hr um den Faktor
300 schwa¨cher.
Das im vorigen Kapitel vorgestellte Spektrometer besitzt durch seine hohe
Empfindlichkeit bei kurzer Meßzeit daher geradezu ideale Eigenschaften fu¨r die
Spektroskopie von Ozon. Dabei erwies sich die Herstellung von hochkonzentrier-
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tem Ozon, welches leider nicht ohne weiteres im Handel gekauft und in die Meß-
zelle gefu¨llt werden kann, als a¨ußerst problematisch.
5.2 Pra¨paration von hochkonzentriertem Ozon
5.2.1 Physikalisch/chemische Eigenschaften von Ozon
Aufgrund der schwachen Bindung eines O-Atoms ist O3 sehr instabil und zerfa¨llt
bei Raumtemperatur zu Sauerstoff — auch ohne Anwesenheit eines Katalysa-
tors oder Einwirkung von Licht — mit einer Halbwertszeit von circa drei Tagen
[60]. Diese kann durch photolytische Dissoziation (durch Licht mit einer Wel-
lenla¨nge < 1.18µm) und die katalytische Wirkung von fast allen Oberfla¨chen
stark verku¨rzt werden. Bei dem Zerfall von 2O3 zu 3O2 wird zweimal die Dis-
soziationsenergie des Ozons (1.05 eV) beno¨tigt und einmal die Rekombinations-
energie des Sauerstoffs (5.07 eV) frei, was im Mittel einer freiwerdenden Energie
von 0.99 eV pro gebildetem O2-Moleku¨l entspricht.
O3 + 1.05 eV → O2 +O
O+O3 → 2O2 + 4.02 eV
}
=⇒ 2O3 → 3O2 + 2.97 eV (5.1)
Diese Zerfallsreaktion ist bei ausreichend hohen Werten von Partialdruck und
Temperatur selbstversta¨rkend und kann explosionsartig ablaufen. U¨ber die Be-
dingungen, welche zu einer Explosion fu¨hren ko¨nnen, sind in der Literatur nur
sehr ungenaue und zum Teil widerspru¨chliche Angaben zu finden [61]. Mit der
folgenden U¨berlegung kann der maximal mo¨gliche Druckanstieg bei einer plo¨tz-
lichen und vollsta¨ndigen Umwandlung von Ozon in Sauerstoff abgescha¨tzt wer-
den. Falls die freiwerdende Energie pro O2-Moleku¨l vollsta¨ndig zur Erho¨hung der






eine maximale, rechnerische Temperaturerho¨hung von ≈ 7700 Kelvin ergeben.
Mit diesem Temperaturanstieg wu¨rde aus dem Gasgesetz eine Druckerho¨hung
gegenu¨ber dem Druck bei Raumtemperatur um ungefa¨hr den Faktor 25 folgen.
Nach dieser sehr vorsichtigen Abscha¨tzung ko¨nnte also ein Druck von bis zu
40mbar reinem Ozon durch eine Zersetzung niemals zu einem U¨berdruck in der
Zelle fu¨hren.
Um das Risiko und die Auswirkungen einer Explosion beim Umgang mit Ozon
besser einscha¨tzen zu ko¨nnen, wurde mit einem kleinem Experiment unter ent-
sprechenden Vorsichtsmaßnahmen versucht, eine Explosion zu provozieren. Hier-
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Abbildung 5.1: Druckanstieg von Ozon in einem Kunstoffschlauch bis zur Explo-
sion
zu wurde eine sehr geringe Menge flu¨ssiges Ozon, etwa 0.1 g, in einem Kunststoff-
schlauch bei der Temperatur von flu¨ssigem Stickstoff (LN2) eingeschlossen und
der Schlauch evakuiert. Zur Drucku¨berwachung war eine Barozelle angeschlos-
sen. Als einfaches U¨berdruckventil wurde eine Ende nur lose abgeschlossen, so
daß bereits ein leichter U¨berdruck den Verschluß o¨ffnen konnte. Der Schlauch
wurde nun dem LN2 entnommen und der Raumtemperatur ausgesetzt. Der auf-
gezeichnete Druckverlauf ist in Abb. 5.1 zu sehen. Bemerkenswert ist, daß die
Explosion erst nach dem O¨ffnen des Verschlusses bei mehr als einem Bar erfolg-
te. Der Auslo¨ser war vermutlich der Kontakt des ausstro¨menden Ozons mit einer
katalytisch wirkenden Oberfla¨che. Die kleine Explosion zersto¨rte mit einem Knall
den Kunststoffschlauch auf ca. 20 cm La¨nge.
Ozon ist eines der sta¨rksten bekannten Oxidative und bildet mit Wasser-
stoff und Kohlenstoff Moleku¨le wie CO, CO2, H2O, H2O2 und OH, die alle auch
Absorptionslinien im untersuchten Spektralbereich aufweisen. Geringe Mengen
von Kohlenwasserstoffen finden sich aber fast unvermeidlich im untersuchten Gas
oder an den Innenwa¨nden der Zelle durch das O¨l der Vakuumpumpen und dem
beim Zusammenbau der Zelle verwendeten Epoxidharz. Ebenso sind Spuren von
H2O als Dampf oder Wasserfilm an den Wa¨nden nicht vo¨llig zu vermeiden. Auch
ko¨nnen sich mit kleinen Restmengen von Luft in der Zuleitung zum Ozongene-
rator sehr viele mo¨gliche Stickstoffverbindungen bilden. Diese Reaktionsfreude
des Ozons hat schon bei fru¨heren Arbeiten zur falschen Interpretation von Spek-
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Abbildung 5.2: Fourierspektrum von Ozon im Sichtbaren (aus [64])
tren gefu¨hrt. So wurde bei einer der ersten Ozonmessungen eine Bande des N2O5
dem Ozon zugeordnet [14] und bei dem Versuch, Ozon in einem Du¨senstrahl zu
spektroskopieren, wurden OH-Linien anfangs irrtu¨mlich fu¨r Ozon gehalten [62].
Daru¨berhinaus wirkt Ozon durch seine Reaktionsfreude auch scha¨digend auf
Organismen. Diese Eigenschaft wird zur ru¨ckstandsfreien Desinfektion, z.B. von
Trinkwasser ausgenutzt. Beim Menschen wirkt Ozon reizend auf Augen, Atem-
wege und Schleimha¨ute (MAK 0.1 ppm bzw 0.2mg/m3), bei ho¨heren Konzentra-
tionen ab 10 ppm oder la¨ngerer Inhalation besteht die Gefahr eines Lungeno¨dems
[63].
Flu¨ssiges Ozon hat eine extrem kra¨ftige, tiefblaue Fa¨rbung. Schon ein sehr
du¨nner kondensierter Ozonfilm an der Wand der Ku¨hlfalle erscheint kra¨ftig blau,
eine etwas gro¨ßere Menge dunkelviolett, nahezu schwarz (Abb. 5.4). Gasfo¨rmi-
ges Ozon ist durch seine breitbandige Absorption im roten Bereich ebenfalls
bla¨ulich, wie auch aus dem Fourierspektrum des Ozons (Abb. 5.2) im Sichtba-
ren zu erkennen ist. Dies war auch beim Blick la¨ngs durch die Absorptionszelle,
gefu¨llt mit 40mbar Ozon, schon festzustellen. Die blaue Farbe des Ozons tra¨gt
in der Da¨mmerung sogar wesentlich zur Farbe des Himmels bei [65]. Wa¨hrend
tagsu¨ber die Frequenzabha¨ngigkeit der Rayleigh-Streuung fu¨r die Blaufa¨rbung
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des Himmels verantwortlich ist, fu¨hrt nach Sonnenuntergang der lange Absorp-
tionsweg des fast streifend einfallenden Sonnenlichts in den ozonreichen Atmo-
spha¨renschichten zu einer blauen Fa¨rbung des transmittierten Lichts. Ohne Ozon,
nur durch die Rayleigh-Streuung, wu¨rde sich nach Sonnenuntergang der Himmel
zuerst gru¨nblau und mit fortschreitender Da¨mmerung leicht gelblich fa¨rben [66].
Die Eigenschaften von Ozon, instabil, explosiv, aggressiv und giftig, verlangen
einen vorsichtigen Umgang und aufwendige Handhabung bei der Pra¨paration der
zu untersuchenden Proben.
5.2.2 Produktion und Anreicherung
Ozon gelangt nach [60] als 20Vol% Lo¨sung in Chlortrifluormethan in bei Trocken-
eistemperatur zu lagernden Edelstahlflaschen in den Handel, dennoch ist es im
normalen Chemikalienhandel nicht ohne weiteres erha¨ltlich. Um auch Probleme
mit der begrenzten Lagerfa¨higkeit und Verunreinigungen durch das Lo¨sungsmittel
zu vermeiden, erschien eine Produktion vor Ort mit einem ohnehin vorhandenen
Ozon-Generator als die bessere Alternative.
In der Literatur werden vo¨llig verschiedene Verfahren zur Produktion, An-
reicherung, Aufbewahrung und Entsorgung beschrieben [61, 62], so daß eine ge-
eignete Methode selbst gefunden werden mußte. Wegen der erwarteten geringen
Intensita¨ten ist es notwendig, mo¨glichst hochkonzentriertes Ozon zu verwenden.
Dabei sollte der Druck in der Zelle auf jeden Fall unter 50mbar bleiben, um die
spektrale Auflo¨sung nicht durch Druckverbreiterung zu verschlechtern und um
die Explosionsgefahr niedrig zu halten.
Zur Ozon-Erzeugung stand der Ozon-Generator OZ 502 der Firma Fischer
Technology zur Verfu¨gung, welcher schon in einem fru¨heren Ozon-Du¨senstrahl-
Experiment [62, 67] der Arbeitsgruppe verwendet wurde. In einem Ozon-
Generator wird aus Luft oder reinem Sauerstoff in einer stillen elektrischen Ent-
ladung Ozon erzeugt. Fu¨r eine hohe Ozon-Ausbeute wurde das Gera¨t mit reinem
Sauerstoff betrieben, welcher durch eine Ku¨hlfalle mit festem Ethanol (159 ◦K)
zur Trocknung und Abku¨hlung geleitet wird. Nach den Herstellerangaben erzeugt
der Ozongenerator eine maximale Konzentration von 60 g/m3 entsprechend ca.
3Vol% O3 aus reinem Sauerstoff bei einem Durchfluß von 50 l/h [68]. Dies ent-
spricht einer absoluten Produktion von 3 g Ozon pro Stunde, welche sich durch
einen ho¨heren Durchfluß bis auf 10 g/h steigern la¨ßt, allerdings bei 500 l/h Sau-
erstoff und einer entsprechend abnehmenden Ozonkonzentration. Die erreichbare
Ozonkonzentration in einer stillen Entladungen in O2 bei Raumtemperatur ist
auf ca. 10Vol% begrenzt [61]. Bei dieser Konzentration wird in einer stillen Ent-























O  < 0.1 mbar
















mit 32 mbar Ozon
1.5 bar
Ethanol 159°K
Abbildung 5.3: Aufbau zur Pra¨paration von Ozon
Abbildung 5.4: Foto des Aufbaus zur Pra¨paration von Ozon (links) und Detail-
ansicht der Ku¨hlfalle mit flu¨ssigem Ozon (rechts)
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der stillen Entladung kann der Ozonanteil noch weiter erho¨ht werden [59, 61], fu¨r
die geforderte hohe Ozonkonzentration ist aber auf jeden Fall eine Anreicherung
des Ozons notwendig. Es wird also ein Verfahren beno¨tigt, um den Sauerstoffan-
teil des produzierten O3/O2 Gemisches zu entfernen und das hochkonzentrierte
Ozon ohne weitere Verunreinigungen in die Absorptionszelle zu transferieren.
Zur Trennung von O3 und O2 bietet sich der stark unterschiedliche Dampf-
druck bei der Temperatur des flu¨ssigen Stickstoffs (LN2) an. Bei einem Druck
unter ≈ 200mbar kann Sauerstoff bei 78 ◦K nicht mehr kondensieren, wa¨hrend
Ozon bei dieser Temperatur im flu¨ssigen Aggregatzustand existiert und nur einen
Dampfdruck von < 0.1mbar besitzt. In der Literatur [61] sind u¨ber den Dampf-
druck von Ozon bei dieser Temperatur nur sehr ungenaue Angaben zu finden,
weil sich Sauerstoff sehr gut in flu¨ssigem Ozon lo¨st bzw. an festes Ozon anlagert
und den Dampfdruck des Gemisches stark erho¨ht. Um sehr reines O3 zu erhalten,
muß das Ozon daher mehrmals destilliert werden [69, 70].
Temperatur Ozon Sauerstoff
78 ◦K (flu¨ssig Stickstoff) <0.1mbar 226mbar
90 ◦K Siedepunkt, 1 bar
116 ◦K 13mbar
136 ◦K 133mbar
159 ◦K (festes Ethanol) ≈1 bar
161 ◦K Siedepunkt, 1 bar
Tabelle 5.1: Dampfdru¨cke von O3 und O2 bei verschiedenen Temperaturen (aus
[61] und [71])
Der Aufbau der Ozonerzeugung ist in Abb. 5.3 gezeigt. Fu¨r eine Befu¨llung
der Multipasszelle (Volumen 6.1 Liter) mit maximal 40mbar werden nur ca. 0.5 g
Ozon beno¨tigt. Um wa¨hrend der Ozonerzeugung in der Ku¨hlfalle einen Druck
von ca. 10mbar aufrechtzuerhalten, mußte der Durchfluß durch den Ozongene-
rator auf 25 l/h beschra¨nkt werden, daher nahm die Erzeugung von 0.5 g Ozon
ca. 20 Minuten in Anspruch. Danach wurde das Ozon zweimal destilliert und
durch ‘Erwa¨rmung’ mit gefrorenem Ethanol bei geo¨ffneter Verbindung zur Zelle
verdampft, bis der gewu¨nschte Druck erreicht wurde. Danach wurde die Ku¨hlfalle
wieder mit LN2 geku¨hlt und die Verbindung zur Zelle geschlossen.
Die Speicherung in gefrorenem Zustand bei LN2-Temperatur ist problemlos,
allerdings sollte sichergestellt sein, daß bei einer eventuellen Erwa¨rmung der Par-
tialdruck von O3 durch ausreichend schnelles Abpumpen niedrig gehalten wird
und das Speichergefa¨ß mit einem Explosionsschutz umgeben ist. Deshalb wurde,
außer bei der Befu¨llung der Zelle, das Vorratsgefa¨ß auch fortlaufend evakuiert.
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Ein Verlust von O3 war dabei zumindest in einem Zeitraum von vielen Stun-
den nicht feststellbar und fu¨r den na¨chsten Meßtag wurde wieder neues Ozon
produziert.
Nach abgeschlossener Messung wurde das restliche Ozon in der Ku¨hlfalle und
der Meßzelle u¨ber einen Stahlwolle-Katalysator mit der Turbopumpe und der
Drehschieber-Vorvakuum-Pumpe in den Abluftschlauch gepumpt. Die Vorvaku-
um Pumpe wird mit geo¨ffnetem Gasballastventil betrieben und noch vor dem
Abluftschlauch wird Umgebungsluft zugemischt, um die Konzentration von Sau-
erstoff und eventuellem nicht katalysiertem Ozon im Abluftschlauch niedrig zu
halten. Ohne diese Maßnahme wu¨rde mit dem Pumpeno¨l der Drehschieberpumpe
im Abluftschlauch ein leicht entzu¨ndbares, explosives Gemisch entstehen.
5.2.3 Zerfall des Ozons in der Zelle
Fu¨r die Spektroskopie von Ozon ist es von entscheidender Bedeutung, den Ozon-
gehalt nach der Befu¨llung der Zelle und seine Abnahmegeschwindigkeit zu ken-
nen. Die langwierigen Meßreihen wurden auch im Hinblick auf die Mo¨glichkeit
durchgefu¨hrt, den Ozongehalt gezielt zu halbieren und mit einer zweiten Auf-
nahme desselben Spektralbereiches ein Hilfsmittel zur Unterscheidung zwischen
Ozonlinien und den Absorptionslinien anderer Moleku¨le zu bekommen. Um einen
beschleunigten Zerfall des Ozons zu erreichen, wurde eine Beleuchtung mit ei-
ner handelsu¨blichen Leuchtstoffro¨hre (120 cm lang, 36 Watt Warmton) direkt
u¨ber der Absorptionszelle aufgebaut. Eine weitere Erho¨hung der Intensita¨t konn-
te durch Reflektoren unterhalb der Zelle und oberhalb der Leuchtstoffro¨hre erzielt
werden.
Der Bruchteil x des noch vorhanden Ozons kann durch die Zunahme des
Gesamtdruckes p = p(O3) + p(O2) gegenu¨ber dem Anfangsdruck p0 bei 100%
Ozon in der abgeschlossenen Zelle u¨berwacht werden, weil durch den Zerfall von
zwei Ozonmoleku¨len drei Sauerstoffmoleku¨le enstehen (Gl. (5.1)).
p = p0(1.5− 0.5 · x) (5.2)
Zum Zeitpunkt der Messung des Anfangsdruckes p0 besteht der Inhalt der Zelle
aber nicht zu 100% aus Ozon, sondern es kann schon etwas Ozon zerfallen sein
und ein kleiner Anteil anderer Gase mit in die Zelle gelangt sein. Dies wurde
durch Subtraktion eines konstanten Druckanteils pk von den Meßwerten fu¨r p
und p0 beru¨cksichtigt.
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Abbildung 5.5: Druckanstieg mit Ozon in der Meßzelle bei unterschiedlichen Be-
leuchtungssta¨rken



























Dieser Druckanteil pk la¨ßt sich aus dem Enddruck p = p∞ nach dem vollsta¨ndigen
Zerfall mit x = 0 durch Auflo¨sen von Gl. (5.3) bestimmen:
pk = 3p0 − 2p∞ (5.4)
p∞ kann aus dem Druckanstieg in Abb. 5.5 fu¨r den Zerfall mit maximaler Be-
leuchtung mit ungefa¨hr dem 1.45-fachen des Anfangsdruckes p0 bestimmt wer-
den. Dies entspricht einem anfa¨nglichen Ozongehalt von ≈ 90%. Mit diesemWert
und Gl. (5.3) wurde der prozentuale Ozonzerfall in Abb. 5.6 berechnet. Es ergibt
sich eine Halbierung der Ozonkonzentration nach ca. 90 Minuten bei maxima-
ler Beleuchtung. Wie aus den beiden Abbildungen 5.5 und 5.6 auch zu ersehen
ist, handelt es sich dabei nicht um einen streng exponentiellen Zerfall, sondern
um eine U¨berlagerung von mehreren Zerfallsmechanismen. Diese Zerfallsmecha-
nismen sind aber selbst wiederum von der Ozonkonzentration abha¨ngig. So kann
sich z.B. mit zunehmenden Sauerstoffgehalt auch wieder Ozon aus atomarem und
molekularem Sauerstoff bilden und die Zerfallsrate verringern.
O2 +O→ O3 + 1.05 eV
Beschreibungen dieser zum Teil sehr komplexen Zerfallsmechanismen sind in [59,
61] zu finden.
Mit der beschriebenen Methode ist es nun mo¨glich, den Ozonanteil mit einer
einfachen Druckmessung zu u¨berwachen und die Zerfallsgeschwindigkeit mit Hilfe
der Beleuchtung zu steuern.
5.3 Messung
Der Ablauf einer Messung ist im wesentlichen in Kapitel 4 beschrieben. Der Un-
terschied zu einem ‘normalen’ Moleku¨l ist, daß spa¨testens nach einigen Stun-
den Meßzeit die Ozonkonzentration mit Hilfe der Zellenbeleuchtung in ungefa¨hr
1.5 Stunden halbiert wird und derselbe Spektralbereich ein zweites Mal aufgenom-
men wird. In dieser Zeit ist es mo¨glich, einen Spektralbereich von etwa 50 cm−1
abzudecken. Der weitaus gro¨ßte Teil der Zeit wird zur Justierung des Lasers
beno¨tigt, um ein modensprungfreies Durchstimmen u¨ber den gewu¨nschten Be-
reich zu erreichen. Die eigentliche Meßzeit fu¨r einen Scan von ca. 8 cm−1 betra¨gt
nur knapp 6min oder etwa 120ms pro Meßpunkt bei 2560 Meßpunkten in einem
Scan. Ein Beispiel eines solchen Scans inklusive des C2H2 Referenzspektrums und
den Signalen des 21GHz und 2GHz Etalons zeigt Abb. 5.7.
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Abbildung 5.7: Ausschnitt aus einem Scan des O3 -Spektrums
5.3.1 Verarbeitung der aufgenommenen Spektren
Es ist nun das Ziel, durch einen Vergleich der beiden aufgenommenen Spektren
mo¨glichst zuverla¨ssig die Ozonlinien von den Linien der Reaktionsprodukte zu
unterscheiden und ihre Wellenla¨nge und Intensita¨t zu bestimmen.
Zum Vergleich der beiden Spektren werden zuerst mit einem selbstentwickel-
ten Computerprogramm die Absorptionslinien in den Spektren gesucht, ihre ex-
akte Peak-Position durch Interpolation mit den benachbarten Meßpunkten be-
stimmt und fu¨r jede gefundene Line mit einer Liniensta¨rke > 5 × 10−29 cm die
Wellenzahl und die relative Intensita¨t in einer Datei gespeichert. Dies ergibt fu¨r
das erste Spektrum mit maximaler Ozonkonzentration eine Datei mit 5721 Linien
und fu¨r das zweite Spektrum mit halb zerfallenem Ozon wegen der nun kleineren
Intensita¨t eine Datei mit 5511 Linien. Aus diese beiden Dateien werden nun mit
dem folgenden Algorithmus die Ozonliniendaten bestimmt:
Fu¨r jede Linie des ersten Spektrums werden alle Linien im zweiten Spektrum
gesucht, die sich in Ihrer Position um weniger als ein maximales ∆f unterschei-
den. Hierbei ko¨nnen natu¨rlich mehr Linienpaare gefunden werden als Linien im
ersten Spektrum vorhanden sind. Fu¨r jede dieser Linienkombination wird die
Intensita¨t im ersten Spektrum und der Mittelwert der Positionen in beiden Spek-

























































Abbildung 5.8: Simulierte, gegenseitige Beeinflussung zweier Absorptionslinien
bei gleicher Intensita¨t (links) und halber Intensita¨t (rechts). Der Abstand betra¨gt
in Einheiten der Modulationstiefe δ: a) 2 δ b) 1 δ c) 0.5 δ d) 0.25 δ (Simulation
unter Verwendung von Gl. (3.4) fu¨r das WMS-Linienprofil)
um den statistischen Fehler der Wellenla¨ngenbestimmung zu verringern. Bei der
Intensita¨t dagegen ist zu erwarten, daß der Wert des ersten Spektrums deutlich
zuverla¨ssiger ist, weil hier die Ozonkonzentration doppelt so hoch ist und der
Anteil der Reaktionsprodukte noch geringer ist. Zusa¨tzlich wird fu¨r jeden Datei-
eintrag das Intensita¨tsverha¨ltnis I2/I1 zwischen zweitem und erstem Spektrum
und der Frequenzabstand ∆f der Linienpositionen mit abgespeichert.
Im Idealfall sind alle Linien, die an der gleichen Position ein Intensita¨tsverha¨lt-
nis von 0.5 aufweisen, Ozonlinien. Weil aber sowohl die Intensita¨t als auch die
Linienposition mit Fehlern behaftet sind, muß ein geeigneter Wert fu¨r den ma-
ximalen Frequenzabstand ∆f und die Toleranz des Intensita¨tsverha¨ltnisses I2/I1
festgelegt werden. Diese auftretenden Fehler entstehen nur zum Teil durch sta-
tistische Fehler; die wesentlich schwieriger zu behandelnde Fehlerursache ist die
U¨berlappung mit Linien der anwachsenden Reaktionsprodukte. Bei eng benach-
barten oder nicht aufgelo¨sten Linien fu¨hrt dies zu einer geringfu¨gigen Positions-
verschiebung durch die Wanderung des Schwerpunkts des Linienprofiles, aber vor
allem zu einer Intensita¨tsverfa¨lschung, wie in der Simulation in Abb. 5.8 illustriert
ist.
Um einen Eindruck von der Schwankungsbreite zu bekommen, ist in Abb. 5.9
der Frequenzabstand und das Intensita¨tsverha¨ltnis fu¨r alle mo¨glichen Linien-
kombinationen zwischen erstem und zweitem Spektrum dargestellt. Die gewa¨hl-
ten Intervalle fu¨r ∆f von ±100MHz und fu¨r das Intensita¨tsverha¨ltnis I2/I1 von
0.5/1.5 = 0.33 bis 0.5×1.5 = 0.75 sind als Linien eingezeichnet, ebenso der Ide-
alfall I2/I1 = 0.5 und ∆f = 0. Von den u¨ber 5500 gemessenen Linien liegen 3561
Linien innerhalb dieser Intervalle.
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Abbildung 5.9: Intensita¨tsverha¨ltnis und Frequenzabstand aller Linienkombina-
tionen
Diese vier Dateien (1. Spektrum, 2. Spektrum, alle mo¨glichen Linienkombina-
tionen aus Abb. 5.9 und alle Linienkombinationen, welche die gewa¨hlten Werte fu¨r
∆f und den Bereich des Intensita¨tsverha¨ltnisses I2/I1 erfu¨llen) sind im Internet
auf der
”
Supplementary Data“ Webseite des
”
Journal of Molecular Spectroscopy“
verfu¨gbar [72] (http://www.apnet.com/www/journal/ms.htm).
5.3.2 Zuverla¨ssigkeit der experimentellen Liniendaten
In den Abbildungen 5.10 bis 5.13 sind die Daten fu¨r I2/I1 und ∆f aus Abb. 5.9
nochmals als Funktion der Intensita¨t (umgerechnet in Liniensta¨rke) und der Wel-
lenzahl aufgetragen. Dabei sind die Punkte, welchen Linienpaaren innerhalb der
gewa¨hlten Intervalle entsprechen, schwarz und Punkte, die außerhalb liegen, rot
dargestellt.
Wie zu erwarten nimmt die Streuung sowohl von I2/I1 als auch von ∆f bei
sta¨rkeren Linien deutlich ab. Zum einen ist bei sta¨rkeren Linien die Interpolation
bei der Positionsbestimmung genauer, vor allem aber werden sta¨rkere Linien we-
niger durch benachbarte Linien beeinflußt. Die scharfe Abgrenzung in Abb. 5.11
entsteht, weil nur Linien mit eine Sta¨rke > 5 × 10−29 cm beru¨cksichtigt werden.
Fu¨r schwache Linien ist daher das Verha¨ltnis I2/I1 begrenzt.
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Abbildung 5.10: Frequenzabstand der Linienkombinationen als Funktion der
Liniensta¨rke



















































Abbildung 5.12: Frequenzabstand der Linienkombinationen als Funktion der Wel-
lenzahl
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Abbildung 5.14: Anzahl der gefundenen Linienpaare als Funktion von |∆f | fu¨r
verschiedene Toleranzfaktoren von I2/I1 . Im rechten Bild wurden nur Linien mit
viermal ho¨herer Sta¨rke beru¨cksichtigt als im linken Bild. Außerdem ist im rechten
Bild exemplarisch die Extrapolationsgerade fu¨r einen Toleranzfaktor von 2 einge-
zeichnet, deren Schnittpunkt mit der y-Achse zur Berechnung des untenstehenden
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Abbildung 5.15: Anzahl der Linien, welche sich durch die im oberen rechten Bild




Von besonderem Interesse ist jedoch die Abha¨ngigkeit dieser beiden Gro¨ßen
von der Wellenla¨nge. Die geringeren Abweichungen im mittleren Bereich sind
durch die ho¨heren Liniensta¨rken in diesem Teil des Spektrums verursacht (sie-
he U¨bersicht in Abb. 5.16). Auch das C2H2 Referenzspektrum besitzt dort mehr
und sta¨rkere Linien, so daß die Frequenzkalibrierung genauer ist. Auffa¨llig ist die
deutliche Vera¨nderung bei ca. 6455 cm−1. Oberhalb dieser Wellenzahl wurde die
erste Messung noch ohne eine zusa¨tzliche Ku¨hlfalle zwischen O3-Vorratsgefa¨ß und
Turbopumpe durchgefu¨hrt. Der Bereich unterhalb von 6455 cm−1 wurde zuletzt
gemessen, dabei war die Ozon Pra¨paration entsprechend optimiert und routiniert.
Der Einfluß eines geringen zusa¨tzlichen Dampfdruckes einiger Verunreinigungen
(wahrscheinlich Kohlenwasserstoffe aus dem Pumpeno¨l) ist also durchaus gravie-
rend bei der Ozon Herstellung.
Obwohl durch die beschriebene Prozedur viele falsche und zweifelhafte Linien
eliminiert wurden, ko¨nnen in den erzeugten Liniendaten sowohl Ozonlinien fehlen
als auch Linen der Reaktionsprodukte noch enthalten sein. Es wa¨re also inter-
essant zu wissen, wie hoch die Fehlerrate aufgrund der großen Liniendichte ist
und ob es optimale Werte fu¨r die gewa¨hlten Intervalle von I2/I1 und ∆f gibt. In
Abb. 5.14 ist die Anzahl der ausgewa¨hlten Linienpaare als Funktion von |∆f | fu¨r
verschiedene Toleranzfaktoren von I2/I1 gezeigt. Im rechten Teil wurde zusa¨tzlich
die Mindeststa¨rke der Linien um den Faktor 4 erho¨ht. Der Toleranzfaktor sagt
aus, um welchen Faktor das Verha¨ltnis I2/I1 vom idealen Wert 0.5 abweichen
darf. Z.B. bedeutet ein Toleranzfaktor von 1.5, daß fu¨r das Verha¨ltnis I2/I1 ein
Bereich von 0.33 bis 0.75 akzeptiert wird. Ein prozentuale Abweichung ist wegen
der logarithmischen Verteilung von I2/I1 nicht sinnvoll.
Die Anzahl der gefundenen Linienpaare ist in einem großen Bereich weitge-
hend unabha¨ngig von der Wahl von |∆f |. Erst in einem Abstand, der gro¨ßer ist
als der Modulationhub der WMS werden zufa¨llig benachbarte Linien gefunden.
Dies ist darauf zuru¨ckzufu¨hren, daß im Bereich des Modulationshubes sich die
Linien gegenseitig beeinflussen und nur etwa gleichstarke Linien als verschiedene
Linien erkannt werden ko¨nnen. Deutlich schwa¨chere Linien dagegen werden un-
terdru¨ckt (Veranschaulicht in Abb. 5.8, die Auswirkung ist in der Verteilung in
Abb. 5.9 und in dem Plateau der Kurven in Abb. 5.14 zu sehen).
Fu¨r den Faktor der Intensita¨tstoleranz ist die Auswirkung nicht so offensicht-
lich. Wa¨hlt man ihn zu klein, werden nur sehr wenige Linien gefunden und vie-
le aufgrund der normalen statistischen Streuung der Intensita¨tswerte eliminiert.
Wa¨hlt man ihn zu groß, so geht das eigentliche Auswahlkriterium, die Halbie-
rung der Intensita¨t der Ozonlinien, verloren. Mit folgender U¨berlegung kann ein
optimaler Wert fu¨r die Toleranz gefunden werden:
Im Bereich |∆f | > 1000MHz ist die Steigung der Kurve in Abb. 5.14 ein Maß
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fu¨r die Anzahl von Linien, welche pro Frequenzintervall im Spektrum zufa¨llig das
Kriterium fu¨r I2/I1 erfu¨llen, ohne jedoch wirklich mit den Linien im 1. Spektrum
korreliert zu sein. Bestimmt man nun den Schnittpunkt dieser Geraden mit der
y-Achse bei ∆f = 0 (in der rechten Abb. 5.14 exemplarisch eingezeichnet), so
hat man einen Wert fu¨r die Anzahl der gefundenen Linien, welche nicht zufa¨llig
die Bedingungen erfu¨llen. Bei zwei Spektren, welche in Linienposition und Inten-
sita¨t nicht miteinander korreliert sind, wu¨rde diese Gerade die y-Achse immer
im Nullpunkt schneiden. Berechnet man diesen Wert als Funktion des Toleranz-
faktors von I2/I1 erha¨lt man eine Kurve (Abb. 5.15) mit einem Maximum in
der Na¨he des Wertes 1.5 fu¨r den Toleranzfaktor, welches erwartungsgema¨ß fu¨r
ho¨here Liniensta¨rken zu kleineren Werten verschoben ist. Damit ergibt sich ein
optimaler Wert fu¨r den Toleranzfaktor und eine Besta¨tigung fu¨r die recht ho-
he Zuverla¨ssigkeit der Selektionsmethode. Von den u¨ber 5500 gemessenen Linien
sind nach diesen U¨berlegungen etwa 3000 auch wirklich Ozonlinien. Durch den
Vergleich der beiden Spektren mit den beschriebenen Selektionskriterien konnte
die Anzahl der Linien von u¨ber 5500 auf 3561 reduziert werden.
5.3.2.1 Fehler der Linienintensita¨t
Aus Abb. 5.9 und dem gewa¨hlten Intervall des Intensita¨tsverha¨ltnisses I2/I1 kann
fu¨r relative Streuung der Intensita¨ten bei einer Messung etwa zu 30% abgescha¨tzt
werden (I2/I1 entha¨lt den Fehler von zwei Messungen und zeigt daher einen
gro¨ßeren Fehler). Fu¨r eine Abscha¨tzung des absoluten Fehlers siehe Kapitel 4.
5.3.2.2 Fehler der Linienposition
Der Fehler der U¨bergangsfrequenz der gemessenen Linien kann mit drei un-
abha¨ngigen Methoden eingegrenzt werden:
• Beim Anfitten der Linien des Referenzspektrums ergibt sich ein mittler-
er quadratischer Fehler von etwa 20MHz. Dies ist nicht wesentlich gro¨ßer
als die Unsicherheit der Referenzdaten des C2H2. Bei der Bestimmung der
Linienposition kommt zu diesem Fehler noch der statistische Interpolati-
onsfehler beim Festlegen des Linienschwerpunktes der zu messenden Ab-
sorptionslinie. Der Abstand von zwei aufeinanderfolgender Datenpunkten
ist nahezu 100MHz (2560 Meßpunkte fu¨r 240GHz). Bei einem angenomme-
nen Interpolationsfehler von einigen Prozent liegt dieser Fehler damit bei
wenigen MHz.
• Beim Vergleich des 1. Spektrums mit dem 2. Spektrum ergibt sich in dem
gewa¨hlten Intervall von ∆f = ±100MHz ein mittlerer quadratischer Feh-
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ler von 34MHz (Abb. 5.9). Dieser Wert ha¨ngt natu¨rlich von dem gewa¨hlten
Intervall von ∆f ab. Bei einem kleinen Wert werden nur die ‘guten’ Lini-
enpaare selektiert, bei einem zu großen werden auch falsche Linien beru¨ck-
sichtigt, d.h. es werden Linien im 1. und 2. Spektrum miteinander vergli-
chen, welche nicht durch denselben U¨bergang verursacht werden. Die Me-
thode kann daher nicht zwischen einer statistischen Abweichung und der
Schwerpunktsverlagerung eines Linienprofils durch Anwachsen einer nicht
aufgelo¨sten Linie unterscheiden (Abb. 5.8). Außerdem wirkt sich der Fehler
der Linienposition von beiden Spektren aus, so daß der Fehler theoretisch
um den Faktor
√
2 zu groß ist.
• Der Vergleich von zugeordneten P- und R- Linien des Ozonspektrums mit
gleichem oberen Niveau und genau bekanntem Abstand der unteren Niveaus
ergibt eine mittlere Abweichung von 42MHz. Dies ist erwartungsgema¨ß der
gro¨ßte Fehler, weil verschiedene Linienpositionen miteinander verglichen
werden.
Zusammenfassend kann u¨ber den Fehler der Linienposition gesagt werden, daß
er zwischen etwa 20MHz fu¨r starke, nicht u¨berlappende Linien und etwa 50MHz
fu¨r schwa¨chere oder sich u¨berlappende Linien liegt.
5.3.3 Konzentration der Reaktionsprodukte
Mit der im vorigen Abschnitt beschrieben Software ist es mit leichten Modifika-
tionen mo¨glich, die Linien eines gemessenen Spektrums mit denen eines anderen
bekannten Spektrums zu vergleichen. Aus dem Verha¨ltnis der Intensita¨ten kann
die Konzentration des betreffenden Moleku¨ls bestimmt werden. Das Vergleichs-
spektrum kann sowohl selbst, bei bekannter Konzentration des Moleku¨ls in der
Zelle, gemessen werden, aber auch aus einer spektroskopischen Datenbank, wie
z.B. der HITRAN-Datenbank [73] stammen. In dem untersuchten Spektralbereich
standen in HITRAN Daten u¨ber CO2 und H2O zur Verfu¨gung. Damit konnte der
H2O-Gehalt mit 0.05% und der von CO2 mit etwa 0.3% im zweiten Spektrum
bestimmt werden. Diese Werte sind jedoch nur ein Anhaltspunkt, weil zum einen
die Konzentration mit jeder Zellenfu¨llung schwankt und zum anderen dieselben
Probleme wie beim Vergleich der Ozonlinien durch die hohe Liniendichte auftre-
ten.
Fu¨r H2O2 konnten in der Literatur keine Daten fu¨r den Bereich um 1.5µm
gefunden werden. Eine probeweise Fu¨llung der Zelle mit dem Dampf einer
Wasserstoffperoxid-Lo¨sung zeigte ein extrem dichtes Linienspektrum. Allerdings
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zerfa¨llt H2O2 selbststa¨ndig in H2O und O2 und ist nur in Wasser gelo¨st erha¨lt-
lich, so das der Partialdruck nur schwer bestimmt werden kann. Außerdem neigt
H2O2 durch den niedrigen Sa¨ttigungsdampfdruck (bei Raumtemperatur nur ca.
1/10 des Wertes von Wasser, ca. 2mbar) zu Nebelbildung in der Zelle. Dies trat
besonders beim Abpumpen der Zelle auf und fu¨hrte durch den H2O2-Tau auf der
Spiegeloberfla¨che zu einem Niederschlag, welcher sich glu¨cklicherweise als sehr
gut wasserlo¨slich herausstellte.
5.3.4 Druckverschiebung der Ozonlinien
Bei dem Vergleich zwischen dem ersten und zweiten Spektrum zeigte sich bei
den selektierten 3561 Linien eine mittlere Verschiebung der Linienposition um
−5MHz mit einer Standardabweichung von ±0.6MHz. Da systematische Feh-
ler bei der Wellenla¨ngenbestimmung in beiden Spektren gleichermaßen auftreten
sollten, ist dies wahrscheinlich durch die Druckverschiebung der Ozonlinien bei
einer A¨nderung von 32mbar Ozondruck auf einen Gesamtdruck von 40mbar, be-
stehend aus 16mbar O3 und 24mbar O2, verursacht. Dennoch kann der Einfluß
eines systematischen Fehlers, z.B. durch die etwas ho¨here Linienbreite bei ho¨her-
em Druck und die geringere Intensita¨t der Linien im zweiten Spektrum, nicht
sicher ausgeschlossen werden und ist in dem rein statistischen Fehler nicht ent-
halten. Diese Daten ergeben einen Hinweis auf eine mittlere Druckverschiebung
von etwa −0.6MHz/mbar bzw. −0.02 cm−1/bar von Ozon in diesem Bereich.
Die Druckverschiebung ist aber von den Quantenzahlen der am U¨bergang be-
teiligten Niveaus abha¨ngig, so das damit keine Aussage u¨ber die Verschiebung
einer einzelnen Absorptionslinie gemacht werden kann. In der Literatur sind nur
wenige Messungen der Druckverschiebung von O3 zu finden und diese sind mit
einer recht großen Unsicherheit behaftet und fu¨r niedrigere Schwingungsniveaus
durchgefu¨hrt ([74] und Referenzen darin). Die Tendenz geht aber zu einer nega-
tiven Verschiebung mit Werten in der Gro¨ßenordnung −0.005 cm−1/bar, welche
zu ho¨heren Schwingungsquantenzahlen stark zunimmt. Dies la¨ßt den ermittelten
Wert zumindest plausibel erscheinen.
5.4 Analyse des Ozonspektrums
Das gesamte Ozonspektrum von 6433 cm−1 bis 6669 cm−1 mit 3561 Linien, welche
die beschriebenen Kriterien erfu¨llen, ist in Abb. 5.16 gezeigt und in Abb. 5.17
illustriert ein Ausschnitt von 10 cm−1 die hohe Liniendichte. Die schwa¨chsten
ausgewa¨hlten Linien besitzen eine Liniensta¨rke von etwa 1× 10−28 cm.
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Abbildung 5.16: Liniensta¨rke und Position aller 3561 Linien, welche die in Ab-
schnitt 5.3.1 beschriebenen Kriterien erfu¨llen















Abbildung 5.17: Ausschnitt aus Abb. 5.16
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Abbildung 5.18: U¨bersichtsspektrum der 397 zugeordneten Linien mit gemessenen
Liniensta¨rken
Die Zuordnung und Analyse des Ozonspektrums wurde von Prof. Flaud1 vor-
genommen. Die Zuordnung erwies sich als außerordentlich schwierig, weil sich in
diesem Bereich eine Vielzahl von Schwingungsbanden u¨berlagern und durch ver-
schiedene Wechselwirkungen mit unbekannten Kopplungskonstanten gegenseitig
beeinflussen. Daher kann das verwendete Hamiltonian Modell [75] auch nicht alle
vorhandenen Wechselwirkungen beru¨cksichtigen und der Fit an die experimen-
tellen Liniendaten liefert mit einer Standardabweichung von u¨ber 300MHz auch
einen deutlich schlechteren Wert als die experimentelle Genauigkeit der Linien-
positionen.
Mit den genau bekannten Rotationsniveaus des Grundzustandes [76] und der
ungefa¨hren Lage der Bandenurspru¨nge [77, 78] konnten mit der Methode der
Kombinationsdifferenzen [14] einige Linien zugeordnet werden, welche wiederum
zur Anpassung des Modells verwendet wurden. Bei der Methode der Kombinati-
onsdifferenzen werden Linien gesucht, welche zu einer Anregung desselben oberen
Niveaus fu¨hren und deren Abstand daher durch die Energiedifferenz der Rota-
tionsniveaus des Grundzustandes gegeben ist. Auf diese Art konnten Schritt fu¨r
Schritt 397 U¨bergange zugeordnet werden.
1J.-M. Flaud, Laboratoire de Photophysique Mole´culaire Campus d’Orsay, Baˆt. 350, Uni-
versite´ Paris-Sud 91405 Orsay Cedex, jean-marie.flaud@ppm.u-psud.fr
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Diese 397 Linien sind in AnhangA.4 mit den experimentellen Intensita¨ten
und Wellenzahlen, mit ihren Schwingungsquantenzahlen ν1, ν2, ν3 und Rotations-
quantenzahlen J,Ka, Kc des asymmetrischen Rotors fu¨r den oberen (’) und unte-
ren (”) Zustand aufgelistet und das zugeordnete Spektrum mit den gemessenen
Liniensta¨rken in Abb. 5.18 gezeigt.
Im AnhangA.5, TabelleA.3 sind die experimentellen Energieniveaus mit ih-
ren Quantenzahlen, mit dem Fitfehler ∆E des Modells an die Liniendaten und
der Anzahl N der zugeordneten Absorptionslinien, welche in diesem Niveau en-
den, angegeben. Ein Stern bei der U¨bergangsenergie bedeutet, daß dieses Niveau
nicht in den Fit miteinbezogen wurde, weil sich an dieser Stelle mehrere Linien
u¨berlappen.
Der Hamilton-Operator fu¨r das Ozonmodell und die Werte fu¨r die gefunden
Moleku¨lkonstanten sind im AnhangA.5 aufgefu¨hrt und in [72] vero¨ffentlicht
5.5 Ausblick
Von ca. 3000 gemessenen Ozonlinien konnten von Prof. J.M. Flaud, einem Ex-
perten in der Moleku¨lphysik, der schon große Erfahrung mit dem Ozonmoleku¨l
gesammelt hat, bisher ca. 400 Linien zugeordnet werden. Die Limitierung auf
ca. 400 Linien ist zum einen durch das sehr komplexe Spektrum des O3 Mo-
leku¨ls und die U¨berlappung und gegenseitige Sto¨rung vieler Schwingungsban-
den der Kombinationsschwingungen verursacht. Zum anderen entstehen durch
O3 sehr viele Reaktionsprodukte, die zusa¨tzliche Absorptionslinien erzeugen und
mit Ozonlinien u¨berlappen oder mit ihnen verwechselt werden ko¨nnen.
Eine experimentelle Verbesserung, welche all diese Probleme drastisch redu-
zieren ko¨nnte, wa¨re die Ku¨hlung der Absorptionszelle auf ca. 150 ◦Kmit folgenden
Effekten:
• Die Anzahl der thermisch besetzten Rotationsniveaus des Grundzustandes
wu¨rde verringert werden. Das Ozonspektrum wu¨rde sich dadurch verein-
fachen und die verbleibenden Rotationsniveaus wa¨ren sta¨rker besetzt, wo-
durch ihre Liniensta¨rke sich erho¨hen wu¨rde.
• Ein Großteil der entstehenden Reaktionsprodukte hat bei dieser Tempe-
ratur keinen nennenswerten Dampfdruck mehr und auch ihre Entstehung
la¨uft langsamer ab. H2O und H2O2, Moleku¨le mit einem besonders dichten
und sto¨renden Linienspektrum, wu¨rden nahezu vollsta¨ndig kondensieren.
Um einen Niederschlag auf der Spiegeloberfla¨che und dem Eintrittsfenster
zu verhindern wa¨re es wichtig, diese Fla¨chen deutlich wa¨rmer zu halten
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als die Zellenwa¨nde. Die Abnahme der Ozonkonzentration durch Zerfall in
Sauerstoff wu¨rde sich ebenfalls stark verlangsamen und dadurch die fu¨r die
Messung zur Verfu¨gung stehende Zeit erho¨hen.
• Wie in Abschnitt 2.4.3.1 erla¨utert, wu¨rde bei gleicher Dichte (und halbier-
tem Druck) durch die geringere Dopplerbreite die Auflo¨sung und auch die
Absorption in der Linienmitte um ca. 30% gegenu¨ber der Raumtempera-
tur steigen. Wird zusa¨tzlich noch die Dichte erho¨ht, wu¨rde die Absorption
sogar noch weiter zunehmen, solange die Doppler- gegenu¨ber der Druckver-
breiterung dominierend ist.
Mit dieser Maßnahme ko¨nnte also die Auflo¨sung und Empfindlichkeit gesteigert
und gleichzeitig das gemessene Spektrum vereinfacht werden. Somit wa¨re eine
bessere Ausgangsposition fu¨r die Analyse der Spektren geschaffen. Zusa¨tzlich
ha¨tte man durch einen Vergleich der gemessenen Liniensta¨rken bei verschiedenen
Temperaturen eine weiteres Hilfsmittel zur Auswertung, mit dem man Ru¨ck-
schlu¨sse auf das Energieniveau des Ausgangszustands ziehen kann. Leider stand
keine ku¨hlbare Absorptionszelle zur Verfu¨gung und eine Neukonstruktion ha¨tte
den Zeitrahmen dieser Arbeit u¨berschritten, zumal die Schwierigkeiten bei der
Zuordnung erst in der Endphase der experimentellen Arbeit deutlich wurden.
Zusammenfassung
Es wurde eine Methode zur Produktion und Anreicherung von Ozon vorgestellt,
mit welcher sehr reines und hochkonzentriertes O3 erzeugt wurde. In Verbin-
dung mit dem in Kapitel 4 beschriebenen Spektrometer gelang es erstmals von
6433 cm−1 bis 6669 cm−1 ein Absorptionspektrum von Ozon aufzunehmen. Von
u¨ber 5500 gemessenen Linien sind nach dem beschriebenem experimentellen Kri-
terium etwa 3000 Linien auch tatsa¨chlich von Ozon verursacht. Davon konnten
bisher nahezu 400 Linien aus der (205) und (007) Schwingungsbande der 7. Po-
lyade zugeordnet werden.
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Resonator
Der maximal erreichbaren La¨nge des Absorptionsweges in Vielfachreflexionszellen
ist bei einigen 100m Wegla¨nge durch zunehmendes Volumen, Spiegeldurchmesser
und Justieraufwand eine Grenze gesetzt.
So wurden in den letzten Jahren versta¨rkt Methoden entwickelt, um die lan-
ge Lebensdauer von Photonen in einem optischen Resonator sehr hoher Gu¨te
zur Absorptionsmessung auszunutzen. Der dabei entstehende effektive Absorp-
tionsweg Leff kann die in Multipasszellen erreichbaren Wegla¨ngen um mehrere
Gro¨ßenordnungen u¨bertreffen.
Neben dem sehr langen Absorptionsweg ist ein weiterer Vorteil eines optischen
Resonators das im Vergleich zu einer Multipasszelle kleinere Probenvolumen (≈
400 cm3 gegenu¨ber ≈ 6000 cm3 bei den in dieser Arbeit verwendeten Zellen) und
damit auch ein kompakterer Versuchsaufbau. Dazu kommt die Mo¨glichkeit, bei
ausreichender Intensita¨t dopplerfreie Sa¨ttigungsspektroskopie [3] durchfu¨hren zu
ko¨nnen. Nicht zuletzt sind die Kosten und der konstruktive Aufwand fu¨r einen
optischen Resonator kleiner als fu¨r eine Multipasszelle.
In der Literatur werden diese Verfahren, welche die Intensita¨tsu¨berho¨hung
oder die Verla¨ngerung des Absorptionsweges in einem optischen Resonator aus-
nutzen, auch mit dem Oberbegriff ‘Cavity Enhanced Spectroscopy’ bezeichnet
[12].
In diesem Kapitel werden die Mo¨glichkeiten untersucht, die WMS mit den
Vorteilen eines optischen Resonators als Absorptionszelle zu kombinieren. Zuerst
wird ein U¨berblick u¨ber die Auswirkungen einer Absorption im Resonator und
die Umsetzung in eine meßbare Gro¨ße gegeben. Danach werden die Modifizie-
rungen des experimentellen Aufbaus gegenu¨ber der WMS in einer Multipasszelle
beschrieben und die untersuchten Ansa¨tze vorgestellt. Anschließen wird das Po-
tential dieser Methoden diskutiert.
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6.1 Meßmethoden fu¨r die Absorption in einem
Resonator
6.1.1 Abklingzeit
Am bekanntesten und am weitesten verbreitet ist die Cavity-Ringdown-
Spektroskopie (CRDS), bei der direkt die Abklingzeit τ eines optischen Reso-
nators gemessen wird. Durch Absorption innerhalb des Resonators wird dessen
Gu¨te und damit auch die Abklingzeit verringert. Urspru¨nglich zur Messung von
Spiegelreflektivita¨ten gedacht, haben O’Keefe und Deacon [79] erstmals im Jahr
1988 die Bestimmung der Abklingzeit zur Messung der Absorption in einem op-
tischen Resonator verwendet.
Wenn zum Zeitpunkt t = 0 aus dem Resonator die Intensita¨t I0 austritt und
kein weiteres Licht mehr eingekoppelt wird, kann die abklingende, austretende





















Bei ungleichen Spiegeln R1 und R2 und unter Beru¨cksichtigung des Verlustfaktors




R1R2 · V (6.2)
Der effektive Absorptionsweg Leff errechnet sich aus der mittleren Lebensdauer
der Photonen τ im Resonator multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit c.
Leff = c · τ = D · 1
1−R (6.3)
78
6.1. Meßmethoden fu¨r die Absorption in einem Resonator
Wenn sich zwischen den Spiegeln eine Gasprobe mit dem Absorptionskoeffizien-
ten α befindet, wird der Verlust pro Durchgang (1 − R) um die resultierende











+ c α (6.4)
6.1.2 Phasenverschiebung
Ein optischer Resonator kann auch als ein Speicher fu¨r Licht (Photonen) angese-
hen werden, analog zu einem Kondensator als Speicher fu¨r Strom (Elektronen).
Die Abklingzeit des Resonators entspricht der Zeitkonstanten τ = RC beim Ent-
laden eines Kondensators C mit einemWiderstand R. An einem solchen RC-Glied
erfa¨hrt ein Wechselstrom mit der Kreisfrequenz Ω eine Phasenverschiebung Φ und
eine Abschwa¨chung der Amplitude. Vo¨llig analog hierzu wird auch die Inten-
sita¨tsmodulation (mit der Kreisfrequenz Ω) von Licht, welches in einen optischen
Resonator eintritt, beim Austritt um Φ phasenverschoben und gegenu¨ber der aus-
tretenden unmodulierten Intensita¨t abgeschwa¨cht sein. Die Phasenverschiebung
Φ betra¨gt:
tanΦ = −Ωτ (6.5)




Demonstriert wurde diese Methode von Engeln et al [81].
6.1.3 Mittlere Transmission
Eine Variante, welche ohne zeitaufgelo¨ste Messung der Intensita¨t auskommt und
einen vereinfachten experimentellen Aufbau zula¨ßt ist die Integrated Cavity Out-
put Spectroscopy (ICOS) [82, 83, 84]. Bei dieser wird die mittlere Transmis-











(1−R + αD)︸ ︷︷ ︸
1 fu¨r α = 0
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ImT ∝ 1−R
(1−R + αD) (6.7)












+ . . .
und fu¨r αD  (1−R):
≈ 1− αD
1−R = 1− αLeff (6.8)





Leff : effektiver Absorptionsweg
6.1.3.1 Integrationsmethoden
Fu¨r die praktische Messung dieser mittleren Transmission des Resonators wird ei-
ne Methode beno¨tigt, um u¨ber einen freien Spektralbereich (Free Spectral Range,
FSR) des Resonators zu integrieren. Dazu bieten sich verschiedene Maßnahmen
an, um das Transmissionssignal des Resonators zu gla¨tten.
Eine Mo¨glichkeit ist es, die Breite des spektralen Laserprofils dem FSR an-
zupasssen und dabei eine rechteckige Form zu wa¨hlen. Na¨herungsweise kann das
durch eine schnelle Strommodulation erreicht werden. Diese Modulationsfrequenz
sollte auf der einen Seite mo¨glichst schnell sein, um eine gute Mittelung zu er-
reichen, auf der anderen Seite darf sie nicht ho¨her als die Linienbreite des Lasers
ohne Modulation (einige 100KHz bei dem verwendeten Diodenlaser) sein, weil
sonst einzelne Seitenba¨nder entstehen wu¨rden. Die gleiche Wirkung hat die Ver-
wendung eines gepulsten Lasers, dessen Pulsdauer ku¨rzer als die Umlaufzeit des
Resonators ist. Dadurch hat die Interferenz im Resonator keinen Einfluß mehr
auf die Transmission.
Die effektivste Methode ist es aber, den Spiegelabstand und damit die Reso-
natorparameter so zu wa¨hlen, daß die Modenstruktur des Resonators eine quasi-
kontinuierliche Transmission u¨ber einen FSR gewa¨hrleistet [85]. Dazu muß die
Entartung von longitudinalen und transversalen Moden (siehe [80]), z.B. in ei-
nem konfokalen Resonator, vermieden werden. In [85] wurde eine gu¨nstige Anord-































Abbildung 6.1: Aufbau zur Wellenla¨ngen-Modulationsspektroskopie in einem
optischen Resonator
gewa¨hlt wurde. Werden in einem solchen Resonator die ho¨heren transversalen
Moden durch eine absichtlich ‘schlecht’ angepaßte Einkopplung des Lichtes mit
angeregt, ist fu¨r praktisch jede Laserfrequenz eine Mode resonant.
Diese quasi-kontinuierliche Transmission kann noch weiter verbessert werden,
indem einer oder mehrere der Einkoppelparameter (Strahlwinkel zur optischen
Achse des Resonators, Spiegelabstand, Strahldivergenz) moduliert werden [83].
Diese drei Methoden
• Strommodulation im 10–100KHz Bereich oder gepulster Laserbetrieb
• quasi-kontinuierliche Transmission durch ein dichtes Modenspektrum
• Modulation von Einkoppelparametern z.B. Resonatorla¨nge, Strahlwinkel
ko¨nnen auch miteinander kombiniert werden und erga¨nzen sich.
6.2 Experimenteller Aufbau
Der optische Resonator besteht aus 2 Spiegeln (Newport 10CV00SR.40T 1), die
nach Herstellerangaben eine Reflektivita¨t von > 99.96% fu¨r die Wellenla¨nge
810±50 nm besitzen. Fu¨r den mechanischen Aufbau des Resonators wurde ei-
ne schon vorhandenen Absorptionszelle mit Vakuum Kleinflanschen (KF 40/25)
1Newport GmbH; Holzhofallee 19, D-64295 Darmstadt,
http://www.newport.com
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an den Enden verwendet. Fu¨r diese Zelle wurden Spiegelhalterungen konstruiert,
welche die Justierung der Spiegel an der evakuierten Zelle ermo¨glichten. Eine
der Halterungen wurde mit einem ringfo¨rmigen Piezoaktuator (Piezomechanik
GmbH HPSt 150/20–15/12 2) versehen, um den Abstand zwischen den Spiegeln
vera¨ndern zu ko¨nnen. Der Abstand zwischen den Spiegeln betra¨gt 113 cm und mit
einem Zwischenstu¨ck 124 cm. Der etwas la¨ngere Resonator zeigte eine gleichma¨ßi-
gere Transmission aufgrund des besser verteilten Modenspektrums (siehe voriger
Abschnitt), so daß ausschließlich diese Variante benutzt wurde.
Der Versuchsaufbau (Abb. 6.1) entspricht prinzipiell dem bei der WMS mit
einer Vielfachreflexionszelle (siehe Kap. 4, Seite 35). Der wesentliche Unterschied
ist die starke Lichtabschwa¨chung in der Gro¨ßenordnung von 10−5 hinter dem
optischen Resonator, wa¨hrend bei der Vielfachreflexionszelle noch etwa 50%
transmittiert werden. Wegen dieser extrem geringen Intensita¨t wird auf den
Referenzstrahl und die Intensita¨tsnormierung verzichtet. Als Detektor wird ei-
ne Silizium-Fotodiode verwendet (Siemens BPW 34). Obwohl sie eine relative
große empfindliche Fla¨che besitzt (2.6× 2.6mm) betra¨gt ihre NEP (Noise Equi-
valent Power) bei Raumtemperatur nur 4 × 10−14W/√Hz. Zur Umwandlung
des Fotodiodenstroms wird ein selbstgebauter Versta¨rker mit dem integrierten
FET-Operationsversta¨rker OPA655 (Burr-Brown) verwendet, der durch sein ge-
ringes Eingangstromsrauschen von 1.3 fA/
√
Hz das Rauschen des Detektors nicht
weiter erho¨ht. Um Sto¨reinflu¨ße von außen weitgehend zu vermeiden wird dieser
Versta¨rker mit Batterien betrieben.
6.3 Kombination mit einer Modulationstechnik
Mit den bisher beschriebenen Meßmethoden fu¨r die Abklingzeit τ ergibt sich ein
direktes, nicht derivatives Spektrum mit einem unbekannten Untergrund, analog
zur beschriebenen Problematik bei konventionellen Absorptionszellen. Bei CRDS
Messungen von τ wird daher im allgemeinen ein Vergleichsspektrum ohne absor-
bierendes Gas gemessen.
Die Kombination der oben beschriebenen Meßmethoden mit einem modulati-
onsspektroskopischen Verfahren sollte die Unterdru¨ckung des Untergrundes und
eine Verbesserung der Empfindlichkeit ermo¨glichen.
In der Tat wurde am NIST (National Institute of Standards) mit NICE-
OHMS (Noise Immune Cavity Enhanced Optical Heterodyne Spectroscopy)
[30, 31] die bisher ho¨chste Empfindlichkeit erreicht. Bei diesem Verfahren wird
2Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH, Berg am Lain Str. 64, D-81673 Mu¨nchen,
http://www.piezomechanik.com
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die 1-Ton-Modulationsspektroskopie (Kapitel 3.2) in Verbindung mit einem
optischen Resonator, dessen Modenabstand der Modulationsfrequenz entspricht,
verwendet. Der optische Resonator wird auf die Laserfrequenz stabilisiert und
die Modulationsfrequenz wiederum auf den Modenabstand des Resonators, so
daß sowohl die Laserfrequenz als auch die beiden Seitenba¨nder in Resonanz
sind und transmittiert werden. Dieses Verfahren ist allerdings durch den extrem
hohen Stabilisierungsaufwand und der geringen Durchstimmbarkeit nicht zur
Spektroskopie geeignet, sondern wurde als Frequenznormal konzipiert.
Bei den beiden folgenden Verfahren wird die mittlere Transmission des Re-
sonators, wie in Abschnitt 6.1.3 beschrieben, gemessen. Dieses Signal wird
in einem Lock-In-Versta¨rker auf der Modulationsfrequenz bzw. ihrer zweifa-
chen Frequenz nachgewiesen. Beide beruhen auf dem Prinzip der Wellenla¨ngen-
Modulationsspektroskopie, unterscheiden sich aber in der Art und Weise wie die
Frequenzverschiebung des Laserlichtes erreicht wird.
6.3.1 Wellenla¨ngenmodulation am Laser
Das Spektrum in Abb. 6.2 wurde analog zu dem Vorgehen mit einer Multipass-
zelle aufgenommen. Es wurde 1mbar H2O-Dampf in den Resonator gefu¨llt. Fu¨r
den Modulationshub des Lasers wurde der optimale Wert (siehe Abschnitt 3.1)
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Abbildung 6.2: WMS mit einem optischen Resonator
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von etwa 2200MHz bei einer Frequenz von 110Hz gewa¨hlt. Das Transmissions-
ignal wurde auf der doppelten Frequenz in einem Lock-In-Versta¨rker detektiert.
Die U¨bersteuerung der starken Linien wurde absichtlich in Kauf genommen, um
den Untergrund besser beurteilen zu ko¨nnen. Die beiden vollsta¨ndig sichtba-
ren Absorptionslinien sind (nach der Hitran-Datenbank [73]) bei 12259.16 cm−1
(1.5 × 10−25 cm) und 12261.97 cm−1 (2.4 × 10−25 cm). Mit der Liniensta¨rke der
linken Linie (1.5 × 10−25 cm) und einem angenommenen Signal zu Untergrund
Verha¨ltnis von 4 ergibt sich ein nachweisbarer Absorptionskoeffizient von etwa
2.5×10−8 cm−1 (mit Gl. (2.4)). Bei der Analyse des direkten Transmissionssignal
zeigte es sich, daß nur etwa ein Drittel der gemessenen Intensita¨t hinter dem
Resonator von der induzierten Emission des Lasers verursacht wird. Der restli-
che Anteil ist der spontan emittierte Untergrund des Lasers, der in der normalen
Laserstrahlung nur etwa 1% ausmacht, aber durch die große spektrale Breite
von den Spiegeln des Laserresonators wesentlich besser transmittiert wird als die
eigentliche Laserwellenla¨nge. Diese Annahme kann durch den Betrieb des La-
sers knapp unterhalb der Schwelle mit ausschließlich spontaner Emission getestet
werden.
6.3.2 Ein neuer Ansatz: Doppler-modulierte WMS
(DOMICOS)
Die Grundidee hierbei ist die Erzeugung der Frequenzverschiebung durch den
Doppler-Effekt an den bewegten Spiegeln des Resonators. Das Verfahren ent-
spricht bis auf die Modulation der oben beschrieben Messung der mittleren Trans-
mission und wurde daher DOMICOS (Doppler Modulated Integrated Cavity Out-
put Spectroscopy) genannt.
Der Effekt einer Frequenzverschiebung bei bewegten Resonatorspiegeln wird
in der Fachliteratur an einigen Stellen erwa¨hnt [86, 87] und als sto¨render Effekt
beim schnellen Abstimmen eines Resonators untersucht.
Die Geschwindigkeit, mit der sich der Abstand D der Spiegel a¨ndert, wird mit
vs bezeichnet. Die Wellenla¨nge wa¨hrend der Abklingzeit des Resonators ist dabei






















mit ∆D = vs · t und λ = λ0 +∆λ
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Dieses Ergebnis ist gleichbedeutend mit der Aussage, daß die Ordnung der longi-
tudinalen Moden beim Abklingen der Intensita¨t im Resonator trotz La¨ngena¨nde-
rung konstant bleibt.
Die na¨chste sich stellende Frage ist nun, ob mit diesem Effekt eine ausreichend
große Frequenzverschiebung fu¨r die Modulationsspektroskopie erreicht werden
kann. Setzt man in Gl. (6.9) die Abklingzeit τ des Resonators ein, ergibt sich fu¨r











Bemerkenswert ist, daß die erreichbare Frequenzverschiebung unabha¨ngig von
der Resonatorla¨nge D ist. Wenn die Linienbreite der zu messenden Absorptions-
linie durch ein Doppler-Profil gegeben ist, ist die no¨tige Frequenzverschiebung in
der Gro¨ßenordnung des Dopplereffektes am Moleku¨l. Mit der thermischen Ge-
schwindigkeit vM der Moleku¨le (siehe Doppler-Verbreiterung Seite 10) ist die














Bei einer thermischen Geschwindigkeit der Moleku¨le von etwa 300m/s und einer
angenommenen Resonator Finesse (pi/(1 − R)) von etwa 10000 ergibt sich eine
notwendige Spiegelgeschwindigkeit vs in der Gro¨ßenordnung von 10 cm/s. Sowohl
der Wert fu¨r die Finesse als auch der Wert fu¨r die Spiegelgeschwindigkeit sind
zwar technisch mo¨glich, aber mit den vorhandenen Spiegeln und Piezoelement
nicht ganz erreichbar.
Aus der Kapazita¨t des Piezoelements (C=6000 nF) und dem Verstellweg
(12µm bei 150Volt) kann der Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit vs
(La¨ngena¨nderung s des Piezoelements pro Zeit), der Spannung U und dem no¨ti-

















s · A · I (6.13)
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Abbildung 6.3: Demonstration des DOMICOS-Verfahrens
Um die Stro¨me von einigen Ampere aufzubringen waren die zur Verfu¨gung stehen-
den Piezo-Spannungsversorgungen zu leistungsschwach. Die Lo¨sung brachte ein
handelsu¨blicher Audioversta¨rker. Bei einer Modulationsfrequenz von f = 5.1 kHz
(das ergibt eine ‘audiogerechte’ Impedanz von etwa 5Ohm) konnte eine Spitze-
Spitze Spannungsamplitude von 40Volt am Piezoelement erreicht werden. Mit
I = C ·U ·2pif ergibt sich ein Strom von etwa 4 Ampere und eine Spiegelgeschwin-
digkeit vs von 5 cm/s. Bei diesem Strom ist auch die thermische Belastbarkeit des
Piezoelements durch die entstehende Verlustleistung erreicht. Weitere Probleme
entstanden durch die elektromagnetische Beeinflussung des Detektors durch den
Modulationsstrom, selbst wenn als Eintritt des optischen Resonators der Spiegel
mit dem Piezoelement gewa¨hlt wurde und der Detektor sich in mehr als einem
Meter Entfernung am anderen Spiegel befand. Außerdem entwickelte das Piezo-
element bei dieser Betriebsart eine enorme Lautsta¨rke, so daß der Zugang zum
Experiment nur noch mit Geho¨rschutz mo¨glich war.
Bei niedrigen Amplituden ist das Signal direkt auf der Modulationsfrequenz
deutlich gro¨ßer als auf der zweifachen Modulationsfrequenz, so daß zur De-
monstration dieses Effekts nicht die zweite Harmonische, sondern das Signal
direkt auf der Modulationsfrequenz nachgewiesen wird. Abb. 6.3 zeigt ein De-
monstrationsspektrum mit vier H2O-Linien bei den Wellenzahlen 12254.52 cm
−1
(2.0× 10−23 cm), 12254.96 cm−1 (1.3× 10−25 cm), 12255.90 cm−1 (2.8× 10−26 cm)
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Abbildung 6.4: Direktes Transmissionssignal des Spektrums aus Abb. 6.3
und 12256.27 cm−1 (5.1 × 10−25 cm) bei einem Wasserdampfdruck von etwa
20mbar im Resonator. Die Frequenzen und Liniensta¨rken sind wiederum aus
der HITRAN-Datenbank entnommen [73]. Gleichzeitig wurde auch die mittlere
Transmission mit aufgezeichnet und in Abb. 6.4 nochmals vergro¨ßert dargestellt.
Bei der ersten und sta¨rksten Linie (12254.52 cm−1) ist die Absorption so stark,
daß so gut wie keine Intensita¨t mehr auf der Absorptionswellenla¨nge durch den
Resonator gelangt. Zur Bestimmung der Nachweisempfindlichkeit wurde die
schwa¨chste der vorhandenen Linien bei 12255.90 cm−1 mit einer Liniensta¨rke
von 2.8 × 10−26 cm gewa¨hlt. Bei 20mbar entspricht das nach Gl. (2.4) einem
Absorptionskoeffizient von etwa 4 × 10−7 cm−1. Fu¨r das DOMICOS–Signal ist
das in etwa die Nachweisgrenze, fu¨r das direkte Transmissionssignal kann noch
ein Signal zu Untergrund Verha¨ltnis von 3 angenommen werden.
Aus dem direkten Transmissionssignal (Abb. 6.4) kann auch der effektive
Absorptionsweg im Resonator abgescha¨tzt werden. Fu¨r die sta¨rkste Linie bei
12254.52 cm−1 mit 2.0 × 10−23 cm Liniensta¨rke gilt sicherlich (1 − R)  αD,
so daß dieses Signal als ein nahezu 100% Signal angesehen werden kann. Die
schwa¨chste Linie (12255.90 cm−1) erzeugt ein Signal von etwa 5% dieses Wertes.
Fu¨r dieses Signal muß das Licht bei dem Absorptionskoeffizient der Linie von
4 × 10−7 cm−1 eine Strecke von 1250m zuru¨cklegen. Das Licht wird somit etwa
87
WMS in einem optischen Resonator
1000mal reflektiert bevor es den Resonator verla¨ßt, das entspricht einer Spiegel-
reflektivita¨t von nur 99.9%, deutlich unter den Herstellerangaben von 99.96%.
Auch die Transmission durch den Resonator war mit etwa 2 × 10−5 wesentlich
niedriger als nach Gl. (6.7) zu erwarten war. Bei Fresnel–Zahlen in der Gro¨ßenord-
nung von 100 (Die freie O¨ffnung der Spiegel hat ca. 20mm Durchmesser) sollten
aber nur transversale Moden sehr hoher Ordnung nennenswerte Beugungsverluste
erleiden [88]. Fu¨r den Fall, daß die Spiegel ihre Spezifikationen erfu¨llen, bleibt als
Erkla¨rung eine Verschlechterung der Spiegeleigenschaften durch Verschmutzung
oder eine starke Anregung von transversalen Moden sehr hoher Ordnung.
6.4 Ausblick: Erreichbare Empfindlichkeit
6.4.1 Analyse der DOMICOS-Linienform
Das gemessene Signal la¨ßt sich theoretisch wie die WMS in Kapitel 3 (Seite 21)
als Fourierkomponente der Modulationsfrequenz Ω in dem Transmissionssignal














fu¨r ein konstantes α ergibt sich daraus in U¨bereinstimmung mit Gl. (6.7)
ImT ∝ τ = D
c
· 1
1−R + αD (6.14)
Nun a¨ndert sich aber mit der Zeit t auch die Frequenz des Lichtes (siehe 6.9)
und damit die Absorption pro Durchgang αD. Fu¨r eine Frequenzverschiebung
die klein ist gegen die Linienbreite gilt dafu¨r in erster Na¨herung mit dem Absorp-
tionsprofil P (ν − ν0) (normiert auf P (0) = 1) und seiner Ableitung P ′ = dP/dν:
αD(t) = αD (1 + P ′ ·∆ν) = αD
(




Die zeitabha¨ngigen Verluste im Resonator beschreiben die Steigung der Abkling-
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6.4. Ausblick: Erreichbare Empfindlichkeit
Das ist ein Integral der Form
∫∞
0 exp (−x− ax2)dx, welches auf die Fehlerfunktion
erf(x) zuru¨ckgefu¨hrt werden kann (siehe auch Gl. (A.8) Seite 99). Hier ist der
Wert dieses Integrals fu¨r |a|  1 in der Umgebung a = 0 von Interesse. Mit
einer unendlichen oberen Integrationsgrenze divergiert dieses Integral aber fu¨r
a < 0. In der Realita¨t wird die Absorption durch eine Frequenzverschiebung nur
verringert, aber niemals negativ werden, dies kann durch ein endliches Integral
beru¨cksichtigt werden.∫ ∞
0
exp (−x− ax2) dx ≈
∫ 5
0
exp (−x− ax2) dx ≈ 1− 2a+ 12a2 . . . (6.17)
Die willku¨rliche Festlegung des Wertes 5, entsprechend einer Integration bis zu
5 · τ , verursacht keinen großen Fehler, weil hierbei schon schon mehr als 99% der
austretenden Intensita¨t beru¨cksichtigt sind und fu¨r a  1 die obere Integrati-
onsgrenze in einem weiten Bereich fast ohne Einfluß auf den Wert des Integrals
ist. Mit diesen U¨berlegungen wurde die erste und zweite Ableitung nach a von∫ 5
0 exp (−x− ax2) dx um den Wert a = 0 numerisch bestimmt und fu¨r die Rei-
henentwicklung verwendet.
Durch eine Substitution mit den Werten von Gl. (6.16) ergibt sich fu¨r a:
a =
αDP ′ν
2 c · (1−R + αD)2 · vs =
αD




Die Spitze–Spitze Amplitude des relativen DOMICOS-Signals als Funktion der
maximalen Spiegelgeschwindigkeit vs errechnet sich aus der Fourierkomponen-
te auf der Modulationsfrequenz Ω bei Beru¨cksichtigung des linearen Glieds in
Gl. (6.17):
Ass = 2 · αD




Dabei ist αD die Absorption pro Durchgang des nicht verschobenen Laserlichtes
und P ′ν etwa das Verha¨ltnis der absoluten Frequenz der Linienposition zur Lini-
enbreite oder bei einem Dopplerprofil ungefa¨hr das Verha¨ltnis Lichtgeschwindig-
keit zu Moleku¨lgeschwindigkeit c/vm. Exakt ergibt sich bei einem Doppler-Profil













Wie erwartet ist das Signal quadratisch von der Anzahl der Umla¨ufe
1/((1−R + αD) und linear von der Spiegelgeschwindigkeit abha¨ngig und pro-
portional zur Ableitung des Linienprofils. Zum Vergleich das Signal auf der Mo-
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dulationsfrequenz Ω bei einer Wellenla¨ngenmodulation am Laser mit dem Fre-
quenzhub ∆νmod:
Ass = 2 · αD
(1−R + αD) · P
′∆νmod (6.21)
Das DOMICOS–Signal fu¨r kleine Frequenzverschiebungen bei Detektion auf der
Modulationsfrequenz entspricht dem Signal der WMS, wobei der Frequenzhub bei
der Wellenla¨ngenmodulation der Frequenzverschiebung wa¨hrend der Abklingzeit
entspricht.
6.4.2 Verbesserungen
• Selektion langlebiger Photonen: Der effektive Absorptionsweg kann prinzi-
piell durch eine verzo¨gerte Detektion noch weiter verla¨ngert werden. Hierzu
wird der Laser periodisch abgeschaltet und die Detektion erfolgt danach in
einem zeitlich verschobenen Intervall. Dadurch werden nur Photonen detek-
tiert die sich eine gewisse Mindestzeit im Resonator befunden haben und
deshalb einen la¨ngeren effektiven Absorptionsweg Leff ‘gesehen’ haben. Der
Preis fu¨r diese Vergro¨ßerung des relativen Signals ist die exponentielle Ab-
nahme der nutzbaren Intensita¨t. Sinnvoll ist dieser Ansatz fu¨r einen Resona-
tor mit ruhenden Spiegeln daher nur, wenn die Empfindlichkeit nicht schon
durch Detektorrauschen oder dem Schrotrauschen des Lichtes limitiert ist.
Im Fall von DOMICOS wa¨re das Zeitintervall zwischen dem Abschalten des
Lasers und dem Start der Detektion bestimmend fu¨r die Frequenzverschie-
bung, so daß das Signal mit anwachsendem τ quadratisch ansteigen wu¨rde
(solange die Frequenzverschiebung kleiner als die Dopplerbreite ist).
• Spiegelreflektivita¨t: Dasselbe gilt natu¨rlich auch bei einer Erho¨hung der
Spiegelreflektivita¨t, allerdings noch mit dem Vorteil eine nur linear abneh-
menden Intensita¨t. Hier sollte eine Verbesserung um etwa den Faktor 10
(also 99.99%) mo¨glich sein.
• La¨ngerer Resonator: Damit wird sowohl der Absorptionsweg als auch die
Mittelung des Transmissionssignals verbessert. Die Grenzen sind durch die
Abmessungen des Experiments und den anwachsenden Modenquerschnitt
auf den Spiegeln, welche eventuell Beugungsverluste zur Folge haben, gege-
ben.
• Ho¨here Laserintensita¨t: Die Limitierung durch Detektorrauschen kann da-
durch eliminiert werden. Die erreichbare relative Empfindlichkeit fu¨r die
Intensita¨tsa¨nderung hinter dem Resonator kann durch weitere Optimie-
rung sicherlich u¨ber den erreichten Wert von etwa 10−2 erho¨ht werden.
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Der Bereich von 10−6, welcher mit dem Aufbau mit der Multipasszelle er-
zielt wurde, ist durch die ho¨heren Transmissionsfluktuationen sicher nicht
mo¨glich. Mit einer Intensita¨tsnormierung und ho¨herer Intensita¨t erscheinen
etwa 10−4 durchaus realistisch. Bei der Selektion langlebiger Photonen bie-
tet sich die Kombination mit einem gepulsten Laser an, falls die gewu¨nschte
spektrale Auflo¨sung dies erlaubt.
• Modulationshub: Die erreichte Frequenzverschiebung bei DOMICOS be-
tra¨gt nur etwa 1/10 des optimalen Frequenzhubes. Mit den ersten bei-
den Verbesserungsvorschla¨gen, der Selektion langlebiger Photonen und der
Erho¨hung der Spiegelreflektivita¨t wird auch dieser Wert verbessert. Eine
andere Mo¨glichkeit ist die Anwendung fu¨r schmalere Absorptionslinien, wie
sie z.B. durch den Lamb-Dip bei der Sa¨ttigungsspektroskopie entstehen [3].
Mit einer Optimierung durch alle genannten Verbesserungvorschla¨ge ko¨nnte eine
Empfindlichkeit von < 10−10 cm−1 (Absorptionsweg > 10000m bei einer relativen
Empfindlichkeit von 10−4) erreicht werden, sowohl mit einer Wellenla¨ngenmodu-
lation am Laser als auch mit dem DOMICOS Verfahren.
Zusammenfassung
Die beste der hier vorgestellten Ansa¨tze fu¨r eine Absorptionsmessung in einem
optischen Resonator ist die Wellenla¨ngenmodulation am Laser mit einer erreich-
ten Empfindlichkeit von 2.5× 10−8 cm−1, eine deutliche Verbesserung gegenu¨ber
dem Ergebnis der direkten mittleren Transmission von etwa 2× 10−7 cm−1. Das
DOMICOS Verfahren konnte bis zu einer Empfindlichkeit von 4× 10−7 cm−1 de-
monstriert werden. Bei allen Methoden ist die Empfindlichkeit durch die sehr
geringe Intensita¨t und das dadurch bedingte starke Detektorrauschen limitiert.
Eine weitere Beschra¨nkung ist die zu geringe Spiegelreflektivita¨t, deren Gru¨nde
nicht endgu¨ltig gekla¨rt werden konnten. Die DOMICOS-Methode wu¨rde aber
durch eine ho¨here Reflektivita¨t u¨berproportional profitieren, weil nicht nur der
Absorptionsweg verla¨ngert werden wu¨rde, sondern auch die Amplitude der Fre-
quenzverschiebung zunehmen wu¨rde.
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7. Zusammenfassung
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung, Realisierung und Optimierung
eines hochempfindlichen, derivativen Laserabsorptionsspektrometers zur Messung
extrem schwacher Absorptionslinien von Moleku¨len.
Zu diesem Zweck wurden die drei existierenden modulationsspektro-
skopischen Methoden, die 1-Ton-, die 2-Ton- und die Wellenla¨ngen-
Modulationsspektroskopie, miteinander verglichen. Dieser Vergleich wurde
erstmals nicht nur im Hinblick auf die Linienform, Signalgro¨ße und Detektions-
frequenz durchgefu¨hrt, sondern auch unter Beru¨cksichtigung der mo¨glichen
Modulationstechniken (Laserdiodenstrom, externer elektrooptischer Modu-
lator und Verstimmen des Laserresonators) und der Unterdru¨ckung des
Untergrundes, hervorgerufen durch Interferenzstrukturen (Fringes). Diese
nicht vo¨llig vermeidbaren Interferenzstrukturen sind typischerweise bei der
Laserabsorptionsspektroskopie verantwortlich fu¨r die Begrenzung der Nach-
weisempfindlichkeit. Der entscheidende Vorteil, der sich aus diesem Vergleich
fu¨r die Wellenla¨ngen-Modulationsspektroskopie ergibt, ist die Eigenschaft,
u¨ber schmale Interferenzstrukturen zu mitteln. Eine selbstgebaute elektro-
nische Normierung des Detektorsignals auf einen Referenzlichtstrahl erlaubt
die vollsta¨ndige Kompensation des durch die niedrige Modulationsfrequenz
verursachten 1/f -Rauschens der Intensita¨t. Daru¨berhinaus wird durch die
Normierung das Meßsignal unabha¨ngig von der Intensita¨t des Lasers.
Damit wurde eine relative Empfindlichkeit bis zu ∆I/I = 2 × 10−6 erreicht.
In Verbindung mit einer Vielfachreflexionszelle mit 50m Absorptionsweg fu¨hrt
dies zu einem nachweisbaren Absorptionskoeffizienten von etwa 4 × 10−10 cm−1.
Das ist zum gegenwa¨rtigen Zeitpunkt die ho¨chste erreichte Empfindlichkeit fu¨r
Doppler-limitierte Spektroskopie, die im praktischen Einsatz einen großen Wel-
lenla¨ngenbereich abzudecken vermag.
Als Lasersystem fu¨r das Spektrometer wurde ein Diodenlaser mit externem Reso-
nator und einem großen, modensprungfreien Durchstimmbereich verwendet. Der
Aufbau dieses externen Resonators wurde zuvor in der Diplomarbeit des Ver-
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fassers [39] entworfen und realisiert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde
der Laserresonator u¨ber den urspru¨nglichen Wellenla¨ngenbereich um 800 nm hin-
aus fu¨r die Bereiche um 1.3µm und 1.5µm erweitert. Daru¨berhinaus wurde eine
elektronische Regelung fu¨r das Piezoelement des Laserresonators entwickelt. Die-
se gewa¨hrleistet einen weitgehend linearen Verstellweg des Piezoelements und
konstanten Modulationshub fu¨r die Wellenla¨ngenmodulation. Hiermit ist ein mo-
densprungfreier, nahezu linearer und hysteresefreier Durchstimmbereich von ma-
ximal 9 cm−1(270GHz), entsprechend mehr als 2 nm, in der Umgebung von 1.5µm
erreicht worden. In der Umgebung um 800 nm wurden 12 cm−1 (360GHz) oder
etwa 0.8 nm erreicht.
Fu¨r die spektroskopische Anwendung wurde ein Programm geschrieben, das aus
einem gleichzeitig aufgenommen Referenzspektrum und einem Etalonsignal mit
2GHz Periode eine pra¨zise Wellenla¨ngenkalibrierung des aufgenommen Spek-
trums ermo¨glicht. Der mittlere Fehler bei der Positionsbestimmung einer Absorp-
tionslinie betra¨gt mit dieser Methode nur noch etwa 20MHz und ist damit deut-
lich kleiner als bei der herko¨mmlichen Methode durch eine Wellenla¨ngenmessung
am Anfang und Ende eines Einzelspektrums mit einem Michelson-Wavemeter
und anschließender Interpolation auf jeden Meßpunkt.
Mit diesem Laserabsorptionsspektrometer gelang es erstmals, das Absorptions-
spektrum von Ozon im Bereich von 6433 bis 6669 cm−1 aufzunehmen. Von circa
3000 gemessenen Ozonlinien konnten in Zusammenarbeit mit Prof. J.-M. Flaud
vom Laboratoire de Photophysique Mole´culaire in Orsay nahezu 400 Linien zu-
geordnet werden. Um diese Messung zu ermo¨glichen war es notwendig, zuvor
eine Methode zur Pra¨paration und Handhabung von reinem O3 zu finden und ein
Verfahren zur Unterscheidung der O3-Linien von den Absorptionslinien der Reak-
tionsprodukte und Verunreinigungen wie z.B. CO2, H2O, H2O2 und verschiedenen
Kohlenwasserstoffen zu entwickeln. Dies wird durch einen Vergleich von zwei Oz-
onspektren mit unterschiedlicher Ozonkonzentration erreicht. Mit der Software,
welche fu¨r diese Methode programmiert wurde und den Vergleich zweier Spek-
tren ermo¨glicht, kann auch die Konzentration von Moleku¨len in einer Gasprobe in
der Absorptionszelle ermittelt werden. Hierzu sind Referenzdaten u¨ber Linienpo-
sitionen und Liniensta¨rken des nachzuweisenden Moleku¨ls notwendig, entweder
aus einem vorher gemessenen Spektrum oder einer Moleku¨ldatenbank wie z.B.
HITRAN [73].
Im letzten Teil der Arbeit wurde die Mo¨glichkeit untersucht, die Vielfachreflexi-
onszelle durch einen optischen Resonator hoher Gu¨te zu ersetzen. Die Vorteile
in der Verwendung eines optischen Resonators sind ein kleineres Volumen der
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Absorptionszelle, ein kompakterer Aufbau und ein la¨ngerer a¨quivalenter Absorp-
tionsweg. Trotz des la¨ngeren Absorptionsweges konnte durch die sehr niedrige
Intensita¨t am Detektor und dem hohen Anteil von Interferenzeffekten zum Un-
tergrund keine ho¨here Empfindlichkeit erreicht werden.
Allerdings wurde dabei eine der Wellenla¨ngen-Modulationstechnik verwand-
tes Verfahren entwickelt, mit der derivative Spektroskopie in einem optischen
Resonator mo¨glich ist, ohne die Laserstrahlung modulieren zu mu¨ssen. Die not-
wendige Frequenzverschiebung des Lichtes wird dabei durch den Dopplereffekt
an den bewegten Spiegeln des optischen Resonators verwirklicht.
Damit wurde eine prinzipiell neue Methode aufgezeigt, wie mit relativ ein-
facher Ausstattung, unkritischer Justierung und ohne aufwendige Stabilisierung
Absorptionsspektroskopie in einem optischen Resonator realisiert werden kann.






A.1 Faltungen und Integrale von Gauß- und
Lorentz-Profilen
Gauß-Profil
Ein Gauß-Profil G(x) mit einer FWHM-Linienbreite a (Full Width at Half Ma-
ximum) und einem Maximum von 1 wird beschrieben durch:





Der Zusammenhang zwischen der FWHM-Linienbreite a des Gauß-Profils und












a = 1.064× a (A.2)
Lorentz-Profil
Ein Lorentz-Profil L(x) mit einer FWHM-Linienbreite b und einem Maximum





Analog zum Gauß-Profil ergibt sich durch Integration der Zusammenhang zwi-













Mit dem Faltungssatz und den bekannten Fouriertransformierten der Einzelprofile
[89] kann gezeigt werden, daß die Faltung zweier Gauß-Profile (G1 ∗ G2) wieder




2 ergibt. Ebenso erha¨lt man aus der
Faltung zweier Lorentz-Profile (L1 ∗L2) wieder ein Lorentz-Profil, allerdings mit
der Breite b = b1 + b2. Die Faltung zwischen einem Lorentz- und einem Gauß-
Profil zu einem sogenannten Voigt-Profil ist dagegen wesentlich komplizierter und
wird im folgenden behandelt.
Voigt-Profil



















Leider existiert fu¨r dieses Integral keine analytische Lo¨sung. Auch fu¨r die resul-
tierende Linienbreite gibt es nur empirische Na¨herungslo¨sungen [19]. Allerdings
ist es zur Bestimmung von ∆ν gar nicht notwendig die ganze Funktion V (y) zu
kennen, sondern es ist ausreichend die Fla¨che unter dem Voigt-Profil, welches auf






V (y) dy (A.6)
Das Integral einer Faltungsfunktion ergibt sich nach [90] aus dem Produkt der






















Schwieriger ist es, den Wert V (0) fu¨r die Normierung zu bestimmen. Fu¨r den
Spezialfall V (0) ist Gl. (A.5) ebenfalls nicht analytisch lo¨sbar.
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A.1. Faltungen und Integrale von Gauß- und Lorentz-Profilen
Mit dem Faltungssatz und den Fouriertransformierten von Gauß- und Lorentz-

























































































Die Funktion (A.9) muß sich fu¨r ab an das Integral (A.2) eines Gauß- und fu¨r
b a an das Integral (A.4) fu¨r ein Lorentz-Profil anna¨hern. Hieraus ergibt sich
eine einfache Na¨herung fu¨r (A.9) aus der Addition von (A.2) und (A.4) mit einer
















Die prozentuale Abweichung dieser Na¨herung vom exakten Wert der Funktion

























Abbildung A.1: Prozentuale Abweichung der Na¨herung (A.10) fu¨r ∆ν vom exak-
ten Wert (A.9) als Funktion des Verha¨ltnisses b/a
A.2 Modulationsarten
Im folgenden sind einige Beispiele fu¨r die verschiedenen Modulationsarten auf-
gefu¨hrt. Dabei zeigt die linke Abbildung jeweils das Zeitbild und die rechte das
Frequenzbild, auf der Ordinate ist der Real-Teil der Amplitude (in willk. Einhei-
ten) aufgetragen.
A.2.1 Amplitudenmodulation
Die erste Abbildung zeigt eine Amplitudenmodulation mit dem Modulationsgrad
m=1, der Tra¨gerfrequenz ω = 1 und der Modulationsfrequenz Ω = 0.1 gezeigt.





















Um die urspru¨ngliche Tra¨gerfrequenz ganz zu unterdru¨cken, muß die Modulation
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der Amplitude negative Werte annehmen. Dies wird in der HF-Technik auch
eine Biphase-Modulation genannt, weil dies gleichbedeutend mit einem Phasen-
wechsel von 180 ◦ ist. Dies ist im folgenden Diagramm, ebenfalls im Zeit- und
Frequenzbild, dargestellt.





















A.2.2 Frequenz- und Phasenmodulation
Eine Phasenmodulation mit einer konstanten Frequenz Ω und dem Phasenhub
∆φ, auch als Modulationsindex bezeichnet, entspricht einer Frequenzmodulation
mit dem Frequenzhub ∆ω = ∆φ Ω, weil die momentane Frequenz die zeitliche
Ableitung der Phase ist.
ei(
φ︷ ︸︸ ︷
ωt+∆φ sin (Ωt)) = ei(
dφ
dt︷ ︸︸ ︷
ω+∆φ Ω cos (Ωt))t
Erst wenn keine konstante Frequenz, sondern ein Spektrum wie, z.B. bei der
Nachrichtenu¨bertragung, aufmoduliert wird, unterscheiden sich Phasen- und Fre-
quenzmodulation.
Die Fourierreihe einer Phasenmodulation ergibt sich mit der Bessel-Identita¨t,
welche auch umgekehrt zur Bestimmung der Besselfunktionen Jn(x) verwendet
wird:












inΩt + (−1)nJn(∆φ) e−inΩt
)]
In den folgenden Diagrammen ist als Beispiel eine Phasenmodulation fu¨r zwei
verschiedene Werte von ∆φ jeweils im Zeit- und Frequenzbild dargestellt. Fu¨r
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die Tra¨gerfrequenz wurde wieder ω = 1 und die Modulationsfrequenz Ω = 0.1
gewa¨hlt. Bei einem großen Phasenhub von ∆φ = 6 ist das Aufkommen ho¨her-
er Seitenba¨nder zu beobachten. Diese sind auf der einen Seite der Tra¨gerfre-
quenz gegenphasig und auf der anderen gleichphasig, so daß ein wandernder
‘Schwerpunkt’ der Seitenba¨nder entsteht. Im Grenzfall eine langsamen Frequenz-
modulation (Anzahl der Seitenba¨nder →∞) entspricht dies einer zeitlichen Fre-
quenza¨nderung der Tra¨gerfrequenz.
Wenn sich Amplituden- und Phasenmodulation u¨berlagern, ergeben sich Sei-
tenba¨nder mit unterschiedlichem Betrag der Amplitude, also einem asymmetri-
schen Intensita¨tsprofil, wie beim Vergleich des Frequenzbildes von AM- und PM-
Modulation versta¨ndlich wird.











Phasenmodulation mit einem Hub von ∆φ = 1






























































T1, T2 LM 394 N Monolithisches NPN Transistorpaar
T3 BC 556 B PNP-Transistor
OP1, OP2 OP07 Operationsversta¨rker
P1, P2 Photodioden
Das Hauptelement dieser Schaltung ist das Transistorpaar T1, T2. Es dient als
einstellbarer Stromteiler des Photodiodenstromes von P2. Das Teilerverha¨ltnis
der Kollektorstro¨me IC2/IC1 ergibt sich durch die exponentielle Transistorkennli-
nie:








Fu¨r das Transistorpaar wird ein sogenanntes ‘matched’ Paar verwendet, welches
auf demselben Chip untergebracht ist und nur sehr geringe Toleranzen aufweist.
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Dadurch ist gewa¨hrleistet, daß beide Transistoren dieselbe Temperatur und Kenn-
linie besitzen. U¨ber OP1 wird der Kollektorstrom von T1 und T3 auf den gleichen
Wert geregelt (‘balanciert’), indem das Teilerverha¨ltnis von T1, T2 gea¨ndert wird.


















Fu¨r den 800 nm Bereich werden Silizium PIN-Dioden (Kontron PIN-6D oder
Infineon BPW 34), fu¨r die Bereiche um 1.3µm und 1.5µm werden Germanium
Dioden verwendet (Judson Infrared J16-8SP-R05M-HS 1). Eine detaillierte Be-
schreibung des Entwurfs und der Spezifikationen von solchen ‘Balanced Detectors’
ist in [50] zu finden.
Fu¨r die Anwendung in dieser Arbeit wurden noch einige Modifikationen durch-
gefu¨hrt:
• Die beiden Z-Dioden (ZPD5.1) begrenzen die Gegenspannung fu¨r die Ge-
Photodioden, welche nicht u¨ber 5Volt liegen darf. Wegen dem relativ ho-
hen Dunkelsperrstrom der Ge-Dioden (≈ 10µA) gegenu¨ber dem der Si-
Dioden (≈ 10 nA) wurde u¨ber R6, R7 und die Spannungsteiler R8, R9 eine
Kompensationsmo¨glichkeit hinzugefu¨gt. Beide Maßnahmen sind nur fu¨r die
Ge-Dioden notwendig.
• OP2 dient als Pufferung des Ausgangsignals, um Sto¨reinflu¨sse vom Regel-
kreis mit OP1 fernzuhalten.
• Durch den variablen Strahlteiler im Experiment kann das Intensita¨ts-
verha¨ltnis von Signal und Referenzstrahl auf P2 und P1 immer nahe am
optimalen Wert von 2:1 gehalten werden. Daher kann fu¨r das Ausgangssi-
gnal eine hohe Versta¨rkung durch ein extrem hohes Verha¨ltnis von R1/R2
gewa¨hlt werden.








































OP1, OP2 TL072 2 Operationsversta¨rker in einem IC
7805, 7905 Spannungsregler fu¨r +5 Volt und -5 Volt
Das Piezo Element (Piezomechanik GmbH PSt 150/5/60 VS10 DMS) ist mit ei-
ner Meßbru¨cke mit Dehnungsmeßstreifen ausgestattet (mit den Anschlußkabeln
gelb/weiß und braun/gru¨n). Das relative Signal dieser Meßbru¨cke fu¨r die maxi-
male La¨ngena¨nderung des Piezoelementes liegt im Promille Bereich, so daß die
Spannungsa¨nderung fu¨r den gesamten Verstellbereich nur wenige mV betra¨gt
und eine Auflo¨sung des Signals weit unter einem µV notwendig ist. Um das Aus-
gangsignal frei von Sto¨rspannungen zu halten wird die Erzeugung der ±5V Re-
ferenzspannung fu¨r die Meßbru¨cke mit dieser Schaltung direkt im Lasergeha¨use
vorgenommen (siehe Abb. 4.3) und das Ausgangssignal auch dort um den Fak-
tor 100 mit dem Operationsversta¨rker OP2 angehoben. Dieses Signal ergibt den
Ist-Wert fu¨r die Piezoregelung.
A.3.3 Piezoregelung
Der Unterschied zu einem normalen Regelkreis besteht bei dieser Piezoregelung
in der Aufspaltung in ein langsames Stellglied, den Hochspannungsversta¨rker
0–150Volt, und ein schnelles Stellglied, die niedrige Spannung am Masseanschluß















den und trotzdem der Spannungsbereich bis 150Volt genutzt werden. Ermo¨glicht
wird diese Vorgehensweise durch die potentialfreien Anschlu¨ße des Piezoelements,
die nicht mit seinem Metallgeha¨use verbunden sind.
Fu¨r die eigentliche Regelung wurde ein PI-Regler nach [91] aufgebaut mit
einer empirischen Anpassung der Regelkonstanten. Der Hochspannungsversta¨rker
wird u¨ber ein sehr langsames Integrierglied angesteuert, so daß alle schnellen




Tabelle A.1: 397 zugeordnete Linien fu¨r die (205) und (007) Schwingungszusta¨nde
von 16O3, die U¨bergangsenergie E
′ − E ′′ ist in [cm−1], die Liniensta¨rke S in
[10−30 cm] angegeben
E′ − E′′ S ν′1ν′2ν′3 J ′ K′a K′c ν′′1 ν′′2 ν′′3 J ′′ K′′a K′′c
6503.66932 1434 007 36 1 36 000 37 1 37
6509.04152 1106 007 34 1 34 000 35 1 35
6514.16062 1866 007 32 1 32 000 33 1 33
6519.06542 2195 007 30 1 30 000 31 1 31
6522.02687 612 205 37 0 37 000 38 0 38
6523.74427 2695 007 28 1 28 000 29 1 29
6526.02222 2728 007 27 0 27 000 28 0 28
6527.10317 1977 205 35 0 35 000 36 0 36
6528.19837 3138 007 26 1 26 000 27 1 27
6530.36812 3302 007 25 0 25 000 26 0 26
6530.71032 2706 205 33 1 32 000 34 1 33
6531.98147 967 205 33 0 33 000 34 0 34
6532.42692 4144 007 24 1 24 000 25 1 25
6534.39102 2291 205 32 1 32 000 33 1 33
6534.50482 3933 007 23 0 23 000 24 0 24
6535.74217 1411 205 30 5 26 000 31 5 27
6536.44702 4135 007 22 1 22 000 23 1 23
6536.68672 2130 205 31 0 31 000 32 0 32
6536.99767 4178 205 30 3 28 000 31 3 29
6538.01912 3145 205 29 5 24 000 30 5 25
6538.40717 6496 007 21 0 21 000 22 0 22
6538.73557 2735 205 29 3 26 000 30 3 27
6538.98987 1774 205 30 1 30 000 31 1 31
6539.04552 2403 205 29 2 27 000 30 2 28
6540.23232 3337 007 19 2 17 000 20 2 18
6540.23232 3337 007 20 1 20 000 21 1 21
6540.27547 1843 205 28 5 24 000 29 5 25
6541.21627 2397 205 29 0 29 000 30 0 30
6541.52532 2687 205 28 3 26 000 29 3 27
6542.10512 3798 007 19 0 19 000 20 0 20
6542.46817 1896 205 27 5 22 000 28 5 23
6543.29807 3726 205 27 3 24 000 28 3 25
6543.42882 3282 205 28 1 28 000 29 1 29
6543.51952 4104 205 27 2 25 000 28 2 26
6543.80412 4523 007 18 1 18 000 19 1 19
6544.21172 2370 007 17 2 15 000 18 2 16
6544.35662 1527 007 17 1 16 000 18 1 17
6544.62857 2423 205 26 5 22 000 27 5 23
6545.27287 2216 205 26 4 23 000 27 4 24
6545.55932 2384 205 27 0 27 000 28 0 28
6545.58662 3827 007 17 0 17 000 18 0 18
6545.88417 3568 205 26 3 24 000 27 3 25
6546.72957 3337 205 25 5 20 000 26 5 21
6547.34907 3132 205 25 4 21 000 26 4 22
6547.67052 2622 205 25 3 22 000 26 3 23
6547.69467 2803 205 26 1 26 000 27 1 27
6547.81442 2253 007 15 1 14 000 16 1 15
6547.85007 5098 205 25 2 23 000 26 2 24
6547.92747 886 007 15 2 13 000 16 2 14
6548.81342 1700 007 15 0 15 000 16 0 16
6549.45922 3546 205 24 4 21 000 25 4 22
6550.06052 5920 205 24 3 22 000 25 3 23
6550.32042 2150 007 14 1 14 000 15 1 15
6550.78447 3320 205 24 2 23 000 25 2 24
6550.99207 1997 007 13 1 12 000 14 1 13
6551.40592 2734 007 13 2 11 000 14 2 12
6551.45737 3998 205 23 4 19 000 24 4 20
6551.78287 7985 205 24 1 24 000 25 1 25
6551.84532 4538 205 23 3 20 000 24 3 21
6551.90137 2525 007 13 0 13 000 14 0 14
6552.00097 7766 205 23 2 21 000 24 2 22




E′ − E′′ S ν′1ν′2ν′3 J ′ K′a K′c ν′′1 ν′′2 ν′′3 J ′′ K′′a K′′c
6552.76937 3554 205 22 5 18 000 23 5 19
6553.27667 6676 007 12 1 12 000 13 1 13
6553.45462 5079 205 22 4 19 000 23 4 20
6553.71507 6046 205 23 0 23 000 24 0 24
6554.05362 5921 205 22 3 20 000 23 3 21
6554.44337 3155 007 11 1 10 000 12 1 11
6554.59767 3289 007 11 2 9 000 12 2 10
6554.68267 3849 205 21 5 16 000 22 5 17
6554.73602 8257 205 22 2 21 000 23 2 22
6554.86207 3982 007 11 0 11 000 12 0 12
6555.36952 6180 205 21 4 17 000 22 4 18
6555.68027 7036 205 22 1 22 000 23 1 23
6555.82062 6516 205 21 3 18 000 22 3 19
6555.97427 8688 205 21 2 19 000 22 2 20
6556.03777 6734 007 10 1 10 000 11 1 11
6556.45307 7952 205 21 1 20 000 22 1 21
6556.55222 5020 205 20 5 16 000 21 5 17
6557.26052 6191 205 20 4 17 000 21 4 18
6557.45527 2564 007 9 0 9 000 10 0 10
6557.48537 5918 205 21 0 21 000 22 0 22
6557.86197 6878 205 20 3 18 000 21 3 19
6558.37192 5373 205 19 5 14 000 20 5 15
6558.50582 8383 205 20 2 19 000 21 2 20
6559.08487 6305 205 19 4 15 000 20 4 16
6559.39837 9928 205 20 1 20 000 21 1 21
6560.1511 6506 205 19 1 18 000 20 1 19
6560.1511 6506 205 18 5 14 000 19 5 15
6560.81127 2103 205 17 6 11 000 18 6 12
6560.87557 5714 205 18 4 15 000 19 4 16
6561.13397 9333 205 19 0 19 000 20 0 20
6561.48402 8776 205 18 3 16 000 19 3 17
6561.87382 7766 205 17 5 12 000 18 5 13
6561.97832 1379 007 36 1 36 000 35 1 35
6562.09317 8360 205 18 2 17 000 19 2 18
6562.30862 397 007 5 0 5 000 6 0 6
6562.52402 2353 205 16 6 11 000 17 6 12
6562.60547 4971 205 17 4 13 000 18 4 14
6562.92917 8602 205 18 1 18 000 19 1 19
6563.15792 8093 205 17 3 14 000 18 3 15
6563.37227 8593 205 17 2 15 000 18 2 16
6563.55052 5612 205 16 5 12 000 17 5 13
6563.67647 11199 205 17 1 16 000 18 1 17
6564.16587 2663 205 15 6 9 000 16 6 10
6564.20627 1639 007 34 1 34 000 33 1 33
6564.29567 5893 205 16 4 13 000 17 4 14
6564.55312 9346 205 17 0 17 000 18 0 18
6564.91462 7980 205 16 3 14 000 17 3 15
6565.17897 5029 205 15 5 10 000 16 5 11
6565.75467 3396 205 14 6 9 000 15 6 10
6565.93132 6956 205 15 4 11 000 16 4 12
6566.18107 2023 007 32 1 32 000 31 1 31
6566.27192 9132 205 16 1 16 000 17 1 17
6566.52012 7999 205 15 3 12 000 16 3 13
6566.75812 4247 205 14 5 10 000 15 5 11
6566.78512 9204 205 15 2 13 000 16 2 14
6567.02142 9386 205 15 1 14 000 16 1 15
6567.29237 2562 205 13 6 7 000 14 6 8
6567.52057 7004 205 14 4 11 000 15 4 12
6567.93327 1683 007 30 1 30 000 29 1 29
6568.14012 7040 205 14 3 12 000 15 3 13
6568.29032 5428 205 13 5 8 000 14 5 9
6568.78877 4642 205 12 6 7 000 13 6 8
6569.05897 6872 205 13 4 9 000 14 4 10
6569.42557 10223 205 14 1 14 000 15 1 15
6569.46652 2354 007 28 1 28 000 27 1 27
6569.67437 7095 205 13 3 10 000 14 3 11
6569.77237 4758 205 12 5 8 000 13 5 9




E′ − E′′ S ν′1ν′2ν′3 J ′ K′a K′c ν′′1 ν′′2 ν′′3 J ′′ K′′a K′′c
6570.18307 12319 205 13 1 12 000 14 1 13
6570.22762 6862 007 27 0 27 000 26 0 26
6570.22762 6862 205 11 6 5 000 12 6 6
6570.54952 8421 205 12 4 9 000 13 4 10
6570.76297 3449 007 26 1 26 000 25 1 25
6571.18612 10812 205 12 3 10 000 13 3 11
6571.20962 2079 205 11 5 6 000 12 5 7
6571.43612 8430 007 25 0 25 000 24 0 24
6571.51572 899 007 5 0 5 000 4 0 4
6571.72437 9292 205 12 2 11 000 13 2 12
6571.83137 3552 007 24 1 24 000 23 1 23
6571.98987 6410 205 11 4 7 000 12 4 8
6572.38577 9311 205 12 1 12 000 13 1 13
6572.43802 5128 007 23 0 23 000 22 0 22
6572.50037 5053 007 7 0 7 000 6 0 6
6572.62392 5349 205 11 3 8 000 12 3 9
6572.68687 7899 007 22 1 22 000 21 1 21
6572.96432 1697 205 9 6 3 000 10 6 4
6573.00302 8239 205 11 2 9 000 12 2 10
6573.09542 2837 007 10 1 10 000 9 1 9
6573.21307 4043 007 21 0 21 000 20 0 20
6573.24437 1973 007 9 0 9 000 8 0 8
6573.29222 7509 007 20 1 20 000 19 1 19
6573.38152 5676 205 10 4 7 000 11 4 8
6573.55787 2558 007 12 1 12 000 11 1 11
6573.69462 8569 205 11 0 11 000 12 0 12
6573.78057 4733 007 19 0 19 000 18 0 18
6573.81122 2007 007 14 1 14 000 13 1 13
6573.85032 1817 007 16 1 16 000 15 1 15
6573.88912 1875 007 11 0 11 000 10 0 10
6573.92802 2794 205 9 5 4 000 10 5 5
6574.02907 3953 205 10 3 8 000 11 3 9
6574.12457 9984 007 13 0 13 000 12 0 12
6574.12457 6266 007 17 0 17 000 16 0 16
6574.20747 6266 007 13 1 12 000 12 1 11
6574.20747 7008 007 15 0 15 000 14 0 14
6574.25792 7008 007 11 1 10 000 10 1 9
6574.25792 8231 007 17 2 15 000 16 2 14
6574.29137 8231 007 17 1 16 000 16 1 15
6574.29137 3668 205 8 6 3 000 9 6 4
6574.40332 3668 007 15 1 14 000 14 1 13
6574.44672 3174 007 13 2 11 000 12 2 10
6574.46832 850 007 15 2 13 000 14 2 12
6574.55087 581 205 10 2 9 000 11 2 10
6574.72077 8447 205 9 4 5 000 10 4 6
6574.92537 6073 205 20 4 17 000 20 4 16
6575.15747 579 205 10 1 10 000 11 1 11
6575.21307 10527 205 8 5 4 000 9 5 5
6575.37152 3477 205 9 3 6 000 10 3 7
6575.50657 8050 205 7 6 1 000 8 6 2
6575.79602 3005 205 9 2 7 000 10 2 8
6575.93867 8710 205 17 6 11 000 17 6 12
6575.93867 9743 205 9 1 8 000 10 1 9
6576.01247 9743 205 8 4 5 000 9 4 6
6576.13607 5305 205 18 5 14 000 18 5 13
6576.45117 705 205 7 5 2 000 8 5 3
6576.67102 3326 205 8 3 6 000 9 3 7
6576.70502 7260 205 6 6 1 000 7 6 2
6576.81172 619 205 16 6 11 000 16 6 10
6576.86212 600 205 18 4 15 000 18 4 14
6577.25527 1063 205 7 4 3 000 8 4 4
6577.63742 4537 205 6 5 2 000 7 5 3
6577.73312 3339 205 8 1 8 000 9 1 9
6577.76797 9836 205 17 4 13 000 17 4 14
6577.85347 475 205 16 5 12 000 16 5 11
6577.91492 2458 205 7 3 4 000 8 3 5
6578.37597 6583 205 7 2 5 000 8 2 6




E′ − E′′ S ν′1ν′2ν′3 J ′ K′a K′c ν′′1 ν′′2 ν′′3 J ′′ K′′a K′′c
6578.52607 3120 205 7 1 6 000 8 1 7
6578.59937 8800 205 16 4 13 000 16 4 12
6578.63302 692 205 15 5 10 000 15 5 11
6578.87822 1228 205 7 0 7 000 8 0 8
6579.05992 9356 205 13 6 7 000 13 6 8
6579.11032 1134 205 6 3 4 000 7 3 5
6579.37157 6111 205 14 5 10 000 14 5 9
6579.58632 1452 205 5 4 1 000 6 4 2
6579.61817 2722 205 6 2 5 000 7 2 6
6579.70962 7250 205 12 6 7 000 12 6 6
6580.05702 1400 205 13 5 8 000 13 5 9
6580.11097 2480 205 6 1 6 000 7 1 7
6580.13852 8616 205 14 4 11 000 14 4 10
6580.25457 1019 205 5 3 2 000 6 3 3
6580.31167 4527 205 11 6 5 000 11 6 6
6580.67547 1813 205 4 4 1 000 5 4 2
6580.70212 1530 205 12 5 8 000 12 5 7
6580.73937 2652 205 5 2 3 000 6 2 4
6580.8349 6120 205 13 4 9 000 13 4 10
6580.91412 878 205 5 1 4 000 6 1 5
6581.19172 6397 205 5 0 5 000 6 0 6
6581.29612 7016 205 11 5 6 000 11 5 7
6581.34692 1823 205 4 3 2 000 5 3 3
6581.36987 2505 205 9 6 3 000 9 6 4
6581.48237 2334 205 12 4 9 000 12 4 8
6581.51377 1487 205 13 3 10 000 13 3 11
6581.82312 1065 205 10 5 6 000 10 5 5
6581.85282 1573 205 4 2 3 000 5 2 4
6581.85282 3196 205 8 6 3 000 8 6 2
6581.9079 3196 205 37 0 37 000 36 0 36
6582.08017 288 205 11 4 7 000 11 4 8
6582.10407 1307 205 12 3 10 000 12 3 9
6582.22962 1622 205 7 6 1 000 7 6 2
6582.29302 4330 205 4 1 4 000 5 1 5
6582.33197 5826 205 9 5 4 000 9 5 5
6582.39087 4112 205 3 3 0 000 4 3 1
6582.58902 1673 205 6 6 1 000 6 6 0
6582.74387 6420 205 11 3 8 000 11 3 9
6582.77857 1085 205 8 5 4 000 8 5 3
6582.88952 3765 205 3 2 1 000 4 2 2
6583.10287 3886 205 3 1 2 000 4 1 3
6583.17432 3853 205 7 5 2 000 7 5 3
6583.27622 3955 205 10 3 8 000 10 3 7
6583.31577 2297 205 3 0 3 000 4 0 4
6583.47447 5125 205 10 2 9 000 10 2 8
6583.52037 507 205 6 5 2 000 6 5 1
6583.57872 5190 205 8 4 5 000 8 4 4
6583.63867 3060 205 11 2 9 000 11 2 10
6583.81877 591 205 5 5 0 000 5 5 1
6583.85167 6331 205 35 0 35 000 34 0 34
6583.88687 478 205 2 2 1 000 3 2 2
6583.97912 2131 205 7 4 3 000 7 4 4
6584.23927 3047 205 8 3 6 000 8 3 5
6584.27417 1141 205 2 1 2 000 3 1 3
6584.32867 3015 205 6 4 3 000 6 4 2
6584.47462 4189 205 9 2 7 000 9 2 8
6584.62997 366 205 5 4 1 000 5 4 2
6584.74502 3898 205 6 1 6 000 6 1 5
6584.87942 1055 205 4 4 1 000 4 4 0
6584.99447 7183 205 6 3 4 000 6 3 3
6585.09042 2181 205 1 1 0 000 2 1 1
6585.21237 1926 205 7 2 5 000 7 2 6
6585.24627 2792 205 1 0 1 000 2 0 2
6585.29922 3602 205 5 3 2 000 5 3 3
6585.45162 4266 205 6 2 5 000 6 2 4
6585.55177 1331 205 4 3 2 000 4 3 1
6585.59237 4130 205 33 0 33 000 32 0 32




E′ − E′′ S ν′1ν′2ν′3 J ′ K′a K′c ν′′1 ν′′2 ν′′3 J ′′ K′′a K′′c
6585.82047 5479 205 5 2 3 000 5 2 4
6586.04072 1830 205 4 2 3 000 4 2 2
6586.09662 2390 205 33 1 32 000 32 1 31
6586.17767 3279 205 21 1 20 000 21 1 21
6586.25832 2212 205 3 2 1 000 3 2 2
6586.40772 2750 205 2 2 1 000 2 2 0
6586.56752 4547 205 2 1 2 000 2 1 1
6586.77312 798 205 13 1 12 000 13 1 13
6586.86907 2891 205 3 1 2 000 3 1 3
6586.86907 1548 205 1 1 0 000 1 1 1
6587.01 1548 205 0 0 0 000 0 0 0
6587.12507 1339 205 30 5 26 000 29 5 25
6587.16627 1489 205 31 0 31 000 30 0 30
6587.71847 2273 205 29 5 24 000 28 5 23
6587.86447 1684 205 30 1 30 000 29 1 29
6588.11272 3112 205 7 6 1 000 6 6 0
6588.18892 2392 205 30 3 28 000 29 3 27
6588.27947 2210 205 28 5 24 000 27 5 23
6588.54627 1581 205 29 0 29 000 28 0 28
6588.56232 1479 205 6 5 2 000 5 5 1
6588.79077 1811 205 27 5 22 000 26 5 21
6588.83012 1682 205 5 4 1 000 4 4 0
6588.91177 2056 205 4 3 2 000 3 3 1
6588.92977 452 205 9 6 3 000 8 6 2
6589.05397 3742 205 7 5 2 000 6 5 1
6589.15527 7762 205 28 1 28 000 27 1 27
6589.15527 7762 205 3 1 2 000 2 1 1
6589.18777 4209 205 3 0 3 000 2 0 2
6589.25672 3198 205 26 5 22 000 25 5 21
6589.333 4341 205 29 3 26 000 28 3 25
6589.36947 2167 205 6 4 3 000 5 4 2
6589.41057 7829 205 28 3 26 000 27 3 25
6589.41057 7829 205 4 2 3 000 3 2 2
6589.50042 5680 205 5 3 2 000 4 3 1
6589.50042 5680 205 8 5 4 000 7 5 3
6589.55622 1700 205 11 6 5 000 10 6 4
6589.62012 5960 205 4 1 4 000 3 1 3
6589.66467 1964 205 25 5 20 000 24 5 19
6589.68752 1800 205 29 2 27 000 28 2 26
6589.76787 2367 205 27 0 27 000 26 0 26
6589.79632 1952 205 12 6 7 000 11 6 6
6589.86197 3499 205 7 4 3 000 6 4 2
6589.89642 3356 205 9 5 4 000 8 5 3
6589.94772 4781 205 26 4 23 000 25 4 22
6589.98327 1311 205 13 6 7 000 12 6 6
6590.00817 5115 205 5 2 3 000 4 2 2
6590.03707 7180 205 6 3 4 000 5 3 3
6590.12847 2278 205 14 6 9 000 13 6 8
6590.26152 5895 205 26 1 26 000 25 1 25
6590.26152 5895 205 16 6 11 000 15 6 10
6590.30422 4152 205 8 4 5 000 7 4 4
6590.35517 7168 205 27 3 24 000 26 3 23
6590.40162 8170 205 5 0 5 000 4 0 4
6590.40162 8170 205 25 4 21 000 24 4 20
6590.4215 1143 205 5 1 4 000 4 1 3
6590.44457 3179 205 26 3 24 000 25 3 23
6590.53332 8503 205 26 2 25 000 25 2 24
6590.53332 8503 205 6 2 5 000 5 2 4
6590.63117 3230 205 22 5 18 000 21 5 17
6590.69202 11288 205 6 1 6 000 5 1 5
6590.69202 11288 205 9 4 5 000 8 4 4
6590.75032 4998 205 24 4 21 000 23 4 20
6590.79187 2347 205 12 5 8 000 11 5 7
6590.80902 2421 205 27 2 25 000 26 2 24
6590.86147 4993 205 21 5 16 000 20 5 15
6590.96522 5327 205 8 3 6 000 7 3 5
6590.98992 4088 205 13 5 8 000 12 5 7




E′ − E′′ S ν′1ν′2ν′3 J ′ K′a K′c ν′′1 ν′′2 ν′′3 J ′′ K′′a K′′c
6591.04312 12662 205 7 2 5 000 6 2 4
6591.09987 4130 205 23 4 19 000 22 4 18
6591.13992 5213 205 14 5 10 000 13 5 9
6591.18852 10337 205 25 3 22 000 24 3 21
6591.18852 10337 205 24 1 24 000 23 1 23
6591.24362 4840 205 15 5 10 000 14 5 9
6591.26712 998 205 18 5 14 000 17 5 13
6591.30387 5325 205 17 5 12 000 16 5 11
6591.30387 5325 205 16 5 12 000 15 5 11
6591.33062 4055 205 11 4 7 000 10 4 6
6591.36037 9015 205 22 4 19 000 21 4 18
6591.36037 9015 205 9 3 6 000 8 3 5
6591.39272 7709 205 7 0 7 000 6 0 6
6591.43937 7440 205 8 2 7 000 7 2 6
6591.48332 6331 205 25 1 24 000 24 1 23
6591.48332 6331 205 7 1 6 000 6 1 5
6591.55302 6112 205 8 1 8 000 7 1 7
6591.57577 4639 205 12 4 9 000 11 4 8
6591.60997 5258 205 21 4 17 000 20 4 16
6591.65122 5258 205 23 0 23 000 22 0 22
6591.69372 7417 205 10 3 8 000 9 3 7
6591.78962 2986 205 20 4 17 000 19 4 16
6591.84617 5990 205 23 3 20 000 22 3 19
6591.89447 4907 205 9 2 7 000 8 2 6
6591.92277 9394 205 22 1 22 000 21 1 21
6591.98942 7085 205 11 3 8 000 10 3 7
6592.01922 10542 205 18 4 15 000 17 4 14
6592.01922 10542 205 15 4 11 000 14 4 10
6592.06767 12268 205 16 4 13 000 15 4 12
6592.06767 12268 205 17 4 13 000 16 4 12
6592.13327 3356 205 22 2 21 000 21 2 20
6592.16597 5803 205 9 0 9 000 8 0 8
6592.21677 8744 205 10 1 10 000 9 1 9
6592.29047 4810 205 21 0 21 000 20 0 20
6592.32577 11848 205 21 3 18 000 20 3 17
6592.32577 11848 205 9 1 8 000 8 1 7
6592.38002 6934 205 20 3 18 000 19 3 17
6592.43102 8567 205 13 3 10 000 12 3 9
6592.46212 4338 205 20 1 20 000 19 1 19
6592.48397 4771 205 23 2 21 000 22 2 20
6592.55577 9987 205 11 2 9 000 10 2 8
6592.63542 6470 205 18 3 16 000 17 3 15
6592.66117 7693 205 12 1 12 000 11 1 11
6592.69497 2570 205 16 3 14 000 15 3 13
6592.72057 7237 205 11 0 11 000 10 0 10
6592.74322 5535 205 17 3 14 000 16 3 13
6592.80942 15024 205 19 0 19 000 18 0 18
6592.80942 15024 205 18 1 18 000 17 1 17
6592.91557 9694 205 14 1 14 000 13 1 13
6592.96277 21847 205 16 1 16 000 15 1 15
6592.96277 21847 205 21 1 20 000 20 1 19
6592.96277 21847 205 11 1 10 000 10 1 9
6592.99967 8274 205 21 2 19 000 20 2 18
6593.03382 3120 205 13 2 11 000 12 2 10
6593.05567 15218 205 13 0 13 000 12 0 12
6593.09102 9591 205 17 0 17 000 16 0 16
6593.17727 10429 205 15 0 15 000 14 0 14
6593.32002 7832 205 15 2 13 000 14 2 12
6593.39412 17939 205 19 1 18 000 18 1 17
6593.39412 17939 205 13 1 12 000 12 1 11
6593.42082 7624 205 17 2 15 000 16 2 14
6593.61037 21819 205 17 1 16 000 16 1 15
6593.61037 18569 205 15 1 14 000 14 1 13
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A.5 Energieniveaus und Moleku¨lkonstanten des
Ozons
Tabelle A.2: Hamilton Matrix fu¨r die Triade {(007), (106), (205)} von wechsel-
wirkenden Zusta¨nden von 16O3
(007) (106) (205)
(007) HW c.c. c.c.
(106) HC HW c.c.
(205) HDD HC HW
HW = Ev + [A− 12(B + C)]J2z + 12(B + C)J2 + 12(B − C)J2xy











+hK{J4z , J2xy}+ hJKJ2{J2z , J2xy}+ hJ{J4, J2xy}+ LKJ8z
HC = hC1 iJy + h
C
2 {Jx, Jz}+ hC3 iJyJ2







2 + hDD4 J
2
xy + ...




Verwendete Gro¨ßen in der folgenden Tab.A.3:
ν1, ν2, ν3 : Schwingungsquantenzahlen
J,Ka, Kc : Rotationsquantenzahlen des asymmetrischen Rotors
∆E : Fehler des Fits an die experimentellen Daten
∗ : Nicht im Fit beru¨cksichtigte Niveaus
N : Anzahl der zugeordneten Linien, welche in diesem Niveau enden
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Tabelle A.3: Experimentelle 16O3 Rotationsenergieniveaus fu¨r die (205) und
(007) Schwingungszusta¨nde von 16O3
205 007
J Ka Kc E [cm−1] ∆E N E [cm−1] ∆E N
[10−3 cm−1] [10−2 cm−1]
0 0 0 6587.0100 9.37 1
1 0 1 6587.7657 1.22 1
1 1 0 6590.8194 1.14 2
2 1 2 6592.2963 0.86 2
2 2 1 6601.4585 1.14 2
3 0 3 6591.7070 0.86 2
3 1 2 6594.8875 1.06 3
3 2 1 6603.8297 0.86 2
3 3 0 6618.9787 0.86 2
4 1 4 6597.6427 0.86 2
4 2 3 6606.9813 1.06 3
4 3 2 6622.1376 0.86 3
4 4 1 6643.3638 0.86 2
5 0 5 6598.7896 1.14 2 6579.9064 0.86 2
5 1 4 6602.2085 1.22 2
5 2 3 6610.9491 0.71 3
5 3 2 6626.0886 0.83 3
5 4 1 6647.3162 0.71 3
5 5 0 6674.6304 1.22 1
6 1 6 6606.0401 0.83 3
6 2 5 6615.6608 0.83 3
6 3 4 6630.8278 0.71 3
6 4 3 6652.0580 0.78 3
6 5 2 6679.3737 0.71 3
6 6 1 6712.7703* 0.86 2
7 0 7 6608.9901 0.86 2 6590.0977 1.22 1
7 1 6 6612.7772 1.14 2
7 2 5 6621.2552 1.90 3
7 3 4 6636.3613 1.22 1
7 4 3 6657.5916 0.71 3
7 5 2 6684.9096 0.78 3
7 6 1 6718.2941* 0.71 3
8 1 8 6617.4830 0.86 2
8 2 7 6627.4813 3.05 1
8 3 6 6642.6841 0.71 3
8 4 5 6663.9155 0.71 3
8 5 4 6691.2359 1.13 3
8 6 3 6724.6407* 2.16 2
9 0 9 6622.2779 3.05 1 6603.3562 0.86 2
9 1 8 6626.5793 2.16 2
9 2 7 6634.7764 0.71 3
9 3 6 6649.8034 1.14 2
9 4 5 6671.0296 1.14 2
9 5 4 6698.3552 0.71 3
9 6 3 6731.7184* 0.71 3
10 1 10 6631.9631 1.14 2 6612.8444 0.86 2
10 2 9 6642.4555 1.22 2
10 3 8 6657.7067 0.71 3
10 4 7 6678.9391 1.22 1
10 5 6 6706.2505 1.22 1
11 0 11 6638.6212 1.14 2 6619.7881 1.14 2
11 1 10 6643.6060 3.05 1 6624.8994* 1.14 2
11 2 9 6651.5412 0.83 3 6633.1363* 1.22 1
11 3 8 6666.4207 0.71 3
11 4 7 6687.6387 0.71 3
11 5 6 6714.9695 0.86 2
11 6 5 6748.3101* 0.84 3
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Tabelle A.3 (Fortsetzung)
205 007
J Ka Kc E [cm−1] ∆E N E [cm−1] ∆E N
[10−3 cm−1] [10−2 cm−1]
12 1 12 6649.4672 0.86 2 6630.3610 0.86 2
12 2 11 6660.5591 1.22 1
12 3 10 6675.8998 0.86 2
12 4 9 6697.1319 0.71 3
12 5 8 6724.4617 0.83 3
12 6 7 6757.7952* 0.71 3
13 0 13 6657.9814 1.22 1 6639.0511 1.14 2
13 1 12 6663.8531 1.19 3 6644.6611 1.14 2
13 2 11 6671.5743 0.86 2 6652.9852* 1.02 2
13 3 10 6686.2269 0.71 3
13 4 9 6707.4181 1.22 2
13 5 8 6734.7481 0.89 3
13 6 7 6768.0680* 0.71 3
14 1 14 6669.9980 0.86 2 6650.8932 0.86 2
14 2 13
14 3 12 6697.2621 1.22 1
14 4 11 6718.4977 0.86 2
14 5 10 6745.8287 0.71 3
14 6 9 6779.1380* 0.86 2
15 0 15 6680.3272 1.22 1 6661.3560 1.14 2
15 1 14 6687.2786 1.14 2 6668.0718 0.86 2
15 2 13 6694.9019 1.30 2 6676.0472* 0.86 2
15 3 12 6709.2329 1.22 1
15 4 11 6730.3755 1.14 2
15 5 10 6757.7024 0.71 3
15 6 9 6790.9982* 1.22 1
16 1 16 6693.5358 1.14 2 6674.4227 1.22 1
16 2 15
16 3 14 6721.8174 0.86 2
16 4 13 6743.0430 0.83 3
16 5 12 6770.3734 1.19 3
16 6 11 6803.6452* 0.83 3
17 0 17 6705.6339 1.02 2 6686.6684 1.14 2
17 1 16 6713.8666 1.14 2 6694.5469 1.14 2
17 2 15 6721.5390 0.86 2 6702.3772* 0.86 2
17 3 14 6735.4556 0.86 2
17 4 13 6756.5135 0.83 3
17 5 12 6783.8309 1.14 2
17 6 11 6817.0642* 1.14 2
18 1 18 6720.0759 1.14 2 6700.9512 1.22 1
18 2 17 6733.5947 1.22 1
18 3 16 6749.5387 0.86 2
18 4 15 6770.7689 0.83 3
18 5 14 6798.0908 1.90 3
19 0 19 6733.8909 1.14 2 6714.8622 0.86 2
19 1 18 6743.5841 3.02 2
19 2 17 6731.9416* 3.05 1
19 3 16
19 4 15 6785.8398 1.22 1
19 5 14 6813.1348 1.22 1
20 1 20 6749.6101 0.86 2 6730.4401 1.14 2
20 2 19 6764.1412 1.22 1
20 3 18 6780.4342 0.86 2
20 4 17 6801.6815 0.71 3
20 5 16 6828.9817 1.14 2
21 0 21 6765.0475 0.86 2 6745.9697 0.86 2
21 1 20 6776.3917 1.13 3
21 2 19 6784.7087 0.86 2
21 3 18 6797.6526 1.14 2
21 4 17 6818.3647 0.86 2





J Ka Kc E [cm−1] ∆E N E [cm−1] ∆E N
[10−3 cm−1] [10−2 cm−1]
22 1 22 6782.1326 1.14 2 6762.8991 0.86 2
22 2 21 6797.7690 0.86 2
22 3 20 6814.5005 1.22 1
22 4 19 6835.7831 1.14 2
22 5 18 6863.0624 0.86 2
23 0 23 6799.2135 0.86 2 6780.0018 0.86 2
23 1 22 6812.2564 1.22 1
23 2 21 6821.2170 0.86 2
23 3 20 6833.6781 0.86 2
23 4 19 6854.0946 0.86 2
24 1 24 6817.6407 1.14 2 6798.2840 0.86 2
24 2 23 6834.4639 1.22 1
24 3 22 6851.7314 1.22 1
24 4 21 6873.0796 0.86 2
25 0 25 6816.9345 0.86 2
25 1 24 6851.1530 3.05 1
25 2 23 6860.9702 1.22 1
25 3 22 6873.0245 1.14 2
25 4 21 6893.0415 1.14 2
25 5 20 6920.1610 0.86 2
26 1 26 6856.1193 1.14 2 6836.6219 0.86 2
26 2 25 6874.2127 3.05 1
26 3 24 6892.1158 0.86 2
26 4 23 6913.5687 1.22 2
26 5 22 6940.7912 1.57 2
27 0 27 6876.3311 1.30 2 6856.7912 1.16 2
27 1 26
27 2 25 6903.9327 1.14 2
27 3 24 6915.7086 1.14 2
27 4 23
27 5 22 6962.2182 1.14 2
28 1 28 6897.5760 1.14 2 6877.8910 0.86 2
28 2 27
28 3 26 6935.6417 1.14 2
28 4 25
28 5 24 6984.4354 0.86 2
29 0 29 6919.3188 1.30 2
29 1 28
29 2 27 6950.1009 0.86 2
29 3 26 6961.7389 1.22 2
29 4 25
29 5 24 7007.4717 1.30 2
30 1 30 6942.0102 0.86 2 6922.0823 0.86 2
30 2 29
30 3 28 6982.3053 0.86 2
30 4 27
30 5 26 7031.2849 0.86 2
31 0 31 6965.2699 0.86 2
32 1 32 6989.4302 1.22 1 6969.2001 0.86 2
33 0 33 7014.1727 0.86 2
33 1 32 7036.2155 0.86 2
34 1 34 7019.2448 0.86 2
35 0 35 7066.0417 0.86 2
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Tabelle A.4: Vibrationsenergien und Rotationskonstanten fu¨r die {(007), (106),
(205)} Schwingungszusta¨nde von 16O3
(007) (106) (205)
Ev 6568.079(10) 6570.478(130) 6586.9696(40)
A 3.4065(170) 3.4065 3.424124(640)
B 0.4173224(200) 0.4173224 0.4193031(330)
C 0.3719169(230) 0.3719169 0.3696433(260)
∆K ∗ 104 a a 2.1424(2800)
∆JK a a a
∆J ∗ 107 8.705(1400) a a
δK a a a
δJ a a a
H a a a
L a a a
P a a a
a: Konstanten sind nur von den Werten des Grundzustandes abha¨ngig [ref.[58]] Alle Werte
sind in cm−1 angegeben und die Fehler sind eine Standardabweichung
Tabelle A.5: Kopplungskonstanten fu¨r die {(007), (106), (205)} Schwingungs-
zusta¨nde von 16O3
< 205 | 007 > < 106 | 007 >
hDD3 ∗ 103 −3.39697(5000)
hDD2 ∗ 102 −7.8490(3100)
hDD4 ∗ 104 −5.6730(7600)
hC1 ∗ 102 −6.0722(6100)
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